the instructions for use.
GRADIA® DIRECT

LIGHT-CURED COMPOSITE RESTORATIVE

For use only by a dental professional in the recommended
indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
A. GRADIA DIRECT ANTERIOR

1. Direct restorative for Class Ill, IV, V cavities.

2. Direct restorative for wedge-shaped defects and root

surface cavities.

3. Direct restorative for veneers and diastema closure.
B. GRADIA DIRECT POSTERIOR (radiopaque)

1. Direct restorative for Class | and Il cavities

CONTRAINDICATIONS

1. Pulp capping.

2. Avoid use of this product in patients with known allergies
to methacrylate monomer or methacrylate polymer.

DIRECTIONS FOR USE
Shade Selection
Clean the tooth with pumice and water. Shade selection should
be made prior to isolation. Select the appropriate GRADIA

DIRECT shades by referring to the

GRADIA DIRECT shade guide. A
2. Cavity Preparation

Prepare cavity using standard

techniques.

Note :

For pulp capping, use calcium Fig. 1

hydroxide.

3. Bonding Treatment
For bonding GRADIA DIRECT to
enamel and / or dentin, use a
light-cured bonding system such as
G-anial® Bond, G-Premio BOND or
G-BOND (Fig. 1). Follow
manufacturer’s instructions. Fig.2

4. Placement of GRADIA DIRECT
1) Dispensing from a Unitip Insert the GRADIA DIRECT Unitip

into the Unitip APPLIER or equivalent. Remove the cap and

extrude material directly into the prepared cavity. Use
steady pressure (Fig. 2). Maintain pressure on the applier
handle while removing the Unitip APPLIER and Unitip from
the mouth. This prevents the Unitip from coming loose from
the applier.

Dispensing from a syringe

Remove syringe cap and dispense material onto a mixing

pad. Place the material into the cavity using a suitable

placement instrument. After dispensing, screw syringe
plunger anticlockwise by a half to full turn to release resid ua
pressure inside the syringe. Replace cap immediately after
use.

Note:

1. Basically, material can be applied in a single layer to achieve
aesthetic restorations using Standard shades. For details,
refer to the Clinical Hints.

2. Material may be hard to extrude immediately after
removing from cold storage. Prior to use, leave to stand
for a few minutes at normal room temperature.

3. Afterdispensing, avoid too long an exposure to ambient
light. Ambient light can shorten the manipulation time.
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Clinical Hints
1. Anterior cavities
a. Inthe case of small cavities
Restore using a one shade layering technique. In most cases
the use of one Standard shade alone will be sufficient. In cases
where a higher degree of translucencis needed, one of the
Outside special shades can be selected. See also Examples of
Clinical Applications.
b. Inthe case of large cavities
In most cases a multi shade layering technique will give the
best aesthetic results. To block out shine throughs from the
oral cavity or to mask discoloured dentin, select an appropriate
Inside special shade and continue to build up with a Standard
shade.
To make a restoration more life like e.g. to copy age related
changes in appearance, the final layer should consist of an
Outside special shade. See also Examples of Clinical
Applications and / or consult the Shade Combination Cha rt.
2. Posterior cavities
a. Inthe case of small cavities
Restore using a one shade layering technique. In most cases
the use of one Standard shade alone will be sufficient. In cases
where a higher translucency is needed, one of the Outside
special shades can be selected. See also Examples of Clinical
Applications.
b. Inthe case of deep cavities
Place a flowable composite such as GRADIA® DIRECT Flo or
GRADIA® DIRECT LoFlo* on the cavity floor. Then place a
Standard shade. For optimal aesthetics use an Outside special
shade as the final composite layer. See also Examples of clin ical
applications.
*Fuji LINING® PASTE PAK, Fuji LINING® LC or Fuji® IX GP can also be used
as aliner or base material. Follow the respective manufacturer’s
instructions for use.

Examples of Clinical Applications (Clinical Hint No.1, 2)

) Standard ) - ) (b Outside special
Standard
Standar Standard Inside Standard
outsdespeca N Outsde
One shade Flowable composite
Tayering technique shadelayering tech

Shade combination chart for multiple layers in large cavities of
anterior teeth (1-b)

Al A2 | A3 | A35| A4 | BI B2 | B3 | CG3
Inside
. BW | AO2 [ AO3 | AO3 | AO4 | BW | AO2 | AO3 | A4
special
Standard Al | A2 | A3 [A35| A4 | B1 | B2 | B3 | C3
outside | yyr | pr | pr | ot | ot | wr | wr | or | DT
special

For details of shades, refer to the following section of SHADES.

5. Contouring before Light Curing
Contour using standard techniques.
6. Light Curing
Light cure GRADIA DIRECT using a
light curing unit (Fig. 3). Refer to the
following chart for Irradiation Time
and Effective Depth of Cure. Fig. 3

GRADIA DIRECT ANTERIOR:
Irradiation Time and Effective Depth of Cure

rradiation time Halogen/LED (700mW/cm?) 20sec. | 40sec.
High power LED (more than 10sec. | 20sec.
Shade 1200mW/cm’, e.g. GC D-Light Prd

CT,NT, WT, GT, CVT

A1, A2,B1,B2, XBW, BW, DT

A3,B3

A3.5,A4,C3,A02, AO3, AO4, CV, CVD

GRADIA DIRECT POSTERIOR :
Irradiation Time and Effective Depth of Cure

rradiation time Halogen/LED (700mW/cm?) 20sec. | 40sec.
High power LED (more than 10sec. | 20sec.
Shade 1200mW/cm?, e.g. GC D-Light Prd

P-A1,P-A2, P-WT, P-NT
P-A3,P-A3.5

3.0mm | 3.5mm

25mm | 3.0mm

20mm | 3.0mm

1.5mm [ 2.5mm

25mm | 3.0mm

20mm | 3.0mm

Note:

1. Material should be placed and light cured in layers. For
maximum layer thickness, please consult the tables.

2. Lower light intensity may cause insufficient curing or
discoloration of the material.

7. Finishing and Polishing
Finish and polish using diamond burs, polishing points and
discs. To obtain a high gloss, polishing pastes can be used.

Cleanlng and Sterilizing of the Unitip APPLIER
. Clean the applier with gauze soaked in alcohol.
2‘ The applier may be steam autoclaved at 121-135°C (250-275°F)
for 10 to 30 minutes or disinfected using alcohol.

Note:

1) Do not attempt to sterilize in a unit at a temperature that
exceeds 135°C (275°F) during the drying step of the
autoclave procedure.

Otherwise, the applier may be damaged.

The use of various chemical disinfectants / sterilants may
cause damage to the applier and therefore is not
recommended.

2)

Cleaning of the Shade Guide

The shade guide can be cleaned with water and mild soap. It should
not be sterilized. The use of various chemical disinfectants /
sterilants may cause damage to the shade guide.

SHADES
. 22 shades for anteriors

Standard shade : XBW (Extra Bleaching White), BW (Bleaching
White), A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV (Cervical), CVD
(Cervical Dark)
Inside special shade : AO2, AO3, AO4
Outside special shade : WT (White Translucent), DT (Dark
Translucent), CT (Clear Translucent), NT (Natural Translucent),
GT(Gray Translucent), CVT (Cervical Translucent)

2. 6shades for posteriors
Standard shade : P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5,
Outside special shade : P-WT (White Translucent), P-NT (Natural
translucent)
Note :
A, B, C, AO shades are based on Vita® * Shade.
*Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germany.

STORAGE

Recommended for optimal performance, store in a cool and dark
place (4 -25°C/39.2 - 77.0°F) away from high temperatures or
direct sunlight.

(Shelf life:

GRADIA DIRECT ANTERIOR - 3 years from date of manufacture
GRADIA DIRECT POSTERIOR - 3 years from date of manufacture)

PACKAGES
I Unitips
1. INTRODUCTORY KIT
(35 Unitips in 7 shades)
- 35tips (5 tips each in 7 shades) (0.16mL per tip)
(6 anterior shades: A2, A3, A3.5,A03,CV, CT)
(1 posterior shade : P-A2) - Shade guide
2. REFILL
a. Pack of 20 tips (each in 14 shades) (0.16mL per tip) (8
anterior shades -A1, A2, A3, A3.5, A03, CV,NT, DT) (6
posterior shades-P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT)
b. Pack of 10 tips (each in 14 shades) (0.16mL per tip) (14
anterior shades - XBW, BW, A4, B1, B2, B3, C3, A02, AO4,
CVD, CT, WT, GT, CVT)
Note :
Weight per Unitip : 0.24g for anterior tip, 0.28g for
posterior tip
3. Option
a. Unitip APPLIER b. Shade guide c. Mixing pad (No.14B)
Il Syringes
1. INTRODUCTORY KIT
- 7syringes (1 each in 7 shades) (2.7mL per syringe)
(6 anterior shades: A2, A3, A3.5,A03, CV, CT)
(1 posterior shade : P-A2) - Shade guide
2. REFILL
- 1syringe (in 28 shades) (2.7mL per syringe)
Note :

Weight per syringe : 4.0g for anterior syringe, 4.7g for
posterior syringe
3. Option
a. Shade guide
b. Mixing pad (No.14B)

CAUTION

1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately
with cotton or a sponge soaked in alcohol. Flush with water.

2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and
seek medical attention.

3. Take care to avoid ingestion of the material.

4. Prior to starting the filling process, partially extrude paste
outside of the patient’s mouth and away from the patient to
ensure paste is flowing properly.

5. Wear plastic or rubber gloves during operation to avoid direct

contact with air inhibited resin layers in order to prevent

possible sensitivity.

For infection control reasons, Unitips are for single use only.

. Wear protective eye glasses during light curing.

. When polishing the polymerised material, use a dust collector

and wear a dust mask to avoid inhalation of cutting dust.

9. Do not mix with other similar products.

10. Avoid getting material on clothing.

11. In case of contact with unintended areas of tooth or prosthet ic
appliances, remove with instrument, sponge or cotton pellet
before light curing.

12. Do not use GRADIA DIRECT in combination with eugenol
containing materials as eugenol may hinder GRADIA DIRECT
from setting.always be worn.

13. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks
and safety eyewear should always be worn.

14. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If
any such reactions are experienced, discontinue the use of the
product and refer to a physician

® N

Some products referenced in the present IFU may be classified as
hazardous according to GHS.

Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
http://www.gceurope.com

They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination
between patients this device requires mid-level disinfection.
Immediately after use inspect device and label for deterioration.
Discard device if damaged.

DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and
accumulation of contaminants.

Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection
control product according to regional/national guidelines.

Last revised : 01/2018
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npoyeTeTe MHCTPYKUMWTE 3a ynoTpeba.
GRADIA® DIRECT

®OTO-MONMMEPW3UPALL, Bb3CTAHOBUTESNIEH KOMMO3UT
3a ynotpeba camo OT CTOMaToNI031 3a NPenopbYaHNTe MHANKALMA.

MPENOPBYATENHN UHANKALINA
A. GRADIA DIRECT ANTERIOR
1. [upeKTHW Bb3cTaHOBABaHWA Ha kaBuTeTu I, IV u V knac.
2. [IMpeKTHI Bb3CTaHOBABAHNA Ha KNMHOBUAHN iedeKTI 1
KaBUTETM MO KOPeHoBaTa NOBbPXHOCT.
3. [IMpeKTHN Bb3CTaHOBABAHNA — GpaceT 1 3aTBapAHe Ha
avactema.
B. GRADIA DIRECT POSTERIOR (peHTreHOKOHTpacTeH)
1. [IMpeKTHM Bb3CTaHOBABaHWA Ha KaBuTeTn | 1 Il Knac.

KOHTPAVHAMKALIM

1. MynnHo nokputue.

2. Usbarsaiie ynotpe6arta Ha T0311 NPOAYKT MPM NaLMEHT C U3BECTHI
aneprvy KbM MeTakpunaTeH MOHOMEP, VN MeTakpunaTeH noumep.

HACOKW 3A YNOTPEBA

1. W360p Ha uBAaT
Mouncrete 3b6a ¢ nem3a 1 Boa. 1360pbT Ha UBAT TpAGBa fAa ce
13BBPLIM NPeAn n30n1paHeTo. 36epeTe NoAXOAALNA LBAT OT
GRADIA DIRECT kato u3nonssate
pa3ugetkata Ha GRADIA DIRECT.

2. TpenapupaHe Ha KaBuTeT
Mpenapupaiite 3b6a, M3M0N3BaANKM
CTaHAAPTHU TEXHUKU.
3abenexka:
3a nokpuBaHe Ha nynnara
13non3BaiTe Kanunes XMAPOKCUA.

3. Csbp3saula npoueaypa
3a cBbp3BaHe Ha GRADIA DIRECT kbm
emaiin u / unu fieHTUH, u3nonssaiite \o
boTo-nonumepusnpalya cebp3BaLla
cuctema, Kato G-aenial® Bond,
G-Premio BOND unu G-BOND (Qwr. 1).
Cneppaitte MHCTPYKLWUTE Ha our.2
npoussoanTens.

4. Hanacane Ha GRADIA DIRECT

1) OT komnionu

MocTtaseTte komniona GRADIA DIRECT 8 Unitip APPLIER nnu

nopobeH annukatop. CBaneTe Kanaykara 1 u3tnackarire

MaTepnana AMpPeKTHO B NpenapupaHnA KaBuTeT.

W3non3BaiiTe nocToAHHO HanArawe (Owur. 2).

MopabpxaiiTe HanAraHe BbpXy CyCbKa Ha anankaTopa,

nokato ussaxpaate Unitip APPLIER n komnionata ot ycTara.

ToBa Lje NpeoTBPaTV NafjlaHeTo Ha KoMMionaTa ot

annukatopa.

OT wnpuun

CBaneTe kanaykarta Ha lWiNpuLaTa 1 3TnackainTe matepuan

BbPXY CMecuTenHo 6nokye. HaHecete Matepuana B

KaBuTeTa, U3MON3Bailki NOAXOAALL MHCTPYMeHT. Cnep

HaHaCAHeTo, 3aBbpTeTe GyTanoTo Ha WnpuLata o6paTHo Ha

YacoBHMKOBATa CTPeIKa C MONOBYH [0 MbJieH 060poT, 3a Aa

0cBO6OANTE HANPEXEHMETO B LINPULATA.

MocTaBeTe KanaukaTa BefiHara criefj ynotpeba. 3abenexka:

1. MpUHUMNHO, MaTepUanbT MOXe Jia Ce MPUIOXN B
€[INHNYEH CNOW 1 [1a Ce MOCTUTHE eCTETUYHO
Bb3CTaHOBABaHe, Ype3 U3non3saHeTo Ha CTaHpapTeH
UBAT. 3a NoBeye NoAPO6bHOCTY, NorneaHeTe KNuHU4HNTE
CbBETU.

2. Moxe pa e TpyAHO MaTepuana ja ce U3Tnacka, BegHara
CNefj KaTo Ce N3Baau OT CTYAEHO MACTO 3a CbXPaHeHwMe.
Mpeau ynotpe6a, ocTaBeTe 3a HAKONKO MUHY TN NP
HOpMaHa CTaliHa Temneparypa.

3. Cnep no3vpaHeTo, u3bArsaiTe TBbpAe AbATO U3naraHe Ha
OKOIHa CBETNMHA. TA MOXe Ala CbKpaTi BpemeTo 3a paboTa.

Our.1
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KnuHuyhm cbeety
1. OpoHTanH! KaBUTETU
a. [pu Manku KaBuTeTH
Bb3cTaHoBeTe, 3M0N3BaliKN €HOLBETHA NOCONHa
TeXHWKa. B noBeyeTo cnyyau, N3Mnon3BaHETO CamMo Ha efinH
ot CTaHaapTHUTE LiBeToBe Lie 6bAe A0CTaTbuHO. B cnyyan,
Kb/IeTo e HeobX0MMa MO-BIUCOKa CTeNeH Ha
TPaHCNYLIEHTHOCT, MOXe fa 136epeTe eAnH OT BbHIWHUTE
CcneynanHu LiBeToBe. BixTe CbLio 1 npuMepuTe 3a
KnuHu4Ho npunoxetue.
6. [Mpu ronemu KaBuTeTn
B noseyeto cyyan, MHOrOLBETHaTa MOC/IOHA TeXHMKa Lije
Jafie Hail-fo6py ecTeTMuHN pe3ynTaTy. 3a fa 6rnokupate
NpemM1HaBaHeTo Ha CBETNIMHATA OT yCTHaTa KyXUHa 1nu 3a Aa
NOKpHeTe OLBETEH eHTIH, 36epeTe noaxoasLy BetpeleH
cnevyuaneH UBAT 1 NPOAb/IXeTe Bb3CTaHOBABAHETO CbC
CraHpapTeH LBAT. 3a ja HanpaBuTe Bb3CTaHOBABAHETO
N0-ecTeCTBEHO 1 ja KOMMpaTe Bb3PacToBITE MPOMEHN BbB
BBHLUHWA BUA, NOCNEAHNA Covi TpAGBa Aa 6bAe oT BbHLweH
cneuuaneH UBAT. BuxTe cbujo Mpumepure 3a KnuHnuHo
NPUNOXeHNe 1/ nu ce KoHCynTupaiiTe ¢ Tabnuuarta 3a
KOMBUMHMpaHe Ha LiBeToBeTe.
2. [ocTepnopHy KaBuTeTH
a. [pv Manku KaBuTeTn
Bb3cTaHoBeTe, 3M0N3BalKN €iHOLBETHA NOCONHa
TexHuKa. B noseueTo cnyyau, ynotpebarta camo Ha euH ot
CraHpapTHUTE LBeTOBe Le 6bAe A0CTaTbuHa. B cnyyan,
KbIeTO € Heo6X0AMMa NO-TONAMA TPAHCTYLIEHTHOCT, MOXe
Aa ce n3bepe et OT BbHILHNTE CeLnantv LBeToBe.
Mornepanete Mpumepute 3a KNHMYHO Npunoxexue.
6. Mpu AbN6OKM KaBUTETN
HaHeceTe TeueH komnosut, kato GRADIA® DIRECT Flo unu
GRADIA® DIRECT LoFlo* Ha gbHOTO Ha KasuTeTa. Cnef Tosa
HaHeceTe euH oT CTaHAapTHUTE LiBeToBe. 3a ONTUManeH
ecTeTUYeH pe3ynTart, U3non3saiTe NOCNE/eH CNOW OT eNH
OT BbHLWHKTE Cnelyuantn useTose. BuxkTe cbluo Mpumepute
3a KnuHnuHo npunoxetue.
*Fuji LINING® PASTE PAK, Fuji LINING® LC unu Fuji® IX GP cbuio morat ga
Ce U3MoN3BaT KaTo NOANOXKKaA NN OCHOBA. Cnensal}we CbOTBETHUTE
WHCTPYKUWK 33 ynoTpeGa Ha npoussoauTena.

Mpumepn 3a KnHnyHo npunoxerne (KnuHnuHu coBetr Ne 1, 2)

GRADIA® DIRECT

SVETLEM TUHNOUCI KOMPOZITN{ VYPLNOVY MATERIAL

K pouziti pouze ve stomatologické praxi v doporucenych indikacich.

DOPORUCENE INDIKACE
A. GRADIA DIRECT ANTERIOR

1. Pfimy vypliovy material pro kavity IIl., IV. a V. t¥idy.

2. Piimy vypliovy materiél pro klinové defekty a kavity na

povrchu kofene.

3. PFimy vypliovy materidl na fasety a uzévér diastematu.
B. GRADIA DIRECT POSTERIOR (radiopékni)

1. Pfimy vypliovy material pro kavity I. a II. tfidy.

KONTRAINDIKACE

1. Piimé prekryti pulpy.

2. Nepouzivejte tento produkt u pacientli se znamou alergif
na metakrylatovy monomér, nebo metakrylatovy polymer.

NAVOD K POUZITI

1. Vybér odstinu
Zub ocistéte pemzou a vodou. Odstin by mél byt vybran pred
izolaci zubu. Pfislu$ny odstin GRADIA DIRECT vyberte podle
vzorniku GRADIA DIRECT.

2. Priprava kavity
Kavitu preparujte obvyklym postupem.
Poznamka:

Pro prekryti pulpy pouzijte hydroxid
vapenaty.

3. Aplikace bondu obr.1
Kbondovani GRADIA DIRECT ke
skloviné a/nebo dentinu pouzijte
svétlem tuhnouci bondovaci systém, N\
jako G-zenial® Bond, G-Premio BOND
nebo G-BOND (obr. 1). Ridte se
pokyny vyrobce.

4. Umisténi GRADIA DIRECT
1) Aplikace z Unitipu obr.2

Koncovku Unitip GRADIA DIRECT

nasadte do Unitip APLIKATORU nebo do stejného zafizeni.

Sejméte uzdvér a material vytlacte rovnomeérnym tlakem

pfimo do preparované kavity (obr.2). Udrzujte staly tlak na

drzak Unitip APLIKATORU a vyjméte apliktor a Unitip z Ust.

Tim predejdete uvolnéni Unitipu z aplikatoru.

Aplikace z tuby

Sejméte uzavér tuby a material vytlacte na michaci podlozku.

Material naneste do kavity vhodnym nastrojem. Po vytlaceni

potfebného materialu otocte pist tuby proti sméru

hodinovych rucicek o ptl az jednu otacku, ¢imz se uvolni
zbyly tlak uvnitf tuby. lhned po pouziti uzavér znovu nasadte.

Poznamka:

1. Pro dosazeni estetickych vysledki Ize material ve
standardnich odstinech zpravidla nanést v jedné vrstvé.
Detaily viz kapitola Klinické tipy.

2. lhned po vyjmuti z chladni¢ky muze byt material tézko
vytlacitelny.

Pred pouzitim jej ponechte nékolik minut pfi pokojové
teploté.

3. Povytlacenizinjekce je tieba se vyhnout pfili§
dlouhému vystaveni materialu okolnimu svétlu, které
miize zkratit dobu zpracovani.

1
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Klinické tipy
1. Kavity ve frontalnim tseku
a. Malé kavity
Vypli zhotovte jednim odstinem za pouziti vrstveni. Ve
vétsiné piipadl bude stacit pouzit jeden standardni odstin.
V piipadech, kdy je potfeba vyssi translucence, Ize pouzit
jeden ze specialnich vnéjsich odstind. Viz také Priklady
klinickych aplikaci.
b. Velké kavity
Ve vétsiné pfipadi dosahnete nejlepsich vysledki nanesenim
vice vrstev o riznych odstinech. K zabranéni prlisvitu svétla z
Ustni dutiny nebo k zakryti diskolorovaného dentinu vyberte
prisludny specialni vnitini odstin a pak pokracujte v dostavbé
standardnim odstinem. Vypli bude vypadat prirozenéji (bude
|épe napodobovat zmény zubt vzhledem k véku), pokud
bude posledni vrstva vytvorena jednim ze specidlnich
vnéjsich odstin. Viz také Priklady klinickych aplikaci a/nebo
poutzijte Tabulku kombinace odstind.
2. Kavity v distalnim Useku
a. Malé kavity
Vypli zhotovte jednim odstinem za pouziti techniky
vrstveni. Ve vétsiné piipadu bude stacit pouzit jeden
standardni odstin. V pfipadech, kdy je potieba vyssi
translucence, Ize pouzit jeden ze specialnich vnéjsich
odstint. Viz také Priklady klinickych aplikaci.
b. Hluboké kavity
Na dno kavity naneste tekuty (flow) kompozit jako napt.
GRADIA® DIRECT Flo nebo GRADIA® DIRECT LoFlo*. Poté
naneste standardni odstin.
Nejlepsich estetickych vysledkd dosahnete, pokud jako
posledni vrstvu nanesete jeden ze specialnich vnéjsich
odstint. Viz také Priklady klinickych aplikaci.
*Jako podlozkovy materidl (liner i baze) Ize také pouZit Fuji LINING®
PASTE PAK, Fuji LINING® LC nebo Fuji® IX GP. Ridte se p¥islusnymi navody
k pouziti.
Priklady klinickych aplikaci (Klinické tipy ¢. 1, 2)
1a) Standardni 1) (2a) 2b)
Standardni

Vnéjispeciini

Standardni Viitini
specdni |
| Vnéjiispecidini specidlni

Standardnt Standardni

lednopdstitor  Tekuty (fow) komporit
tchnfa vistvent

Tabulka kombinace barev u vice vrstev ve velkych kavitach
frontalniho Useku (1-b)

Al | A2 | A3 |[A35| A4 | B1 | B2 | B3 | C3

Vnitfni
specialni
Standardni | A1 | A2 | A3 |A35| A4 | B1 | B2 | B3 | C3

BW | AO2 | AO3 [ AO3 [ AO4 | BW [ AO2 | AO3 | AO4

() Cramgapren  (1-b) - @) ) Bomuen
Cranaapren cnewvanes

Cranpapren Burpeuen
crewanen

Crangapre Craugpren
[
. Flowable composite

—  cneunanen
Enrousenra oGO .
Texhka

Tabnuua 3a KOM6MHMpPaHe Ha LiBETOBETE MPY MHOrOCNONHa
TeXHMKa NPU ronemu KaBuTeTn Ha GpoHTanHM 36w (1-6)

Al | A2 | A3 |A35( A4 | BT | B2 | B3 | C3

BbTpeweH
cneuuaneH

CraHpapten | A1 | A2 | A3 | A35| A4 | BI B2 | B3 | C3

BW | AO2 [ AO3 [ AO3 | AO4 | BW | AO2 | AO3 | AO4

BbHweH
cneuvaneH

WT | DT | DT | DT | DT | WT | WT | DT | DT

3anoppo6HOCTY 3a LiBETOBETE, MOrneaHeTe cneaHata cekums — LIBETOBE.

Vnéjsi
specialni
Podrobnosti o odstinech viz nasledujici oddil ODSTINY.

WT | DT | DT | DT | DT | WT | WT | DT | DT

5. Opracovani pied polymerizaci
Do konecného tvaru opracuijte vypli \
obvyklymi metodami. |

6. Polymerizace svétlem
GRADIA DIRECT polymerizujte
polymeracni lampou (obr. 3). Drzte se
nasledujici tabulky dob osvitu a
efektivni hloubky polymerizace. obr.3

GRADIA DIRECT ANTERIOR:
Doba osvitu a efektivni hloubka polymerace

Doba osvitu Halogen/LED (700mW/cm?) 20 sek.
Vysoce vykonna LED (vice nez 10 sek.
1200mW/cm?, napi. GC D-Light Pro)

40 sek.
20 sek.
Odstin

5. KoHTtypupaHe npean
doTononnmepusnpate
KoHTypupaiite, n3nonssaiku
CTaHAAPTHU TEXHUKN.

6. Dotononumepunsnpare
Monumepusnpaiite GRADIA DIRECT ¢
potononumepusnpatya namna (Our. 3). | o, 3
lMornegHete cnegHuTe Tabnmum 3a
BpemeHaTa 3a 06f1byBaHe 1 AbnbounHaTa Ha epekTiBHa
nonvmepusauna.

GRADIA DIRECT ANTERIOR: BpemeHa 3a 06nbuBaHe u
Abn6ouNHaTa Ha epeKTIBHaA NonMMepu3aLns

Bpewe3a Xanorew/LED (700mW/cm?) 20 cek.
obnbusaHe  BucokoeHep-rueH LED (noseve ot [ 10 cek.
Lt 1200mW/cm’, Hanpumep GC D-Light Pro)

CT,NT, WT, GT, CVT
A1,A2,B1,B2, XBW, BW, DT

40 cek.
20 cek.

3.0mm | 3.5mm

25mm | 3.0mm

A3,B3 2.0mm | 3.0mm
A3.5,A4,C3,A02, A03, AO4, CV,CVD

1.5mm [ 2.5mm

GRADIA DIRECT POSTERIOR : BpemeHa 3a 06n1b4BaHe n
Abn6ounHaTa Ha e¢peKTMBHa NonMMepu3aLns

Irradiation time Halogen/LED (700mW/cm?) 20 cek.
High power LED (more than 10 cek.

40 cek.
20 cek.

Shade 1200mW/cm’, e.g GC D-Light Pro)

P-A1,P-A2, P-WT, P-NT 25mm | 3.0mm

P-A3,P-A3.5 20mm| 3.0mm
3abenexka:

1. MatepunansT TpAGBa a 6bae HaHaCAH 1 NONUMePN3NPaH Ha
cnoese. 3a MakcuManHata fie6enviHa Ha cnoesete, MONA
norneaHeTe TabauyuTe.

2. To-HNCHK NHTEH3NTET Ha CBETNIMHaTa MOXe Aa NpeAn3BIKa
He/l0CTaTbuHa NONNMEPU3aLNA UK OLBeTABAHE Ha
maTtepuana.

7. QuHupaHe 1 Nonnpate

QuHwnpaiiTe v nonupaiiTe, N3NON3BalKN fnamaHTeHn 6opepw,

NONMpaLLY rymm 1 AUCKoBe. 3a la NOCTUTHeTe BUCOK BNACHK,

MOXeTe /ja U3non3saTe MoAMPaLLM NacTu.

MouncTaaHe n CTepuAN3NpaHe Ha anavKkaTopa 3a KoM

Unitip APPLIER

1. MouncTeTe annMKaTopa C Mapss, HanoeHa CbC CMPT.

2. AnnvkaTopbT MOXe Aia ce aBToKnaBupa npw 121-135°C
(250-275°F) 3a 10 g0 30 MUHY TV MK Aa ce Ae3nHPeKTIPa C
ankoxon.
3abenexka:

1) He ctepunu3upaiite npu Temnepatypu, Haasuwwasaiyy 135°C
(275°F) no Bpeme Ha U3CylwaBalyma LMKbA Ha aBToknasa. B
NPOTUBEH ClyYal, anankaTopa Moxe Aa ce NoBpesn.

2) Ynotpe6aTa Ha pasNMyHV XUMUYECKN ie3NHeKTaHTN /
cTepunusatopun

MOXe ja yBpeav aninkaTopa, 3aToBa TA He Ce NPpenopbysa.

MouncTBaHe Ha pasuBeTkaTta

Pa3ueTKaTa MOXe fia Ce MOUMCTI C BOAA 11 MeK caryH. He 6usa ga ce
CTepunu3Mpa. Ynotpebara Ha pasnuuHIn XUMUYECKU AE3NHGEKTaHTH
/ CTEpUNM3ATOPY MOXe Aa YBPEAV pasuBeTKaTa.

LlBETOBE
22 uBATa 32 aHTEPUOPHU
CraHpapTHy useToBe : XBW (CBpbX u3beneHo 6ano), BW
(N36eneHo 6an0), A1, A2, A3, A3.5,A4,B1,B2,B3,C3,CV
(Llepsukaner), CVD (TbmeH LiepukaneH)
BbTpewHu cneunantu usetose : AO2, AO3, AO4
BbHwWwHYM cneumanyu usetose : WT (ban TpaHcnyuenT), DT (TbmeH
TpancnyueHT), CT (Ace TpaHcnyuenT), NT (HaTypaneH
TpaHcnyLeHT), GT (Cus TpaHcnyueHT), CVT (Llepsukanen
TPaHCAYLEHT)

2. 6UuBATa 3a NOCTEPUOPHM
CraHpapTHu uBeToBe: P-Al, P-A2, P-A3, P-A3.5, BbHLIHK
cneumantn usetose: P-WT (ban TpaHcayuenT), P-NT (HatypaneH
TPAHCAYLEHT)
3abenexka:
LiseToseTe A, B, C, AO ca no pa3uBeTkata Ha Vita® *.
*Vita® e peructpupaHa Tbproecka Mapka Ha Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen,
Germany.

CbXPAHEHUE

3a onTuMasnHa epeKTUBHOCT e NpenopbunTenHo, CbxpaHasaTe Ha
XNafHO U TbMHO MACTO (4 - 25°C/ 39,2 - 77,0°F), Aaney ot BUCOKN
TemnepaTypy Unn NpAKka CIbHYEBa CBETINHA.

(Cpok 3a CbXpaHeHue:

GRADIA DIRECT ANTERIOR - 3 rognHu OT aTaTa Ha NPOW3BOACTBO
GRADIA DIRECT POSTERIOR - 3 roauHu 0T AaTaTa Ha NPOV3BOACTBO)

OMAKOBKM
I Komnionn
1. BbBEXAALL KOMNNEKT
(35 komntonu B 7 uBATa)
- 35Kommionu (no 5 Kommionw ot 7 usATa) (0,16mL 3a
Komniona)
(6 aHTepuopHu LBATa : A2, A3, A3.5,A03, CV,CT)
(1 noctepuopeH AT : P-A2)
- pasuseTka
2. JOMbAHUTENHO
a. OnakoBka oT 20 Komnionu (BcsAka B 14 ygata) (0,16mL 3a
Komniona)
(8 aHTepuopHu LBaTa - A1, A2, A3, A3.5,A03, CV, NT, DT)
(6 nocTepnopHu ugaTa - P-Al, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT,
-NT)
6. OnakoBka ot 10 komntonu (Bcska B 14 ugATa) (0,16mL 3a
Komnona)
(14 aHTepropHu uBaTa - XBW, BW, A4, B1, B2, B3, C3, AO2,
AO4, CVD, CT, WT,GT,CVT)
3abenexka:
Terno Ha komniona: 0,249 3a aHTepuopHu 1 0,289 3a
noCTepUopHM
3. [JlonbnHutenHo
a. Unitip APPLIER 6. Pa3uiBeTka B. CMecuTenHo 6nokue
(No.14B)
Il Wnpuun
1. BbBEXAALL KOMNNEKT
- 7wnpuum (no 1 ot Bcekn 7 upATa) (2,7mL 3a wnpuua)
(6 aHTepuopHu LBATa : A2, A3, A3.5,A03, CV, CT)
(1 nocTepuopeH ugaT : P-A2)
- Pasugetka
2. OMBAHUTENHO
- Twnpuua (8 28 usaTa) (2,7mL 3a wnpuya)
3abenexka:
Terno Ha wnpuua : 4,09 3a aHTepropHa wnpuua, 4,79 3a
nocTepuopHa Wnpuua
3. [JlonbnHutenHo
a. Pasugetka 6. CmecuTenHo 6nokye (No.14B)

BHUMAHWE

1. Tpw KOHTAKT C OpanHaTa NUraBuLa WK KoxaTa, HeabaBHo
OTCTpaHeTe C NamyyeH Tyndep Unm robuyKa, HanoeHu B
ankoxon. [pomniite ¢ Boa.

2. TIpV KOHTAKT € 04uTe, He3a6aBHO NPOMMUIATE C BOAA 1 MOTbpCeTe

MeaNLMHCKa NoMOLL,.

BHumaBaiiTe fa He ce NOrb/iHe MaTepuana.

4. MNpeau na 3anoyHeTe NpoLieca Ha 3ambiBaHe, YaCTUYHO
eKCTpyAvpaiiTe nacTa U3BbH yCTaTa Ha NaLeHTa v janey ot
nalueHTa, 3a ja CTe CUrypHM, Ye nacTaTa 13Tiya NpasuiHo.

5. HoceTe BUHMNOBY 1NV NaTeKCOBI pbKaBnLY, 3a i n3berHete
NpeKuA KOHTaKT C MHXUBMpaHWA OT Bb3ayxa CNoil, 3a Aa
npefoTBPaTTE €BEHTYaNHa CBPbXUYBCTBUTENHOCT.

6. [Mopaaun Heo6X0AMMOCTTa OT KOHTPON Ha UHdekuuuTe, Unitip

KOMIONNTE Ca CaMo 3a eiHOKpaTHa ynotpeba.

HoceTe 3aWuTHy 04rna no Bpeme Ha GOTONOAMMEPU3NPAHETO.

Korato nonuparte nonumepusnpaxua matepuan, usnonssaire

acnupatop 1 HoceTe 3allNTHa Macka, 3a Aa U3berHeTe BAULIBaHe

Ha N3NUNEHNA npax.

9. He cmecBaiiTe ¢ apyru nogo6HM NPOAyKTH.

10. M36arBaiiTe nonajaHeTo Ha MaTepuan BbpXy ApexuTe.

11. Mpy HEBONEH KOHTAKT C YaCTV OT 3b6a NN NPOTeTUYHN
KOHCTPYKLMM, OTCTPaHeTe C MHCTPYMEHT, rbOuyKa Unu namyyeH
Tyndep npean GoTo- nonnmepusMpaHe.

12. He usnon3gaiite GRADIA DIRECT B KOMOUHALWA C eBreHON

CbAbPKALM MaTePUany, Tbil KaTo €BreHoNa MoXe f1a HapyLum

HopmanHoTo nonumepusmpare Ha GRADIA DIRECT.

Jnynm npepnasHu cpepctsa Kato (JIMC) Kato pbKaBuLM, Macku 1

ounna TpabBa fa bGbaaT HoCeHU.

B peaku cnyyan, NpofyKTbT MoXe f1a NpeausBika

CBPBXUYBCTBUTENHOCT Y HAKOM Xopa. Mpu TakiBa peakLuu,

npekpateTe ynotpebata Ha NPoayKTa 1 NOTbpCeTe Nekapcka

nomouj.
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HaKou npoAyKTy, cnomMeHaTy B HacToAwara U3Y morat ga 6baat
Knacuduumpanu kato onachu cnopep GHS. BuHaru ce 3ano3Hasalite
C MHGOPMaLMOHHITE INCTOBE 3a 6e30MaCHOCT Ha Pa3nonoXeHne
Ha:

http://www.gceurope.com

Morart ga 6baaT U3MCKaHM 1 OT Bawwua JOCTaBYKK.

MOYNCTBAHE N AE3UHOEKLINA

MHOTOKPATHA YMOTPEBA HA O3MPALLATA CUCTEMA:

3a 4a ce n3berHe KPbCTOCaHO 3apasABaHe MeXAY NaLNEHTU TO3
YPEA U31CKBa CPEAHO HUBO Ha Ae3nHdeKLyA. BegHara ceg
ynotpe6a ornepanTe ypepa v ro onakosaire. Msxsbprete ypesa,
aKo e NoBpefeH.

HE NOTANAWUTE:

Mouncrete fo6pe ypesa, 3a 4a Ce NPeAOTBPATH N3CHXBAHE U
HaTpynBaHe Ha 3ambpcuTenuTe. [lesuHdeKumpaitTe ¢ peructpupan
CpeAHO CUNEH NPOAYKT 3a KOHTPON Ha NHGEKLMNTE B CbOTBETCTBIUE
C PErvoHasnHuTe / HaLMOHANHITE U3NCKBAHWA.

MocnepgHa pepakumsa : 01/2018

CT,NT, WT, GT, CVT
A1,A2,B1, B2, XBW, BW, DT

3.0mm | 3.5mm

2.5mm | 3.0mm

A3,B3 20mm | 3.0mm
A3.5,A4,C3,A02, A03, AO4,CV,CVD

GRADIA DIRECT POSTERIOR :
Doba osvitu a efektivni hloubka polymerace

1.5mm | 2.5 mm

Doba osvitu Halogen/LED (700mW/cm?) 20 sek.
Vysoce vykonna LED (vice nez 10 sek.

40 sek.
20 sek.
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2. Preparacija kaviteta
Kavitet preparirati standardnim
tehnikama.

Paznja:
Za prekrivanje pulpe koristiti kalcij
hidroksid.

3. Spajanje Silka 1
Za spajanje GRADIA DIRECT materijala
za caklinu i/ili dentin koristiti
svjetlosnopolimerizirajuci sustav za N\
spajanje kao npr. G-zenial® Bond, O
G-Premio BOND ili G-BOND (slika 1).
Slijediti upute proizvodaca.

4. Postavljanje materijala GRADIA sika2
DIRECT
1) Doziranje iz Unitip ulozaka

GRADIA DIRECT Unitip ulozak postaviti u odgovarajuci

Unitip APLIKATOR. Odstraniti poklopac i materijal istisnuti

direktno u preparirani kavitet. Koristiti stalni pritisak (slika 2).

Zadrzati pritisak na rucici aplikatora prilikom odstranjivanja

APLIKATORA i uloZaka iz usta.

To sprjecava odvajanje ulozaka od aplikatora.

Doziranje iz Strcaljke

Odstraniti poklopac strcaljke i materijal istisnuti na podlogu

za mije$anje. Materijal postaviti u kavitet odgovarajuc¢im

instrumentom. Nakon doziranja okrenuti klip $trcaljke u

obrnutom smjeru od kazaljke na satu pola do cijelog

okretaja kako bi se oslobodio preostali pritisak u $trcaljki i

sprijecio daljnji izlaz materijala iz Strcaljke. Vratiti poklopac

odmah nakon uporabe.

Paznja:

1. Estetski zahtjevni ispuni mogu se nacelno izraditi jednim
slojem materijala standardnih boja. Za detalje pogledati
klini¢ke upute.

2. Nakon ¢uvanja na hladnom mjestu moZe biti teSko
istisnuti materijal
Stoga ga prije uporabe treba ostaviti nekoliko minuta na
sobnoj temperaturi.

3. Nakon doziranja materijal ne ostavljati izloZzen okolnom
svjetlu, jer se time moze skratiti radno vrijeme.

2)

Klinicke upute
1. Kaviteti na prednjim zubima
a. Mali kaviteti
Ispun izraditi jednobojnom tehnikom slojeva. U vecini
slucajeva bit ¢e dovoljna jedna standardna boja. Ako je
potrebna veca translucencija moze se odabrati jedna vanjska
specijalna boja. Takoder pogledati primjere klinickih primjena.
b. Veliki kaviteti
U vecini slucajeva visebojna tehnika slojeva pruzit ¢e
najbolje estetske rezultate. Za sprjecavanje prosijavanja iz
usne Supljine ili za maskiranje diskoloriranog dentina valja
odabrati odgovarajucu unutarnju specijalnu boju i nastaviti
nanosenje slojeva standardnom bojom. Za prirodnije
oblikovanje ispuna, npr. za oponasanje promjena u izgledu
zubne povrsine uslijed starosti, zavrini sloj treba izraditi
vanjskom specijalnom bojom. Takoder pogledati primjere
klinickih primjena i/ili tablicu kombinacije boja.
2. Kaviteti na straznjim zubima
a. Mali kaviteti
Ispun izraditi jednobojnom tehnikom slojeva. U vecini
slucajeva bit ¢e dovoljna jedna standardna boja. Ako je
potrebna veca translucencija moze se odabrati jedna vanjska
specijalna boja. Takoder pogledati primjere klinickih primjena.
b. Veliki kaviteti
Na dno kaviteta postaviti tekuci kompozit kao sto je
GRADIA® DIRECT Flo ili GRADIA® DIRECT LoFlo*. Zatim
postaviti standardnu boju. Za optimalnu estetiku koristiti
vanjsku specijalnu boju kao zavr$ni sloj kompozita. Takoder
pogledati primjere klinickih primjena.
*Fuji LINING® PASTE PAK, Fuji LINING® LC ili Fuji® IX GP takoder se mogu
koristiti kao materijal za podlogu ili bazu. Pri tome slijediti upute
proizvodaca.

Primjeri klinickih primjena (Klinicke upute tocka 1, 2)

(1) Standardna ) () (2-b)  Vanjska specijalna

Standardna
Unutarnja
standardn Standardna Spe(‘,a‘"‘a Standardn
Vanjska specijin In
S “’E“‘a” Tekuci kompozit

Odstin 1200mW/cm?, napt. GC D-Light Pro Tablica kombinacije boja za visestruke slojeve kod velikih
kaviteta prednjih zubi (1-b)
P-A1,P-A2, P-WT, P-NT 2.5mm | 3.0mm
P-A3, P-A3S 20mm | 3.0 mm Al | A2 | A3 [A35]| A4 | B1 | B2 [ B3| C3
. | Unutarnja
Poznamka: specijalna BW | AO2 | AO3 | AO3 | AO4 | BW | AO2 | AO3 | A4

1. Material se nanasi a polymeruje ve vrstvach. Udaje o
maximalni tloustce vrstvy]sou uvedeny v tabulkach,
polymeraa a diskoloraci materialu.

7. Dokoncovani a lesténi

Dokoncovani a lesténi provedte za pouziti diamantového

brousku, lestici koncovky a disku. K dosazeni vysokého lesku

mohou byt pouzity lestici pasty.

Cisténi a sterilizace Unitip APLIKATORU

1. Aplikétor ocistéte gdzou namocenou v alkoholu.

2. Aplikétor Ize umistit do autoklavu pfi 121 - 135°C (250 - 275°F) po
dobu 10 - 30 minut nebo jej Ize dezinfikovat alkoholem.
Poznamka:

1) Nepokousejte se sterilizovat v zafizeni, jehoz teplota ve fazi
suseni presahuje 135°C (275°F). V opacném pfipadé se
aplikator znici.

2) Nedoporucuje se pouzivat riizné chemické dezinfekéni a
sterilizacni prostredky, protoZze ty mohou aplikator poskodit.

Cisténi vzorniku

Vzornik mize byt ocistén vodou a jemnym mydlem. Nemusi byt

sterilizovan.

Pouziti riiznych chemickych dezinfekcnich prostredki mize vzornik

poskodit.

ODSTI NY
22 odstinG pro frontélni tsek
Standardni odstin : XBW (extra vybéleny), BW (vybéleny), A1, A2,
A3,A3.5,A4,B1, B2, B3, C3, CV (krckovy), CVD (krckovy tmavy)
Vnitini specialni odstin : AO2, AO3, AO4
Vnéjsi specialni odstin : WT (bild translucentni), DT (tmava
translucentni), CT (¢ira translucentni), NT (pfirodni translucentni),
GT(3eda translucentni), CVT (kr¢kova translucentni)

2. 6odstint pro distalni isek
Standardni odstin : P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, Vnitini specialni
odstin : P-WT (bily translucentni), P-NT (pfirodni translucentni)
Poznamka :
A, B, C, AO odstiny Vita® * vzorniku.
*Vita® je registrovanou ochrannou zndmkou Vita Zahnfabrik, Bad Séckingen,
Némecko.

SKLADOVANI

Pro dosazeni optimalniho vysledku Skladujte na chladném a
tmavém misté (4 - 25°C/ 39,2 - 77,0°F) mimo dosah zdroju tepla
nebo pfimého slune¢niho svétla.

(Espirace:

GRADIA DIRECT ANTERIOR - 3 roky od data vyroby

GRADIA DIRECT POSTERIOR - 3 roky od data vyroby)

BALENI
I Unitip
1. UVODN[ BALEN(
(35 Unitipti v 7 odstinech)
- 35koncovek (5 koncovek od kazdého ze 7 odstin(i)
(0,16 mL v jedné koncovce)
(6 odstinG pro anterior: A2, A3, A3.5,A03, CV, CT)
(1 odstin pro posterior: P-A2)
- Vzornik
2. NAHRADNI BALEN(
a. Baleni 20 koncovek (kazdy ze 14 odstind) (0,16 mL v
jedné koncovce)
(8 odstind pro anterior-A1, A2, A3, A3.5, A03, CV, NT, DT)
(6 odstind pro posterior-P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT,
-NT)
b. Baleni 10 koncovek (kazdy ze 14 odstin) (0,16 ml v jedné
koncovce)
(14 odstind pro anterior- XBW, BW, A4, B1, B2, B3, C3, AO2,
AO4, CVD, CT, WT,GT,CVT)
Poznédmka:
Véha Unitipu: 0,24 g koncovka pro anterior, 0,28 g
koncovka pro posterior
3. Volba
a. Unitip APPLIER (aplikator)
b. Vzornik
¢. Michaci podlozka (No.14B)
II. Tuby
1. UVODNI BALENT
- 7tub (1 tuba od kazdého ze 7 odstint)) (2,7 mL tuba)
(6 odstind pro anterior : A2, A3, A3.5, A03, CV, CT)
(1 odstln pro posterior : P-A2)

2. NAHRADN[BALENI
- 1tuba (ve 28 odstinech) (2,7 mL tuba)
Poznédmka:
Véha tuby: 4,0 g tuba pro anterior, 4,7 g tuba pro
posterior
3. Volba
a. Vzornik
b. Michaci podlozka (No.14B)

UPOZORNENI

1. Vpfipadé kontaktu s tkani dutiny dstni nebo s kiiziihned odstrarte

smotkem vaty smocenym v alkoholu. Oplachnéte vodou.

2. Vpfipadé zasazeni o¢iihned vyplachnéte vodou a vyhledejte

lékarskou pomoc.

Dejte pozor, aby pacient material nespolkl.

Pred zahdjenim procesu aplikace vytlacte trochu pasty mimo

Usta a stranou od pacienta, abyste zabezpecili spravny tok pasty.

5. Pfivykonu noste rukavice, abyste se nedotykali vzduchem

inhibované vrstvy pryskyfice, a predesli tak mozné citlivosti.

6. Zdlvodl zabranéni pienosu infekce jsou koncovky Unitip jen

na jedno pouziti.

7. Pripolymeraci svétlem noste ochranné bryle.

8. Pfilesténi polymerizovaného materidlu pouzivejte savku na

prach a noste Ustenku, abyste prach nevdechli.

9 Nemichejte s ostatnimi podobnymi vyrobky.

10. Vyhnéte se potfisnéni obleceni materialem.

11. V pfipadé kontaktu materidlu s okolnimi zuby nebo protetickymi
nahradami odstrante material nastrojem, houbickou nebo
vatovym tamponem jesté pred polymeraci svétlem.

. Nepouzivejte GRADIA DIRECT v kombinaci s materialy
obsahujicimi eugenol, jelikoz eugenol mtze branit fadnému
tuhnuti GRADIA DIRECT.

. Vzdy pouzivejte ochranné pomiicky jako rukavice, rousku a
ochranny kryt oci.

.V ojedinélych piipadech muize vyrobek zptisobit citlivost u
nékterych osob.

Jestlize jsou zaznamenany takové reakce, vyrobek vice
nepouzivejte a vyhledejte lékare.
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Nékteré vyrobky, které jsou uvadéné v navodu k pouziti, mohou byt
klasifikovany jako nebezpecné podle GHS. Vzdy se seznamte s
bezpecnostnimi listy, které jsou k dispozici na adrese:
http://www.gceurope.com

Mzete je také ziskat u svého dodavatele.

CISTENI ADEZINFEKCE:

VICEUCELOVE DAVKOVACI SYSTEMY : aby se zabranilo

k¥izové kontaminaci mezi pacienty, vyzaduje toto zafizeni stfedni
urovné dezinfekce. Ihned po pouziti zkontrolujte zafizeni a oznacte
zhoreni. Zatizeni znicte, je-li poskozeno.

NEPONORUJTE. Ditkladné vycistéte zafizeni, aby se

zabranilo vysychani a hromadéni skodlivych latek.

Dezinfikovat pfipravkem stfedni irovné podle registrovaného
stupné infekcnosti v ramci zdravotni péce v souladu s regionalnimi/
narodnimi predpisy.

Posledné upravené :01/2018

Prije uporabe pazljivo procitati upute.

GRADIA® DIRECT

SVJETLOSNOPOLIMERIZIRAJUCI KOMPOZIT ZA ISPUNE
Samo za stru¢nu dentalnu uporabu u preporucenim indikacijama.

PREPORUCENE INDIKACIJE
A. GRADIA DIRECT ANTERIOR

1. Direktnii: ispuni za kavitete klase I, IVi V.

2. Direktniispuni za klinasta ostecenja i kavitete povrsine

korijena.

3. Direktniispuni za estetske ljuske i zatvaranje dijasteme.
B. GRADIA DIRECT POSTERIOR (rendgenski vidljiv)

1. Direktniispuniza kavitete klase i Il.

KONTRAINDIKACIJE

1. Prekrivanje pulpe.

2. Izbjeci koristenje ovog proizvoda kod pacijenata s poznatim
alergijama na metakrilatni monomer ili metakrilatni polimer.

UPUTE ZA UPORABU

1. Odabir boje
Zub ocistiti plovu¢cem i vodom. Boju treba odabrati prije
izoliranja zuba.
Odabrati odgovaraju¢u GRADIA DIRECT boju sukladno GRADIA
DIRECT vodicu za boje.

Standardna| A1 | A2 | A3 [A35| A4 | B1 | B2 | B3 | (3

Vanjska

- WT | DT | DT | DT | DT | WT | WT | DT | DT
specijalna

Za detalje vezane uz boje pogledajte pod BOJE.

5. Oblikovanje prije svjetlosne polimerizacije
Oblikovati standardnim tehnikama.
6. Svjetlosna polimerizacija
GRADIA DIRECT polimerizirati
uredajem za svjetlosnu polimerizaciju
(slika 3).
Pogledajte tablicu ispod za vrijeme
osvjetljavanja i dubinu stvrdnjavanja.

GRADIA DIRECT ANTERIOR: Sika3

Vrijeme osvjetljavanja i dubina stvrdnjavanja

40 sek.
20 sek.

Viijeme Halogen/LED (700mW/cm?) 20 sek.
svjetliavanja LED (jaci od 1200mW/cm?, 10 sek.
Boja npr. GC D-Light Pro)

CT,NT, WT, GT, CVT

A1,A2,B1, B2, XBW, BW, DT
A3,B3 20mm | 3.0mm
A3.5,A4,C3,A02, AO3, AO4, CV, CVD

GRADIA DIRECT POSTERIOR:
Vrijeme osvjetljavanja i dubina stvrdnjavanja

3.0mm | 3.5mm

25mm | 3.0mm

1.5mm | 2.5mm

Vrijeme Halogen/LED (700mW/cm?) 20sek. | 40sek.
gsvjetljavanja LED (jaci od 1200mW/cm?, 10sek. | 20sek.
Boja npr. GC D-Light Pro)
P-A1, P-A2, P-WT, P-NT 2.5mm | 3.0mm
P-A3,P-A3.5 20mm | 3.0mm
Paznja:

1. Materijal valja postaviti i polimerizirati svjetlom u slojevima.
Maksimalnu debljinu sloja pogledati u tablici.

2. Manji intenzitet svjetla moze uzrokovati nedovoljno
stvrdnjavanje ili diskoloraciju materijala.

7. Zavr$naobradai poliranje

Za zavr$nu obradu i poliranje koristiti dijamantna svrdla te svrdla

i diskove za poliranje. Za postizanje visokog sjaja mogu se

koristiti paste za poliranje.

Ciscenje i sterilizacija Unitip APLIKATORA
1. Aplikator odistiti vatom namocenom u alkohol.
2. Aplikator se moze sterilizirati u autoklavu pri 121-135°C 10-30
minuta ili dezinficirati alkoholom.
Paznja:
1) Aplikator ne sterilizirati pri temperaturi viSoj od 135° C(npr. tijekom
procesa susenja u autoklavu), jer se u tom slucaju moze ostetiti.
2) Uporaba razlicitih kemijskih sredstava za dezinfekciju i
sterilizaciju moze ostetiti aplikator, pa se stoga ne preporuca.
Cis¢enje vodica za boje
Vodic za boje se moze ¢istiti vodom i blagim sapunom. Ne treba ga
sterilizirati.
Upotreba razlicitih sterilizacijskih ili dezinfekcijskih kemikalija moze
ostetiti vodic¢ za boje.

BOJ E

. 22boje za prednjeispune
Standardne boje: XBW (Extra Bleaching White - extra izblijedjela
bijela), BW (Bleaching White - izblijedjela bijela), A1, A2, A3, A3.5,
A4,B1,B2,B3,C3,CV (Cervical - cervikalna), CVD (Cervical Dark
- cervikalna tamna)
Unutarnje specijalne boje: AO2, AO3, AO4
Vanjske specijalne boje: WT (White Translucent - bijela
translucentna), DT (Dark Translucent - tamna translucentna),
CT (Clear Translucent - prozirna translucentna), NT (Natural
Translucent - prirodna translucentna), GT (Gray Translucent - siva
translucentna), CVT (Cervical Translucent - cervikalna translucentna)

2. 6bojaza straznjeispune
Standardne boje: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5
Vanjske specijalne boje: P-WT (White Translucent - bijela
translucentna), P-NT (Natural Translucent - prirodna translucentna)
Paznja:
A, B, C, AO boje se temelje na Vita® * bojama.
*Vita® je zasticeni znak tvornice Vita Zahnfabrik, Bad Séckingen, Njemacka.

CUVANJE )

Za optimalno koristenje preporucuje se Cuvati na hladnom i
tamnom mjestu (4-25°C) daleko od visokih temperatura i direktne
sunceve svjetlosti.

(Rok valjanosti:

GRADIA DIRECT ANTERIOR - 3 godine od datuma proizvodnje
GRADIA DIRECT POSTERIOR - 3 godine od datuma proizvodnje)

PAKIRANJE
I. Unitip ulo3ci
1. POCETNI KOMPLET
(35 ulozaka u 7 boja)
- 35ulozaka (po 5 ulozaka u 7 boja) (0,16 mL po ulosku)
(6 boja za prednje ispune: A2, A3, A3.5,A03,CV, CT)
(1 boja za straznje ispune: P-A2)
- vodic za boje
2.PUNJENJE
a. Pakiranje od 20 ulozaka (dostupnih u 14 boja) (0,16 mL
po ulosku)
(8 boja za prednje ispune - A1, A2, A3, A3.5, A03, CV, NT, DT)
(6 boja za straznje ispune - P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT)
b. Pakiranje od 10 ulozaka (dostupnih u 14 boja) (0,16 mL
po ulosku)
(14 boja za prednje ispune - XBW, BW, A4, B1, B2, B3, C3,
A02, A04, CVD, CT, WT, GT, CVT)
Paznja:
Tezina po ulosku: 0,24 g za prednje ispune,
0,28 g za straznje ispune.
3. Dodatna opcija
a) Unitip APLIKATOR
b) Vodic za boje
¢) Podloga za mijesanje (br. 14B)
II. Strealjke
1. POCETNI KOMPLET
- 7strcaljki (po 1 strcaljka u 7 boja) (2,7 mL po strcaljki)
(6 boja za prednje ispune: A2, A3, A3.5, A03, CV, CT)
(1 boja za straznje ispune: P-A2)
- vodic za boje
2.PUNJENJE
- 13trcaljka (u dostupna u 28 boja) (2,7 mL po $trcaljki)
Paznja:
Tezina po strcaljki: 4,0 g za prednje ispune, 4,7 g za
straznje ispune.
3. Dodatna opcija
a) Vodi¢ za boje
b) Podloga za mijesanje (br. 14B)

U POZORENJE
.U slucaju dodira s oralnim tkivom ili kozom odmah odstraniti
spuzvicom ili vatom namocenom u alkohol. Isprati vodom.

2. Uslucaju dodira s o¢cima odmah isprati vodom i potraziti pomo¢
lijecnika.

3. lIzbjegavati gutanje materijala.

4. Prije pocetka procesa punjenja, djelomi¢no istisnuti pastu
izvan pacijentovih usta i dalje od pacijenta kako bi se osiguralo
da pasta pravilno tece.

5. Nositi plasti¢ne ili gumene rukavice tijekom uporabe kako bi se
izbjegao direktni kontakt s materijalom, jer u protivnome moze
doci do senzibilizacije.

6. lzrazloga zastite od infekcija Unitip ulo3ci su samo za
jednokratnu uporabu.

7. Tijekom svjetlosne polimerizacije nositi zastitne naocale.

8. Tijekom poliranja koristiti uredaj za usisavanje prasine i nositi
masku za zastitu od prasine kako bi se izbjeglo udisanje prasine.

9. Ne mijesati s drugim materijalima.

10. Izbjegavati oneciscenje odjece materijalom.

11. U slucaju dodira materijala s neplaniranim mjestima na zubu ili
protetskim nadomjescima, valja ga odstraniti instrumentom,
spuzvicom ili komadicem vate prije polimerizacije svjetlom.

12. Ne koristiti GRADIA DIRECT zajedno s materijalima koji sadrze
eugenol, buduci da eugenol moze onemoguciti polimerizaciju
materijala GRADIA DIRECT.

13. Osobna zastitna sredstva, kao to su rukavice, maske za lice i
sigurnosna zastita za lice, treba uvijek nositi.

14. Urrijetkim slu¢ajevima ovaj proizvod moze uzrokovati
preosjetljivost kod nekih osoba. U slucaju takvih reakcija valja
prekinuti uporabu proizvoda i potraziti lije¢nika.

Neki proizvodi navedeni u ovim uputama za uporabu mogu se
klasificirati kao opasni sukladno Globalno harmoniziranom sustavu
klasifikacije i oznacavanja kemikalija (GHS). Uvijek se treba upoznati
sa sigurnosno- tehnickim listovima materijala dostupnima na:
http://www.gceurope.com

Mogu se nabaviti i od dobavljaca.

CISCENJE | DEZINFEKCIJA:

VISEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKIRANJA: kako bi se izbjeglo
onecis¢enje izmedu pacijenata ova visekratno upotrebljiva
pakiranja zahtijevaju dezinfekciju srednje razine.

Odmah nakon uporabe pregledatl visekratno upotrebljivo pakiranje
i oznaciti ostecenja ako ih ima. Ostecenu napravu odbaciti.

NE URANJATI U TEKUCE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU.

Temeljito ocistiti viSekratno upotrebljivo pakiranje kako bi se
sprijecilo susenje i nakupljanje onecis¢enja. Dezinficirati sredstvom
za dezinfekciju srednje razine prema registriranoj zdravstveno-
infektivnoj kontroli sukladno regionalno/nacionalnim smjernicama.

Zadnje izdanje:01/2018

Hasznélat el6tt az utatét olvassa el figyelmesen!

GRADIA® DIRECT

FENYRE KEMENYEDO, KOMPOZIT HELYREALLITO ANYAG

Felhasznélasat csak szakképzett fogaszati személyzetnek javasoljuk
amegadott felhasznalasi tertleten.

AJANLOTT ALKALMAZASI TERULET
A. GRADIA DIRECT ANTERIOR
1. Kozvetlen helyredllitas IIl., IV., V. osztélyu kavitasok esetén
2. Kozvetlen helyredllitas ék alaku kopasok és gyckérfelszini
kavitdsok esetén
3. Direkt héjak készitése, diasztémazaras
B. GRADIA DIRECT POSTERIOR (radiopak)
1. Kozvetlen helyredllitas I. és II. osztalyu kavitasok esetén

ELLENJAVALLATOK

1. Pulpasapkazas.

2. Kerilje el a termék hasznalatat metakrilat monomerekre
vagy metakrilat polimerekre allergias paciensek esetében.

HASZNALATI UTMUTATO
. Aszinarnyalat kivélasztasa

Tisztitsa le a fogat habképorral és vizzel. A szint még az izolalas
el6tt valassza ki. A megfeleld GRADIA DIRECT szinarnyalat
kivélasztasahoz hasznalja a GRADIA DIRECT fogszinkulcsat.

2. Akavitas preparélasa
Alakitsa ki a kavitast a hagyomanyos
modon.

Megjegyzés:
Pulpasapkazashoz hasznaljon
kalcium-hidroxidot.

3. Régzitési technika
A GRADIA DIRECT zomanchoz és/
vagy dentinhez torténé rogzitéséhez
hasznaljon fényre keményedé N\
bondrendszert, mint pl. G-aenial® 0
Bond, G-Premio BOND vagy G-BOND
(1. &bra).

Kovesse a gyarto elbirasait.

4. AGRADIA DIRECT applikalasa 2.dbra
1) Unitip patronbol adagolva

Helyezze be a GRADIA DIRECT Unitip patront az Unitip

APPLIER vagy ezzel megegyez6 adagolopisztolyba. Vegye le

a kupakot és allandé nyomassal nyomja az anyagot

kozvetlenil a preparalt kavitasba (2. dbra).

Az adagoldt tartsa nyomas alatt, amig az Unitip APPLIER-t és

az Unitip patront a szajbdl el nem tavolitja. Ezzel elkeriilheti,

hogy az Unitip patron az adagolobdl idé elétt kiessen.

Fecskendébél adagolva

Vegye le a fecskendd kupakjat és nyomja ki az anyagot egy

keverélapra.

Helyezze az anyagot a kavitasha egy erre alkalmas

tomémliszerrel.

A kiadagolés utan a dugattyut tekerje vissza az oramutatd

jarasaval ellenkezéen egy fél fordulattal, igy mentesitheti a

fecskendét a nyomas alol.

A kupakot hasznélat utan azonnal helyezze vissza.

Megjegyzés:

1. Alapvetéen a standard szinek egyikének alkalmazasaval
mar egyetlen réteggel is esztétikus helyreallitds
készithetd. Részleteket a Klinikai utmutaté pont alatt talal.

2. Eléfordulhat, hogy az anyagot nehéz a fecskend6bél
kipréselni kozvetlenil a hitobdl torténd kivétel utan.
Hasznélat el6tt hagyja néhany percig
szobahémeérsékleten allni.

3. Kiadagolas utan ne tegye ki tul hosszu ideig
fényhatasnak, mivel ez csokkenti a munkaidét.

1.dbra

2)

Klinikai Utmutato
1. Anterior kavitasok esetén
a. Kis kavitasok esetén
A helyredllitast végezze egyszines rétegezési technikaval. A
legtobb esetben egyetlen standard szindrnyalat
6nmagaban is megfelel6. Azokban az esetekben, ahol
erésebb transzlucencia sziikséges, vélasszon ki egy kiilsé
specialis szint. Nézze meg a Klinikai Alkalmazési példakat is.
b. Nagy kavitasok esetén
Alegtébb esetben a tobbszines rétegezés biztositja a legjobb
esztétikai eredményt. A szajiireg sététjét kizarni vagy az
elszinez6dott dentint eltakarni egy jol kivélasztott belsé
specidlis szinnel lehet. Ezutan folytathatja a felépitést egy
standard szinnel. A helyreéllitas még élethiibbé tehetd (pl.
korral jaré valtozésok imitélésa), amennyiben utolsé rétegként
kiils6 specidlis szint hasznél. Részleteket talal a Klinikai
Alkalmazasok kozott vagy a szinkombinacios tablazatban.
2. Poszterior kavitasok esetén
a. Kis kavitasok esetén
A helyredllitast végezze egyszines rétegezési technikaval. A
legtobb esetben egyetlen standard szindrnyalat
6nmagaban is megfelel6. Azokban az esetekben, ahol
erésebb transzlucencia sziikséges, vélasszon ki egy kiilsé
specialis szint. Nézze meg a Klinikai Alkalmazési példakat is.
b. Mély kavitdsok esetén
Helyezzen folyékony kompozitot, mint pl. GRADIA® DIRECT
Flo vagy GRADIA® DIRECT LoFlo* a kavitas aljéra, majd
helyezze rd a standard szint. Végsé rétegként hasznaljon
kiils6 specidlis szint, igy optimalis esztétikumot érhet el.
Nézze meg a Klinikai Alkalmazasi példékat is.
*Fuji LINING® PASTE PAK, Fuji LINING® LC vagy Fuji® IX GP szintén

PRZECIWWSKAZANIA

1. Pokrycie obnazonej miazgi.

2. Unikac stosowania tego produktu u pacjentéw z rozpoznana
alergia na monomer metakrylanowy lub polimer metakrylanu.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
Dobér odcienia
Oczysac powierzchnie zeba woda z pumeksem. Dobér
odcienia powinien by¢ dokonany przed izolacja zeba. Wybrac
odpowiedni odciert GRADIA DIRECT postugujac sie kolornikiem
GRADIA DIRECT.

2. Preparacja ubytku
Ubytek opracowac w standardowy
sposob.

Uwaga:
Do przykrycia miazgi zastosowac
preparat wodorotlenkowo wapniowy.

3. Stosowanie systemu taczacego
Do potaczenia GRADIA DIRECT ze
szkliwem i/lub zebing, uzywac
$wiattoutwardzalnego systemu \
faczacego, takiego jak G-aenial® Bond,
G-Premio BOND lub G-BOND (ryc. 1).
Stosowac zgodnie z instrukcja
producenta. 1.2

4. Nakfadanie GRADIA DIRECT

Pobieranie zamputki Unitip

Umiesci¢ amputke Unitip GRADIA DIRECT w podajniku

Unitip APPLIER lub jego odpowiedniku. Zdjac nakretke

i uzywajac rownomiernej sity wycisnac materiat

bezposrednio do ubytku (ryc. 2). Podczas wyjmowania

podajnika i amputki z jamy ustnej utrzymywac nacisk na
rekojes¢. Zapobiega to wysunieciu sie kapsutki z podajnika.

Pobieranie ze strzykawki

Zdjac nakretke strzykawki i pobrac materiat na bloczek do

mieszania. Umiesci¢ materiat w ubytku uzywajac

odpowiednich narzedzi do naktadania. Po pobraniu
materiatu przekrecic ttok strzykawki od p6t do petnego
obrotu w kierunku przeciwnym do wskazéwek zegara, aby
zapobiec dalszemu wydobywaniu si¢ materiatu ze
strzykawki. Bezposrednio po uzyciu natozy¢ nakretke na
strzykawke.

Uwaga:

1. W zasadzie, estetyczne wypetnienia mozna uzyskac stosujac
odcienie standardowe w technice jednowarstwowej.
Szczegoty postepowania, patrz: Wskazéwki kliniczne.

2. Materiat przechowywany w chtodnym miejscu moze by¢
trudny do wyciéniecia bezpoérednio po wyjeciu. Przed
uzyciem, nalezy pozostawic¢ go na kilka minut
w temperaturze pokojowej.

3. Popobraniu, unikac zbyt diugiej ekspozycji na $wiatto otoczenia.
Swiatto otoczenia moze skroci¢ czas pracy materiatem.

rye.1
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Wskazowki kliniczne
1. Ubytki w zebach przednich
a. Mate ubytki
Odbudowac technika warstwowa uzywajac jednego
odcienia. W wiekszosci przypadkow uzycie tylko jednego
standardowego odcienia bedzie wystarczajace.
W przypadkach, gdy konieczny jest wigkszy stopien
przeziernoéci, mozna dobrac jeden ze specjalnych odcieni
zewnetrznych. Patrz takze: Przykfady zastosowania
klinicznego.
b. Rozlegte ubytki
W wiekszosci przypadkow najlepsze estetyczne efekty
zapewni odbudowa technika wielowarstwowa przy uzyciu
kilku odcieni. Do zablokowania przeswitu jamy ustnej lub
zamaskowania przebarwionej zebiny, dobra¢ odpowiedni
specjalny odciert wewnetrzny i kontynuowac odbudowe
odcieniem standardowym. Aby odbudowa miata bardziej
naturalny wyglad np. nasladowata zmiany zwiazane z
wiekiem, do ostatniej warstwy nalezy uzy¢ specjalnego
odcienia zewnetrznego.
Patrz takze: Przyktady zastosowania klinicznego i/lub Tabela
doboru odcieni.
2. Ubytki w zebach bocznych
a. Mate ubytki
Odbudowac technika warstwowa uzywajac jednego odcienia.
W wiekszosci przypadkéw uzycie tylko jednego standardowego
odcienia bedzie wystarczajace. W przypadkach, gdy konieczny
jest wiekszy stopien przeziernosci, mozna dobrac jeden ze
specjalnych odcieni zewnetrznyctPatrz takze: Przyktady
zastosowania klinicznego.
b. Ubytki gtebokie
Dno ubytku pokry¢ kompozytem ptynnym, takim jak
GRADIA® DIRECT Flo lub GRADIA® DIRECT LoFlo*. Nastepnie
natozy¢ odcien standardowy. Optymalny efekt estetyczny
mozna uzyskac naktadajac jako ostatnig warstwe
kompozytu specjalny odcier zewnetrzny. Patrz takze:
Przykfady zastosowania klinicznego.
*Jako liner lub materiat p y mozna rowniez ¢ Fuji
LINING® PASTE PAK, Fuiji LINING® LC lub Fuji® IX GP. Postepowac zgodnie
zodpowiednig instrukeja stosowania producenta.

Przyktady zastosowania klinicznego (Wskazoéwki kliniczne Nr 1, 2)

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE
Alegerea nuantei
Curatati dintele cu o perie si apa. Alegerea nuantei trebuie
facutd inainte de izolare. Alegeti nuantele potrivite GRADIA
DIRECT consultand ghidul de culori GRADIA DIRECT.

2. Pregatirea cavitatii
Q%r—ﬂzl

Pregatiti cavitatea folosind tehnicile
standard.

Nota:

Pentru coafajul direct, folositi hidroxid
de calciu.

3. Aplicarea adezivului Fig.1
Pentru adeziunea la smalt si/ sau
dentina a lui GRADIA DIRECT, utilizati
un sistem de adeziune \
fotopolimerizabil cum ar fi G-aenial® O
Bond, G-Premio BOND sau G-BOND
(Fig. 1). Urmati instructiunile
producatorului.

4. Plasarea GRADIA DIRECT Fig-2

1) Dozarea dintr-o Compuld

Inserati Compula GRADIA DIRECT in APLICATORUL pentru

Compule sau in alt dispozitiv adecvat. Scoateti capacul si

aplicati materialul direct in cavitatea pregatita. Folositi o

presiune constanta (Fig. 2). Mentineti presiune asupra

ménerului apllcatorulul in timp ce indepartati APLICATORUL
pentru Compule si Compula de cavitatea orala. Acest lucru
impiedica Compula sd iasa din aplicator.

Dozarea dintr-o seringa

Indepartati capacul seringii si aplicati materialul pe o hértie

de amestec.

Plasati materialul in cavitate folosind un instrument adecvat.

Dupa dozare, invartiti pistonul seringii in sensul invers acelor

de ceasornic pentru a elibera presiunea reziduald din

interiorul seringii. Inchideti capacul imediat dupa utilizare.

Nota:

1. Materialul poate fi aplicat intr-un singur strat pentru a
obtine restaurari estetice utilizand nuantele Standard.
Pentru detalii, consultati Sugestii Clinice.

2. Materialul poate fi greu de dozat atunci cand a fost
depozitat intr-un loc rece. Inainte de utilizare, lasati-l sa
stea cateva minute la temperatura camerei.

3. Dupadozare, evitati expunerea indelungata la lumina
ambientala.

Lumina ambientalé poate scurta timpul de manipulare.
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Sugestii Clinice
1. Cavitati anterioare
a. In cazul cavitatilor mici
Reallzagl restaurarea folosind tehnica de stratificare cu o
singurd nuanta. in cele mai multe cazuri folosirea unei
singure nuante Standard va fi suficientd.
In cazurile in care este necesar un grad mai ridicat de
translucenta, poate fi selectata o nuanta speciala Exterioara.
Vedeti de asemenea Exemplele de Aplicatii Clinice.
b. Incazul cawtatllor mari
In cele mai multe cazuri veti obtine cele mai bune rezultate
estetice folosind tehnica de stratificare cu mai multe nuante.
Pentru a bloca ceea ce transpare din cavitatea orala sau
pentru a masca dentina decoloratd, alegeti o nuanta speciala
Interioara adecvata si continuati restaurarea cu o nuanta
Standard. Pentru a realiza o restaurare cat mai naturala ex.
pentru a copia schimbarile de aspect datorate varstei, stratul
final trebuie sé fie realizat cu o nuanta speciala Exterioara.
Vedeti de asemenea Exemplele de Aplicatii Clinice si / sau
consultati Graficul de Combinare a Nuantelor.
2. Cavitati posterioare
a. Incazul cavitatilor mici
Realizati restaurarea folosind tehnica de stratificare cu o
singura nuanta. In cele mai multe cazuri folosirea unei
singure nuante Standard va fi suficientd.
In cazurile in care este necesar un grad mai ridicat de
translucenta, poate fi selectata o nuanta speciala Exterioard.
Vedeti de asemenea Exemplele de Aplicatii Clinice.
b. In cazul cavitatilor adanci
Plasati pe fundul cavitdtii un compozit fluid cum ar fi GRADIA®
DIRECT Flo sau GRADIA® DIRECT LoFlo*. Apoi folositi o nuanta
Standard. Pentru rezultate estetice optime folositi o nuanta
speciald Exterioard ca strat final de compozit. Vedeti de
asemenea Exemplele de Aplicatii Clinice.
*Fuji LINING® PASTE PAK, Fuji LINING® LC sau Fuji® IX GP pot fi de
asemenea folosite ca liner sau baza. Urmati instructiunile producatorulu i
respectiv.

Exemple de Aplicatii Clinice (Sugestii Clinice Nr. 1, 2)

) (2-b) _Speciale Exterioare
Standard

(1-2) Standard ) -

Standard Speciale Standard
Interioare,
Speciale
Speciale Exterioars Exterioare Compozit Tuid
uoTehnica de stratificare cmai Tehina e trafcarecumal
multe nuante jane

Standar

Tehnica de sTratCaTEY

Singura nanta Tehnica de stratficare u o singura nuana

Graficul combinarii nuantelor pentru stratificarea multipla la
cavitatile mari ale dintilor anteriori (1-b)

Al | A2 | A3 |A35| A4 | B1 | B2 | B3 | C3

(a)  Standardowe  (1-b) 23) )
Standardowe

i Speca
e~ stancardowe LN Specine o

Spedalne zewngtin zewngtizne

Jedhopdderiows Kompozyt plynny
kA warstwoua

Tabela taczenia odcieni do techniki wielowarstwowej
w duzych ubytkach zebéw przednich (1-b)

Al | A2 | A3 |[A35| A4 | B1 | B2 | B3 | C3

Specjalne
wewnetrzne

Standardowe | A1 | A2 | A3 |A35| A4 | Bl | B2 | B3 | C3

BW | AO2 | AO3 [ AO3 [ AO4 | BW [ AO2 | AO3 | AO4

Spedalne | o | or | pr | pr | ot | wr|wr| ot | or
zewnetrzne

alkalmazhato alabélel6ként vagy linerként. Kévesse a gyarto k
Utmutatojat.
Klinikai Alkalmazasi példék (Klinikai Utmutatd 1,2 pontok)

(1) Standard () ) (b Kulsd specialis

smm
Standar Standard B Standard
il . P Kulsd
| Kalst specils specils
P pecil Folyékony kompozit

eqaines
Weresitechnika

Szinkombinacios tablazat tobbszines rétegezési technikahoz,
nagy anterior kavitasok esetén (1-b)

Al | A2 | A3 |A35| A4 | BT | B2 | B3 | C3

Belsé
specialis
Standard Al | A2 | A3 |A35| A4 | Bl B2 | B3 | C3

BW | AO2 [ AO3 [ AO3 | AO4 | BW | AO2 | AO3 | AO4

Szczegoty dotyczace odcieni, patrz ponizej rozdziat ODCIENIE.

5. Ksztattowanie przed utwardzaniem
$wiattem
Nadac ksztatt stosujac standardowe
techniki.

6. Utwardzanie swiattem
GRADIA DIRECT utwardzi¢ swiattem
stosujac lampe do polimeryzacji 1.3
Swietlnej (ryc. 3).
Patrz tabela ponizej Czas naswietlania i gtgbokos¢ efektywnej
polimeryzadji.

GRADIA DIRECT ANTERIOR: Czas naswietlania i gtebokos¢
efektywnej polimeryzacji

zas naswietlania Halogen/LED (700mW/cm?) 20 sek.
Wysokiej mocy LED (ponad 10 sek.
Odcien 1200mW/cm?, np. GC D-Light Pro

40 sek.
20 sek.

Speciale
Interioare

Standard | A1 | A2 | A3 |A35| A4 | B1 | B2 | B3 | (3

BW | AO2 | AO3 [ AO3 | AO4 | BW [ AO2 | AO3 | AO4

Speciale

Exterioarel WT | DT | DT | DT | DT | WT | WT | DT | DT

Pentru detalii referitoare la nuante, consultati urmatoarea sectiune NUANTE.

5. Formarea conturului inainte de
fotopolimerizare
Conturati folosind tehnicile standard.
6. fotopolimerizare
Fotopolimerizati GRADIA DIRECT
folosind o lampa de fotopolimerizare
(Fig.3). Fig.3
Consultati tabelul urmator pentru detalii
referitoare la Timpul de Iradiere si Addncimea Efectiva a Polimerizarii.

GRADIA DIRECT ANTERIOR: Timp de Iradiere si Adancimea
Efectivé a Polimerizarii

Timpdeiradiere Halogen/LED (700mW/cm?) 20sec. | 40sec.

LED cu putere ridicatd (mai multdg 10 sec. | 20 sec.

Nuanta 1200mW/cm?, ex. GC D-Light Pro]
CT,NT, WT, GT, CVT

A1, A2, B1,B2, XBW, BW, DT

3.0mm | 3.5mm

25mm | 3.0mm

A3,B3 20mm | 3.0mm
A3.5,A4,C3,A02, AO3, AO4, CV, CVD

1.5mm [ 2.5mm

GRADIA DIRECT POSTERIOR : Timp de Iradiere si Adancimea
Efectivd a Polimerizarii

Jimp deiradiere Halogen/LED (700mW/cm?) 20sec. | 40sec.

sK:LSc(i)a'lis WT | DT | DT | DT | BT | WT | WT | DT | OT CT,NT, WT, GT, CVT 30mm | 3.5 mm Nuanta ?53&“”57/?5”edf?s‘?:g"i‘.g"h”t'éfo 0sec. | 2sec

A szindrnyalatokrd| részletesebben a SZINARNYALATOK fejezetben olvashat. A1, A2, B1, B2, XBW, BW, DT 25mm| 3.0mm P-A1, P-A2, P-WT, P-NT 25mm | 3.0mm

5. Afénykezelés el6tti formazas A3,B3 20mm | 3.0mm P-A3,P-A3.5 2.0mm | 3.0mm
Formazza meg hagyomanyos modon. A3.5,Ad, C3, AO2, AO3, A4, CV, CVD 15mm [ 2.5 mm Nota:

6. Fénykezelés
Fénykezelje a GRADIA DIRECT-et egy
fénypolimerizal6 készulékkel (3. abra).
Az alabbi tablazat fénykezelési

mélységet és id6t tartalmazza. 3.3bra
HRABIRDIRECT ANTERIOR:
itasi ido és mélység
Meguilégitésiids Halogén/LED (700mW/cm?) 20 mp. | 40 mp.
Teljesitmény LED (tobb mint | 10mp. | 20 mp.

Szindrnyalat 1200mW/cm?’, pl. GC D-Light Pro
CT,NT, WT,GT, CVT

A1,A2,B1,B2, XBW, BW, DT

3.0mm | 3.5mm

25mm | 3.0mm

A3,B3 20mm | 3.0mm
A3.5, A4, C3,A02, A03, A4, CV, CVD 1.5mm | 25 mm
GRADIA DIRECT POSTERIOR :
Megvilagitasi id6 és mélység
Meguilégitasiids Halogén/LED (700mW/cm?) 20 mp. | 40 mp.
Teljesitmény LED (tobb mint | 10mp. | 20 mp.

Szindrnyalat 1200mW/cm?’, pl. GC D-Light Pro
P-A1, P-A2, P-WT, P-NT
P-A3,P-A3.5

25mm | 3.0mm

20mm | 3.0mm

Megjegyzés:

1. Azanyagot rétegenként kell applikalni és fénykezelni.
A maximalis rétegvastagsagok megtalalhatok a fenti
tablazatokban.

2. Azalacsonyabb fényintenzitas elégtelen fénykezelést vagy
azanyag elszinezddését eredményezheti.

7. Finirozas és polirozés

Afinirozast és polirozast gyémantfiro, polirozdcstics vagy

- korong segitségével végezze. Magas fény elérésére polirozd

pasztat is alkalmazhat.

Az Unitip APPLIER tisztitasa és fert6tlenitése

1. Tisztitsa meg az adagolot alkoholba mértott gézzel.

2. Azadagol6t 121-135 °C (250-275°F) koz6tt 10-30 percig
sterilizalhatja autoklavban vagy alkohollal fertétlenitheti.
Megjegyzés:

1) Ne sterilizalja olyan autoklavban, mely &tlépi a 135°C (275°F)
hémérsékletet a szaritasi fazisban, ellenkezé esetben az
adagold megsérilhet.

2) AkémiaifertotlenitGszerek karosithatjdk az adagolot, ezért
alkalmazéasuk nem javasolt.

Afogszinkulcs tisztitasa

A fogszinkulcsot enyhén szappanos vizzel tisztithatja. Sterilizalni
nem sziikséges. A klilonb6zo vegyi fertétlenitészerek hasznalata
karosithatja a fogszinkulcsot.

SZI NARNYALATOK
22 anterior szinarnyalat
Standard szinek: XBW (Extra Fehéritett Fehér) BW (Fehéritett
Fehér) A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV (Cervikalis), CVD
(Sotét Cervikalis)
Inside special / Bels6 specilis szinek: AO2, AO3, AO4
Outside special / Kiils6 specialis szinek: WT (Fehér Transzlucens),
DT (Sotét Transzlucens), CT (Tiszta Transzlucens), NT
(Természetes Transzlucens), GT (Sziirke Transzlucens), CVT
(Cervikalis Transzlucens)

2. 6 poszterior szinarnyalat
Standard szinek: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5,
Outside special /Kuls6 specialis szinek: P-WT (Fehér Transzlucens)
P-NT (Természetes Transzlucens)
Megjegyzés:
AzA, B, C, D, AO szinek a Vita® * szinkulcs alapjan.
*A Vita® a VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germany bejegyzett védjegye.

TAROLAS

Az optimélis teljesitmény eléréséhez hiivos és s6tét helyen tarolandé
(4-25°C/39,2-77,0°F), magas hémérséklettdl és kizvetlen napfénytdl védve.
(Eltarthatosag: GRADIA DIRECT ANTERIOR - gyértastol szamitott

3 év, GRADIA DIRECT POSTERIOR - gyartastol szamitott 3 év)

KISZERELES
I Unitip patronok
1. BEVEZETO KESZLET
(35 Unitip patron, 7 szinben)
- 35patron (7 szinben, szinenként 5 patron) (0,16mL
patrononként)
(6 anterior szin: A2, A3, A3,5,A03, CV, CT)
(1 poszterior szin: P-A2)
- Fogszinkulcs
2. UTANTOLTOK
a. 20 patron dobozonként (14 szinben) (0,16mL
patrononként)
(8 anterior szin - A1, A2, A3, A3,5, A03, CV, NT, DT)
(6 poszterior szin - P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-WT, P-NT)
b. 10 patron dobozonként (14 szinben) (0,16mL
patrononként)
(14 anterior szin - XBW, BW, A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO4,
CVD, CT, WT, GT, CVT)
Megjegyzés:
Az Unitip patronok téltétémege: 0,249 anterior, 0,289
poszterior szinek esetén
3. Opcionélis
a. Unitip APPLIER
b. Fogszinkulcs
c. Keverétomb (No.14B)
Il. Fecskendék
1. BEVEZETO KESZLET
- 7fecskendd (1-1 db 7 szinben) (2,7mL fecskendénként)
(6 anterior szin: A2, A3, A3.5, A03, CV, CT) (1 poszterior
szin: P-A2)
- Fogszinkulcs
2. UTANTOLTOK
- 1fecskendd (28 szinben) (2,7mL fecskendénként)
Megjegyzés:
A fecskenddk toltétomege: 4,09 anterior, 4,7g poszterior
szinek esetén
3. OPCIONALIS
a. Fogszinkulcs
b. Kever6tomb (No.14B)

FIGYELMEZTETES
Amennyiben az anyag nyalkahartyéra vagy bérre keril, azonna |
tavolitsa el alkoholba martott szivacs- vagy vattadarabbal. B6
vizzel 6blitse le.

2. Amennyiben az anyag szembe kertil, azonnal 6blitse ki és

forduljon orvoshoz.

Kerilje el az anyag lenyelését.

4. Atéméskészités megkezdése elétt, adagoljon ki egy kis pasztat
még a paciens szajan kivil a pacienstél téavol, ezzel biztosithatja az
anyag megfelel6 folyasat.

5. Viseljen védékeszty(it az anyag alkalmazasakor, igy elkertilheti a
diszperzios réteg megérintésekor esetlegesen fellépd érzékenységet.

w

6. Azinfekcio-kontroll miatt az Unitip patronok egyszer hasznalatosak.

7. Afénykezelés alatt viseljen védoszemuveget.

8. Azanyag polirozasakor hasznaljon porgyijtét és viseljen
védbémaszkot a belélegzés elkertilésének érdekében.

9. Ne keverje semmilyen hasonlé termékkel.

10. Keriilje az anyag ruhézatra kerulését.

11. Amennyiben fogak vagy protetikai munkak nem kivant
tertleteire kerdl, polimerizacio el6tt tavolitsa el rongy,
vattapamacs vagy mas eszkoz segitségével.

12. Ne hasznédlja a GRADIA DIRECT-et eugenoltartalmu szerekkel
egylitt, mert az eugenol gatolhatja a GRADIA DIRECT kotését.

13. Mindig viseljen személyi véddéfelszerelést, mint példaul kesztyiit,
maszkot, biztonsagi szemvédét.

14. A termék ritkan érzékenységi reakciot valthat ki egyes
személyeken. Amennyiben hasonlét tapasztal, fliggessze fel a
termék hasznalatat, és paciense forduljon szakorvoshoz.

Néhany a Hasznélati Utmutatoban emlitett termék veszélyes
besoroldst lehet a GHS szerint. Kérjiik, tanulmanyozza at a termékek
Biztonsagi Adatlapjait az alabbi helyeken:
http://www.gceurope.com

Ezek kérésre forgalmazoinal is elérhetok.

TISZTITAS ES FERTOTLENITES:

MULTI-USE KISZERELESU RENDSZEREK: a paciensek kozotti
keresztfertdzésének elkeriilése érdekében ezek az eszkdzok kozepes
szint(i dezinfekciot igényelnek. A hasznalat utan azonnal vizsgalja
meg és jeldlje meg, ha elhasznalddott.

A sériilt eszkozt selejtezze le.

NE MERITSE EL. Alaposan tisztitsa meg ezzel elkertilia
szennyez6dések

felhalmozodasat. Ferttlenitse kozepes szintli egészségiigyben
regisztralt termékkel a helyi/nemzetkozi eléirasoknak megfeleléen.

Utoljara modositva : 01/2018

Przed uzyciem przeczytaj uwaznie
instrukcje stosowania.

GRADIA® DIRECT

KOMPOZYT SWIATLOUTWARDZALNY DO WYPEENIEN

Wytacznie do stosowania przez lekarza dentyste wedtug zalecanych
wskazan.

WSKAZANIA
A. GRADIA DIRECT ANTERIOR
1. Wypetnienia bezpo$rednie ubytkow klasy Ill, IV, V
2. Odbudowa bezposrednia ubytkéw klinowych
i w cemencie korzeniowym
3. Bezposrednie licowki i zamykanie diastem
B. GRADIA DIRECT POSTERIOR (kontrast na zdjeciach rtg)
1. Wypetnienia bezpo$rednie ubytkow klasy il

GRADIA DIRECT POSTERIOR : Czas naswietlania i gteboko$¢
efektywnej polimeryzacji

Czasnaswietlania Halogen/LED (700mW/cm?) 20 sek.
Wysokiej mocy LED (ponad 10 sek.

40 sek.
20 sek.

Odcien 1200mW/cm? np. GC D-Light Pro

P-A1, P-A2, P-WT, P-NT 2.5mm | 3.0mm

P-A3,P-A3.5 20mm | 3.0mm
Uwaga:

1. Materiat powinien by¢ naktadany i utwardzany $wiattem
warstwowo. Maksymalne grubosci warstw zostaty podane
w tabelach.

2. Mniejsze natezenie Swiatta moze spowodowac
niedostateczng polimeryzacje lub odbarwienie materiatu.

7. Opracowanie i polerowanie

Opracowac i wypolerowac uzywajac wiertet diamentowych,

gumek i krazkow polerskich. W celu uzyskania wysokiego

potysku mozna uzy¢ past polerskich.

Oczyszczanie i sterylizacja podajnika Unitip APPLIER

1. Oczysci¢ podajnik gaza nasaczona alkoholem.

2. Podajnik mozna sterylizowac w autoklawie w temperaturze
121-135°C przez 10 do 30 minut lub dezynfekowac z uzyciem
alkoholu.

Uwaga:

1) Nie probowac sterylizowac w urzadzeniu, ktére podczas
etapu suszenia w procesie sterylizacji parowej przekracza
temperature 135°C, gdyz podajnik moze ulec uszkodzeniu.
Uzywanie réznych chemicznych srodkow dezynfekujacych/
sterylizujgcych moze spowodowac uszkodzenie podajnika,
dlatego tez nie jest zalecane.

2

Oczyszczanie kolornika

Kolornik mozna czysci¢ woda oraz tagodnym mydtem. Nie moze by¢
sterylizowany. Uzywanie réznych chemicznych srodkow dezynfekujacych/
sterylizujacych moze spowodowac uszkodzenie kolornika.

ODCI ENIE
22 odcienie anterior
Odcien standardowy: XBW (Extra Bleaching White) - extra biaty
do zebéw wybielonych, BW (Bleaching White) - biaty do zebéw
wybielonych, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, 3, CV (Cervical) -
szyjkowy, CVD (Cervical Dark) - szyjkowy ciemny
Odcien specjalny wewnetrzny: AO2, AO3, AO4
Odcien specjalny zewnetrzny: WT (White Translucent) - biaty
przezierny, DT (Dark Translucent) - ciemny przezierny, CT (Clear
Translucent) - czysty przezierny, NT (Natural Translucent) -
naturalny przezierny, GT (Gray Translucent) - szary przezierny,
CVT (Cervical Translucent) - szyjkowy przezierny

2. 6odcieni posterior
Odcien standardowy: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5
Odcien specjalny zewnetrzny: P-WT (White Translucent) - biaty
przezierny, P-NT (Natural Translucent) - naturalny przezierny
Uwaga:
Odcienie A, B, C, AO powstaty na bazie klucza koloréw Vita® *.
*Vita® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Vita Zahnfabrik, Bad
Séckingen, Niemcy.

PRZECHOWYWANIE

Do zapewnienia optymalnych wiasciwosci zalecane jest
przechowywac w chtodnym i ciemnym miejscu (4 - 25°C) zdala od
wysokich temperatur i bezposredniego nastonecznienia.

(Okres przydatnosci do uzycia:

GRADIA DIRECT ANTERIOR - 3 lata od daty produkgji

GRADIA DIRECT POSTERIOR - 3 lata od daty produkgji)

OPAKOWANIA
1. Amputki Unitips
1. ZESTAW WPROWADZAJACY
(35 amputek Unitips w 7 odcieniach)
- 35amputek (po 5w kazdym z 7 odcieni) (0,16mL
w jednej amputce)
(6 odcieni anterior: A2, A3, A3.5, A03, CV, CT)
(1 odcien posterior: P-A2)
- Kolornik
2. UZUPEELNIENIA
a. Opakowanie 20 amputek (w jednym z 14 odcieni)
(0,16mL w jednej amputce)
(8 odcieni anterior - A1,A2, A3, A3.5,A03, CV,NT, DT)
(6 odcieni posterior - P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT,
P-NT)
b. Opakowanie 10 amputek (w jednym z 14 odcieni)
(0,16mL w jednej amputce)
(14 odcieni anterior - XBW, BW, A4, B1, B2, B3, C3, A02,
AO4, CVD, CT, WT, GT, CVT)
Uwaga:
Waga materiatu w amputce: 0,24g amputka anterior,
0,289 amputka posterior
3. Akcesoria dostepne oddzielnie
a. Podajnik Unitip APPLIER
b. Kolornik
c. Bloczek do mieszania (Nr 14B)
II. Strzykawki
1. ZESTAW WPROWADZAJACY
- 7strzykawek (po 1 w kazdym 7 odcieni) (2,7mL
w 1 strzykawce)
(6 odcieni anterior: A2, A3, A3.5, A03, CV, CT)
(1 odcien posterior: P-A2)
- Kolornik
2. UZUPEELNIENIA
- 1strzykawka (w jednym z 28 odcieni) (2,7mL
w 1 strzykawce)
Uwaga:
Waga materiatu w strzykawce: 4,09 strzykawka anterior,
4,79 strzykawka posterior
3. Akcesoria dostepne oddzielnie
a. Kolornik
b. Bloczek do mieszania (Nr 14B)

SRODKI OSTROZNOSCI
W przypadku kontaktu z btona sluzowa jamy ustnej lub skora,
niezwtocznie usunac gabka lub wacikiem nasaczonymi
alkoholem. Sptukac woda.

2. W przypadku kontaktu z gatka oczna, natychmiast sptukac

woda i skonsultowac sie z lekarzem specjalista.

. Chroni¢ pacjenta przed potknieciem materiatu.

4. Przed rozpoczeciem procedury wypetniania wycisna¢
czesciowo paste poza jama ustng pacjenta, aby upewnic sie,
ze pasta wyptywa prawidtowo.

5. Stosowac rekawiczki z tworzywa lub gumowe
w czasie pracy, aby unikna¢ bezposredniego kontaktu z
warstwa inhibicji tlenowej, ktéra moze wywotac uczulenie.

6. Amputki przewidziane sa tylko do jednokrotnego uzycia, co

chroni przed ryzykiem przeniesienia zakazenia.

Podczas naswietlania materiatu stosowac okulary ochronne.

. W czasie polerowania spolimeryzowanego materiatu uzywac

pochtaniacza pytu i maski chroniacej przed wdychaniem pytu.

9. Nie miesza¢ z innymi podobnymi produktami.

10. Unikac kontaktu materiatu z odzieza.

11. W przypadku kontaktu z niezamierzonymi obszarami zeba lub
uzupetnieniami protetycznymi, usuna¢ odpowiednim
narzedziem, gabka lub wacikiem przed utwardzaniem Swiattem.

12. Nie stosowac GRADIA DIRECT w potaczeniu

z materiatami zawierajacymi eugenol, gdyZ eugenol moze

hamowa¢ wigzanie GRADIA DIRECT.

Zawsze powinny by¢ uzywane $rodki ochrony indywidualnej

(PPE), takie jak rekawice, maski i okulary ochronne.

W rzadkich przypadkach, u niektérych oséb produkt moze

wywotac alergie. Jezeli dojdzie do takich reakcji, nalezy

przerwac stosowanie produktu i skonsultowac sie z lekarzem.
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Niektore produkty wymienione w niniejszej instrukcji stosowania
moga byc sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z GHS.
Zawsze nalezy zapoznac sie z kartami charakterystyki dostepnymi
na stronie:

http://www.gceurope.com

Mozna je rowniez otrzymac od dostawcy.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA:

WYROBY MEDYCZNE WIELORAZOWEGO UZYCIA: Aby uniknac¢
krzyzowego zakazenia miedzy pacjentami wyréb wymaga
dezynfekcji sredniego stopnia. Bezposrednio po uzyciu produkt
oraz etykiete nalezy badac pod katem uszkodzenia. Wyrzuci¢
produkt w razie stwierdzenia uszkodzen.

NIE ZANURZAC W SRODKACH DEZYNFEKCYJNYCH.

Doktadnie oczysci¢ produkt, aby zapobiec wysychaniu i akumulacji
substancji zanieczyszczajacych. Dezynfekcje wykonywac dopuszczonym
do stosowania $rodkiem klasy medycznej do zapobiegania infekcjom
zgodnie z wytycznymi regionalnymi/krajowymi.

Ostatnia aktualizacja: 01/2018

Tnainte de utilizare, cititi cu atentie

instructiunile de folosire.

GRADIA® DIRECT

COMPOZIT FOTOPOLIMERIZABIL PENTRU RESTAURARE

Ase folosi doar de catre medicii stomatologi conform indicatiilor recomandate.

INDICATII RECOMANDATE
A. GRADIA DIRECT ANTERIOR
1. Restaurari directe ale cavitatilor de clasa lll, IV si V.
2. Restaurari directe ale defectelor pand si a cavitatilor radiculare.
3. Restaurari directe ale fatetelor si inchiderea diastemei.
B. GRADIA DIRECT POSTERIOR (radioopac)
1. Restaurari directe ale cavitatilor de clasa | sill.

CONTRAINDICATII

1. Coafajdirect.

2. Evitati utilizarea acestui produs in cazul pacientilor cu alergii
cunoscute la monomeri metacrilati sau polimeri metacrilati..

1. Materialul trebuie plasat si fotopolimerizat in straturi. Pentru
grosimea maxima a stratului, va rugam consultati tabelele.

2. Ointensitate a luminii mai scazutd poate cauza o
polimerizare insuficienta sau decolorarea materialului.

7. Finisarea si Lustruirea

Finisati i lustruiti folosind freze diamantate, discuri si varfuri de

lustruire.

Pentru a obtine un grad mairidicat de luciu, pot fi folosite paste de

lustruire.

Curatarea si Sterilizarea APLICATORULUI pentru Compule

1. Curdtati aplicatorul cu un tifon imbibat cu alcool.

2. Aplicatorul poate fi sterilizat in autoclav la 121-135°C (250-275°F)
timp de 10 pana la 30 minute sau dezinfectat folosind alcool.
Nota:

1) Nuincercati sa sterilizti la 0 temperatura care depaseste
135°C (275°F) in timpul etapei de uscare a autoclavului. in
caz contrar, aplicatorul poate fi deteriorat.

2) Utilizarea diversilor dezinfectanti chlmla/stenllzan;l poate
duce la deteriorarea aplicatorului si de aceea nu este
recomandata.

Curatarea Cheie de Culori

Cheia de culori poate fi curgata cu apd si sapun. Nu trebuie sterilizata.
Utilizarea diversilor dezinfectanti chimici/ sterilizanti poate duce la
deteriorarea cheii de culori.

N UAN]’E
22 nuante pentru anterior
Nuante Standard: XBW (Extra Bleaching White), BW (Bleaching White),
A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,B3,C3,CV(Cervical), CVD (Cervical Dark)
Nuante speciale Interioare: AO2, AO3, AO4
Nuante speciale Exterioare: WT (White Translucent), DT
(Dark Translucent), CT (Clear Translucent), NT (Natural
Translucent), GT (Gray Translucent), CVT (Cervical Translucent)
2. 6nuante pentru posterior
Nuante Standard: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, Nuante speciale
Exterioare: P-WT (White Translucent), P-NT(Natural translucent)
Nota:
Nuantele A, B, C, AO au la baza Nuantele Vita®*.
*Vita® este marca inregistrata a Vita Zahnfabrik, Bad Séckingen, Germania.

DEPOZITARE

Pentru o performanta optima, pastrati capsulele intr-un loc racoros
si intunecat (4-25°C) (39,2-77,0°F) ferite de temperaturi ridicate sau
lumind solara directa.

(Valabilitate pe raft:

GRADIA DIRECT ANTERIOR - 3 ani de la data fabricarii

GRADIA DIRECT POSTERIOR - 3 ani de la data fabricarii)

AMBALARE
I. Compule
1. KITINTRODUCTIV
(35 compule in 7 nuante)
- 35varfuri (cate 5 varfuri din fiecare cele 7 nuante)
(0,16mL per vaf)
(6 nuante anterioare : A2, A3, A3.5, A03, CV, CT)
(1 nuantd posterioara: P-A2)
- Cheie de culori
2. REZERVE
Pachet cu 20 varfuri (fiecare in 14 nuante) (0,16mL per varf)
(8 nuante anterioare - A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, NT, DT)
(6 nuante posterioare - P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT)
b. Pachet cu 10 vérfuri (fiecare in 14 nuante) (0,16mL per varf)
(14 nuante anterioare - XBW, BW, A4, B1, B2, B3, C3, AO2,
AO4, CVD, CT, WT,GT,CVT)
Nota:
Greutate pe compuld: 0,24g pentru varf de anterior, 0,289
pentru varf de posterior.
3. Optional
a. APLICATOR pentru compule
b. Cheie de culori
c. Hartie de amestec (Nr.14B)
Il. Seringi
1. KITINTRODUCTIV
- 7nuante (cate unadin fiecare cele 7 nuante) (2,7mL pe
seringa)
(6 nuante anterioare: A2, A3, A3.5, A03, CV, CT)
(1 nuantd de posterior: P-A2)
- Cheie de culori
2. REZERVE
- 1seringd (in 28 de nuante) (2,7mL pe seringd)
Nota:
Greutatea unei seringi: 4,0g pentru seringile de anterior,
4,7g pentru seringile de posterior
3 Optional
a. Cheie de culori
b. Hartie de amestec (Nr.14B)

ATEN]'IE
Tn cazul contactului cu mucoasa sau pielea, indepértati imediat cu
un burete sau cu o buletd imbibate in alcool. Clatiti energlc cuapa.

2. In cazul contactului cu ochii, clatiti imediat cu multa apa si
consultati medicul oftalmolog.

. Aseevita ingerarea materialului.

4. Tnainte de a incepe etapa de dozare din unitip, dozatl partial pasta
in afara cavitatii orale a pacientului si nu in apropierea pacientului
pentru a va asigura ci pasta este dozatd in mod corect.

5. Purtati manusi de plastic sau cauciuc in timpul operatiunii
pentru a impiedica contactul cu straturile de rasina inhibitoare
de oxigen evitand astfel aparitia unei sensibilitati.

6. Din motive referitoare la controlul infectiilor, Compulele sunt de

unica folosinta.

Purtati ochelari de protectie in timpul fotopolimerizarii.

. Atunci cand slefuiti materialul polimerizat, folositi un colector
de praf si purtati o masca pentru praf pentru a evita inhalarea
prafului rezultat.

9. Nuamestecati cu alte produse similare.

10. Evitati varsarea materialului pe imbracaminte.

11. In cazul contactului accidental cu alte zone ale dintelui sau
elemente protetice indepartati cu un instrument, burete sau
buleta inainte de fotopolimerizare.

. Nu folositi GRADIA DIRECT in combinatie cu materiale care
contin eugenol deoarece eugenolul poate impiedica GRADIA
DIRECT sa faca priza.

. Echipamentul personal de protectie cum ar fi manusi, masca si
ochelari de protectie trebuie utilizat intotdeauna.

14. In cazuri rare produsul poate cauza sensibilitate la anumite

persoane. Daca apar astfel de reactii, incetati utilizarea
produsului si adresati-va unui medic.
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Unele produse mentionate in aceste Instructiuni de Folosire pot fi
clasificate ca periculoase conform GHS. Familiarizati-va intotdeauna
cu fisele cu date de siguranta disponibile la:
http://www.gceurope.com

Pot fi obtinute de asemenea si de la distribuitorul dumneavoastra.

CURATAREA S| DEZINFECTAREA:

RECIPIENTE DESTINATE UTILIZARILOR MULTIPLE: pentru a se evita
contaminarea incrucisata intre pacienti acest

dispozitiv necesita un nivel mediu de dezinfectare. Imediat dupa
utilizare inspectati dlsp02|t|vul si eticheta pentru a observa dacé au
suferit deterioréri. In cazul in care dispozitivul este deteriorat,
renuntati la utilizarea sa.

ANU SE INTRODUCE IN LICHID. Curétati dispozitivul cu atentie
pentru a preveni uscarea si acumularea de substante contaminante.
Dezinfectati cu un produs medical autorizat pentru prevenirea si
controlul infectiilor de nivel mediu in conformitate cu
reglementarile nationale/regionale.

Revizuit ultima data : 01/2018

GRADIA® DIRECT
FPAOVIA OVIPEKT

CBEOOTBEPX JAEMbIIA PECTABPALIMOHHbIV KOMNO3UT

Matepuan npefHasHaueH ToNbKO ANA NPOGeccoHanbHoro
NPUMEHEHNA B COOTBETCTBIAN C MOKA3aHMAMI, ONUCAHHbBIMU B
HacToALeN NHCTPYKLNK.

MOKA3AHWA K MPUMEHEHWIO
A. GRADIA DIRECT ANTERIOR
1. Mnom6uposanne nonocteii no lll, IV V knaccy.
2. 3amellyeHne KNMHOBIUAHbIX AeEeKTOB 11 NNOMOUpPOBaH1e
NoNoCTeil B NPUKOPHEBOI 06M1acTu.
3. BWHWMpbI M yCTpaHeHe Anactem.
B. GRADIA DIRECT POSTERIOR (peHTI’eHOKOHTpaCTHbIM)
1. Mnom6uposaxwe nonocreii no | n Il knaccy.

MPOTVBONMOKA3AHUA

1. MpAmoe nepekpbITUE NYNbMbI.

2. He npumeHATb MaTepuan y naLyeHToB, IMEIL/X B aHaMHe3e
annepruyeckne peakumi Ha METaKprIaTHble MOHOMEPbI, U
MeTaKpunaTHble NoNMepbI.

WHCTPYKLIMA NO SKCMNYATALUN
1. Bbibop oTTeHKa
OuncTuTe 3y6 C NOMOLLbIO NEM3bl 1
Bo/bl. BbiGpaTh oTTeHOK CnepyeT
nepef Tem, Kak M301MpoBaTh 3y6.
MNopbepuTe noaxoaaLLe OTTEHKM
GRADIA DIRECT, pyKoBOACTBYACH
OtTeHouHo wkanoit GRADIA DIRECT.
2. ToproToBKa nonoctn puc.1
Otnpenapupyiite 3y6, npi
CTaH[APTHYI0 TEXHNKY.
Mpumeyanme: \0
[inA nepeKpbITMA MynbMbl
VCMONb3yiiTe TMAPOOKNCH KanbLnA.
3. HaHeceHue 6oHANHra
[nst 6oHanHra GRADIA DIRECT K amanu
/NI [eHTUHY UCNonb3yiiTe

puc.2

CBETOOTBEPXAAEMYI0 DOHAVHIOBYIO CICTEMY, Hanpumep G-anial®
Bond, G-Premio BOND unu G-BOND (puc.1).
CnepyiTe MHCTPYKLNAM NPOU3BOANTENS.
4. Hanecenune GRADIA DIRECT
1) V3BneuyeHue matepuana u3 YHnao3bl

BctasbTe YHnao3sy GRADIA DIRECT B Muctonet ana YHupo3s

VNN aHANOTWYHbIV UHCTPYMEHT. CHUMUTE KPbILIKY 1

BHeCUTe MaTepuan HemoCcpeACTBEHHO B MOATOTOBNEHHYIO

nonoctb. Oka3blBaiiTe paBHOMEPHOE AaBneHue (puc. 2).

lMpogoniaiiTe HafaBNNBaTL Ha PyKOATKY MucToneta ansa

YHupo3, n3snekas Muctonet n YHNAo03y 130 pTa nayueHTa.

70 He facT YHMAo3e otaenuTbeA ot [Muctoneta.

2) Vi3Bneyenue matepuana u3 wnpuua

CHUMUTE KpbiLeYKY CO WINPULA U BbIAABITE MaTepuan Ha

610K ANA 3ameLunBaHNA. BHecuTe MaTepuan B NonocTb ¢

NOMOLLbIO NOAXOAALLEr0 NHCTPYMeHTa. [ocne n3sneyeHua

MaTepnana noBepH1Te NopLIeHb WNpULia NPOTMB YacoBOWN

CTpenKu Ha Non- 060poTa, YTo6bl CEPOCUTL OCTaTOUHOE

AaBneHe BHYTPU WNpULA.

Cpasy nocne NCnonb3oBaHNA 3aKPOiATe WNPUL KPbILIEYKOIA.

Mpumeyanve:

1. B uenom npu ncnonb3oBaHuu CTaHAAPTHbIX OTTEHKOB
ANA NONYYEHNA BbICOKO SCTETUYHBIX PeCTaBpaLyii
[I0CTaTOYHO HaHeCeHVA MaTepuana ofHUM cnoem. [ina
nonyyeHuna 6onee NoAPOGHbIX yKazaHWil 03HaKOMbTECh
¢ pa3genom Knuruueckune CoseTbl.

2. U/3BneyeHne maTepuana MOXeT 6bITb 3aTpyAHEHO, €CIN
10 3TOr0 MaTepuan XpaHuCca B XONOANNbHIKe.

MNepepn ucnonb3oBaHnem OCTaBbTe MaTepuan Ha
HECKOJbKO MUHYT NPU KOMHaTHO TemnepaTtype.

3. MMocne u3Bneyenna matepuana nsberaite ero fONroro
HaXOX/eHnA Nof 06L1M OCBELLEHNEM — 3TO MOXET
COKpaTUTb BpeMa paboTbl C MaTepuanom.

KnuHuyeckue CoseTbl
1. Monoctn Bo ppoHTanbHoIA rpynne 3y6os
a. MonocTu Hebonblworo obbema
PecTaspupyiiTe, MCnonb3ys MeTO/ OAHOCNONHOTO
HaHeceHus. B 6oNblIMHCTBE Clyyaes 0CTaTOUYHO
ucnonb3oBaHuna oHoro CraHapTHOro OTTeHKa. B Tex
cnyyasnx, Korja TpebyeTca noBbileHHan CTeneHb
CBETONPOHMLIa@MOCTY, MOXKHO BbIOPATb TaKxKe OfivH 13
BHewHwux CneyuanbHbix 0TTeHKoB. CMOTpUTE Takxe
Mpumepbl KnuHnyeckoro MpumeHeHus.
b. Monoctu 6onbuworo o6bema
B 6onblIMHCTBE CyyaeB Haunyullne 3cTeTuyeckne
pe3ynbTaTbi GyAyT AOCTUTHY T NPY UCTIONb30BaHN TEXHUKIA
NOCNONHOTO HaHECeHVA HECKOMbKNX OTTEHKOB. [ins
6110KNPOBKM NPOCBEUMBAHNA TEMHOTO pOHa MONOCTY pTa 1
MAaCKMPOBKM U3MEHEHHOTO B LiBETe JieHTIHa NofbepuTe
noaxoAAwWwmiA BHyTpeHHMiA CneupanbHbIil OTTEHOK, a 3aTem
npoponxaiite paboty, ncnonb3ya CraHAaPTHBIV OTTEHOK.
[inA npuaaHnA pectaspaL MakcMManbHo
eCTeCTBEHHOCTH, HaNpyMep, iNA BOCCO3/jaHNA BO3PaCTHbIX
V3MEeHeHUI, NOCNeIHMM CIOeM ClleflyeT HaHOCUTb OfIH U3
BHewHwux CneymanbHbIX OTTEHKOB.
CmotpuTe Takxe Mpumepsl KnuHudeckoro NMpumerenns n/
vnu nsyunte Tabnuuy Kom6uHMpoBaHua OTTEHKOB.
2. TonocTu B ANCTanbHoi rpynne 3y6os
a. MonocTu HebonbLworo obbema
PecTaspupyiiTe, MCnonb3ys METO/ OAHOCNONHOTO
HaHeceHus. B 6oNblIMHCTBE Clyyaes O0CTaTOUYHO
ucnonb3oBaHua ofHoro CraHAapTHOro OTTeHKa. B Tex
cnyyasnx, Korja TpebyeTca noBbileHHan CTeneHb
CBETONPOHMLIa@MOCTY, MOXKHO BbIOPATh TaKxKe OfvH 13
BHewHwux CneyuanbHbix 0TTeHKoB. CMOTpUTE Takxe
Mpumepbl KnuHnyeckoro MpumeHeHus.
b. Tny6okue nonoctun
BHecuTe B HIXHIOW YacTb NONOCTY TEKYYNit KOMMO3MT,
Hanpumep, GRADIA® DIRECT Flo nnu GRADIA® DIRECT
LoFlo*. 3aTem HaHecuTe BbIbpaHHbIN CTaHAAPTHbIA OTTEHOK.
[InA fOCTVKEHNA ONTUMANbHbIX ICTETUYECKIX Pe3ynbTaToB
UCronb3yiiTe oAnH 13 BHewHux
CneupanbHbIX OTTEHKOB B KauecTse NocneaHero
KOMMO3UTHOTO C/IOA.
CmoTpuTe Takxe Mpumepsl KnuHudeckoro MpumeHeHns.
*B KauecTse NPOK/Iaf0YHOro MaTepuana unm 6asbi MOryT Takxe
ncnonb3osatbea Fuji LINING® PASTE PAK, Fuji LINING® LC nan
Fuji® IX GP. Mpu ncnonb3oBaHUn 3TuX MaTepuanos cneayite
COOTBETCTBYIOWMNM UHCTPYKLUAM NPON3BOANTENA.

I'Ipmmepbl KnnHuueckoro Mpumerenns (Knunnyeckue CoseTbl

(2 Crawgpmbe () ) (b Brewsecremamine

Cranpapiise
Buyrpenre
TaHgapH CranapThe: ae wwe (rannapwme
| Breusme creupansin mewaw .
Texytuit kommosur

e
oocn:

Tabnuya KoMGMHALNN OTTEHKOB ANA MHOFOC/IOMHOM TEXHUKN
npu pecTaBpayuu 6oblMX NONOCTEN BO PPOHTANBHOI
rpynne 3y608 (1-b)

Al | A2 | A3 |A35| A4 | BT | B2 | B3 | C3

BHyTpeHHue BW
CcneuyanbHbie,

CranpaptHbie| AT [ A2 | A3 [A35| A4 | Bl B2 | B3 | G3

AQ2 | AO3 | AO3 [ AO4 | BW | AO2 | AO3 | AD4

BHewHue
CreLuanbHble

WT | DT | DT | DT | DT [ WT | WT | DT | DT

[ 6onee NOAPOGHOTO ONUCAHNA OTTEHKOB 03HAKOMBTECh CO ClIeYIOWMM
paspenom OTTEHKW.

5. OKOHTypuBaHue nepes
CBETOOTBEPX/AEHNEM
lMpou3seanTe OKOHTYpUBaHNE
pecTaspaLuu, ucnonb3ys
CTaHAAPTHbIE METOAbI.

6. CBeToOTBEPXAEHNE
lpowu3seauTe CBeTOOTBEPXACHNE
GRADIA DIRECT ¢ nomoLybto
boTononnmepu3aLnoHHoN ycTaHoBKM (puc. 3). O3HakombTeCh
o cnepyloLyeli TabnuLeit ANA OLEHKN BpeMeH1 06nyyeHns n
3hGeKTUBHON TNYOUHBI OTBEPXKAEHNA.

GRADIA DIRECT ANTERIOR: Bpemsa o6nyyueHus n
ddeKkTMBHAA rMybUHa OTBEPXKAEHNA

puc.3

40 cek.
20 cek.

Bpewms [lanoreH/LED (700mW/cm?) 20 cek.
obnyuerns  LED Bbicokoit mowHocTu (Gonee | 10 cek.
1200mW/cm’, e.g. GC D-Light Pre

OrTeHok

CT,NT, WT,GT, CVT
A1,A2,B1, B2, XBW, BW, DT
A3,B3 20mm | 3.0mm

A3.5,A4,C3,A02, AO3, AD4, CV, CVD

3.0mm | 3.5mm

25mm | 3.0mm

1.5mm [ 25mm

GRADIA DIRECT POSTERIOR : Bpema 06ayueHua u
3ddeKkTBHAA rMybUHa OTBEPXKAEHNA

Bpems Tlanoren/LED (700mW/cm?) 20 cek.
obnyyerus  LED Bbicokoit mowHocTu (Gonee | 10 cek.

40 cek.
20 cek.

OTTeHok 1200mW/cm?, e.g. GC D-Light Prd

P-A1,P-A2, P-WT, P-NT 25mm | 3.0mm

P-A3,P-A3.5 2.0mm | 3.0 mm
Mpumeyanne:

Marepuan cnepyet HaHOCUTb 11 GOTOMONMMEPU3OBATL
NOCAOIHO. [INA YTOUHEHNA MAKCUMaNbHO AOMYCTUMO
TOMNWHbI COA 06paTUTECH K Tabnnuam.
2. MpV NOHMXEHHO UHTEHCUBHOCTM CBETa MaTepuan MOXeT
HEI0CTaTOYHO GOTOMONMMEPU30BATLCA UM 0GECLIBETUTLCA.
7. OKoHuaTenbHaA 06paboTka 1 NonMpoBKa
lpousseanTe OKOHYaTENbHY 06PABOTKY 11 NONMPOBKY,
1CMONb3yA anmasHble 6opbl, NONMPOBOUHbIE HAKOHEYHNKM 1
ANCKU. [InA nonyyeHna ApKoro 6necka MOXHO NCNonb3oBaTh
MONNPOBOYHbBIE MACTbI.

Ounctka u crepunusauyus NMUCTONETA ansa YHnaos

1. [poTpuTe NUCTONET Mapreil, CMOYEHHOW CMUPTOM.

2. [lonyckaeTca napoBoe aBTOKNaBMPOBaHIe NUCTONeTa Npu
Temnepatype 121-135°C (250-275°F) B TeueHne 10-30 MuHyT,
160 ie3nHeKLMA NMCToNeTa C NOMOLLbIO CIMPTa.
MNpumeyatne:

1) He nbiTaliTecb CTePUAN30BaTL MHCTPYMEHT NpK
Temnepartypax, npesbilwatoluux 135°C (275°F) Ha aTane
CYLIKM NpoLiecca aBTOKNaBNPOBaHMA. B npoTueHOM cyyae
VHCTPYMEHT MOXET ObITb NOBPeXAEH.

He pekomeHayeTca Mcnonb3osaHne pasfnyHblx

XUMWNYECKIX A3NHOULMPYIOWMX / CTEPUAN3YIOLINX

CPeACTB, Tak Kak OHW MOTYT NOBPEAUTH MUCTONET.

2)

OuncTka OTTEHOUHON WKanbl

OTTEHOUHYIO LWKa/Ty MOXHO OUNLATb BOAOI 1 MATKIM MbISIOM.
Crepunusauusa He TpebyeTca. Mcnonb3oBaHmne pasanyHbix
XUMUYECKNX fie3NHGULMPYIOLNX / CTEPUAN3YIOWNX CPEACTB
MOXeT MOBPEANTb OTTEHOUHYIO LKay.

OTTEH KW
22 oTTeHKa Anterior
CraHgapTHble oTTeHKu: XBW (3kcTpa OT6eneHHbii),
BW (OGeCLlBEHEHHbII/I Benbin), A1, A2, A3 A3.5, A4 B1,B2,B3,C3,
CV (Mp ), CVD (Mp
BHyTpeHHwe cneynanbHble OTTEHKM: A02 AO3, AO4
BHelwwHwe cneyuanbHble otteHkn: WT (Benbiit
CeeTtonpoHnyaemblit), DT (TemHbiin CBeTONPOHMLAEMbIi),
CT (YucTbiit CBeTonpornuaemblit), NT (HaTypanbHbiit
Cetonpoxnuaemblir), GT (Cepbiit CBETONPOHNLAEMBII),
CVT (NMpuiweeyHbiit CBETONPOHMULIaEMbIi)

2. 6 oTTeHKos Posterior
CraHpapTHble oTTeHKu: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5
BHewHwe cneynanbHble oTTeHKu: P-WT (Benbiii
CgeTonpoHuuaemblit), P-NT (HatypanbHbiit CBETONPOHMLIaEMbII)
Mpumevanue:
OtTeHkm A, B, C, AO ocHOBaHbI Ha LwKane oTTeHKoB Vita® *.
*Vita® ABNAETCA 3aperncTprupoBaHHom Toprosoi Mapkoii Vita Zahnfabrik,
Bad Sackingen, Germany.

XPAHEHUE

[ina coxpaHeHnA 3$pGeKTUBHBIX pabounX XxapakTepuUCTIK Matepuana
XpaHuTb B TEMHOM 11 npoxnagHom mecTe (4-25°C) (39,2-77,0°F) Bpann
OT UCTOYHVKOB TerIa 1 MpAMbIX CONHEUHDBIX NTy4eit.

(Cpok rogHocTH:

GRADIA DIRECT ANTERIOR - 3 roaa oT yKa3aHHOW faTbl
NpON3BOACTBA

GRADIA DIRECT POSTERIOR - 3 roaa oT yKa3aHHOW faTbl
Npon3BOACTBa)

YMAKOBKA
I YHupo3bl
1. O3HAKOMUTE/bHbIA HABOP
(35 YHMA03 7 OTTEHKOB)
- 35YHupo3 (no 5 YHngo3 Kaxporo u3 7 otteHkos) (0,16
M7 B YHUA03€)
(6 oTTeHkoB Anterior: A2, A3, A3.5,A03, CV, CT)
(1 oTTeHOK Posterior: P-A2)
- OTTeHouYHas WKana
2. OT[ENIbHO
a. Ynakoska n3 20 YHupo3 (no6oro u3 14 otterHkos) (0,16
M7 B YHUA03€)
(8 otTeHKoB Anterior - A1, A2, A3, A3.5, A03, CV, NT, DT)
(6 oTTeHKoB Posterior - P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT)
b. Ynakoska u3 10 YHngo3 (no6oro u3 14 otteHkos) (0,16
M7 B YHUA03€)
(14 otTeHkoB Anterior - XBW, BW, A4, B1, B2, B3, C3,
AO02, AO4, CVD, CT, WT, GT, CVT)
Mpumeyarne:
Bec ogHoit YHnao3bl: 0,24 r gna sepcun Anterior, 0,28 1
ana sepcuu Posterior.
3. Akceccyapbl
a. MMuctonet gna Yangos
b. OTTeHouHas Wwkana
c. bnok ans 3amewnsanua (N2 14B)
II. Wnpuubl
1. O3HAKOMUTESbHbIA HABOP
- 7 wnpuuos (1 KaXAOoro u3 7 0TTEHKOB) (2,7 MA B OfHOM
wnpuue)
(6 otTeHKoB Anterior: A2, A3, A3.5,A03, CV, CT)
(1 oTTeHOK Posterior: P-A2)
- OTTeHouHas WKana
2. OTAENIbHO
-1 wnpuy (nto60oro 13 28 oTTEHKOB) (2,7 MN B OfHOM
wnpuue)
MpumeyaHne:
Bec ogHoro wnpuua: 4,0 r ana sepcun Anterior, 4,7 1
Ana Bepcuu Posterior
3. Akceccyapbl
a. OTTeHouHas WKana
b. Bnok ans 3amewmsanus (N2 14B)

MEPbI NPEAOCTOPOXKHOCTHU
anI nonagaHvn matepuana Ha CIM3nNCTble NONOCTY PTa UK Ha
KOXY HeMeIIeHHO yAanuTe matepuan rybkoi Unn BaTHbIM
TaMMOHOM, CMOYEHHbIM CUpTOM. TiaTenbHO NpomMoinTe
NOpPaXeHHbIil y4acTOK BOLOM.

2. Tpw nonagaHuu B rnasa HemeaneHHo NPoMoiiTe 6onbLINM
KONNYeCTBOM BOAbI 1 06paTuTeCh K Bpayy-0pTanbMonory.

3. W3beraiiTe nonafaHna matepuana B nuLieBapUTENbHbIN TPAKT.

4. Tepep Tem, Kak BHOCUTb MaTepuan B NONOCTb, CHavasna BbldaBuTe

HebOMbLLOE ero KONMYeCTBo B CTOPOHE OT NauueHTa, 4TO6bI

y6eauTbCA, 4TO OH HOPMaNbHO U3BNEKAETCA.

Bo Bpems paboTbl oAeBaliTe MacTUKOBbIE NN PE3MHOBbIE

nepuaTku, 4To6bl N36exaTb NPAMOro KOHTaKTa C MHMNGMPOBaHHBIMU

C/I0AMW KOMNO3MTa U He HapyWWTb ero CBOWCTBA.

6. o MeAULIMHCKIM NpUYMHamM YHNA03bl NpeAHa3HaueHbl TONbKO

ANA OAHOPA30BOro NCNOJb30BaHMUA.

B npouecce potononumepmsauumn HafeBaiiTe 3aLnTHbIE OUKU.

B Bpems nonnpoBKy ¢poTononnmepr3oBaHHOro Matepuana

UCMONb3yiTe Nbinec6OpHK 1 HafieBaiTe Macky, YToObl

nsbexarb nonagaHna 4acTuy Nbin B fblXaTesibHble NyTH.

9. He cmewmnBaiiTe MaTepuan ¢ spyrumu npopyKTamu.

10. U36eraiTe nonafaHua Matepurana Ha oaeXay.

11. B cnyyae HenpeaycMOTPEHHOrO NonajaHna Matepuana Ha
NOBEPXHOCTb 3yDOB AN OPTONEANYECKIX KOHCTPYKLIMI
y[anuTe Matepuan MHCTPYMEHTOM, IyGKOI Niu BaTHbIM
TamnoHoM A0 GpoTononMmMeprsaLnn.

12. He ncnonb3yitre GRADIA DIRECT B kombuHaLmy ¢ Matepuanamu,
COAepXaLiMmm 3BreHos, Tak Kak 3BreHosn Moxet
BOCNPEnATCTBOBaTb HOpManbHoMy oTBepxaeHunio GRADIA DIRECT.

13. Mpu paboTe Bceraa Ncnonb3yiTe CpeCTBa UHANBUAYaNbHON
3awmTbl (PPE) - nepyatku, 3aLynTHbIe MaCKM, 3alLUTHbIE OUKN.

14. B pefikux cnyyanx y HeKOTOPbIX NaLneHToB Habnioaanach
NOBbllLIEHHAA YYBCTBUTENbHOCTb K MaTepuany. B cnyyae
BO3HUKHOBEHWA anneprnyeckux peakumii Heobxognmo
npeKpaTUTbL UCMONb30BaHIe MaTepiana 1 06PaTUTLCA K Bpady
COOTBETCTBYIOlLEN CeLrani3aumni.

w
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HekoTopble npogyKTbl, ynOMUHaeMble B HacToALLe MHCTPYKLY,
moryT 6bITb Knaccm¢wumposanbl Kak onacHble B COOTBETCTBUN C
CornacoBaHHO Ha rno6anbHOM YPOBHE CUCTEMOI Knaccndukalum
1 MapKMpoBKM Xumnyecknx setects (GHS). O6a3atenbHo
03HAaKOMbTECH C COOTBETCTBYIOWMMY [acnopTramm 6e3onacHoCTH
(safety data sheets), socTynHbIMM MO CCbiNKe:
http://www.gceurope.com

Takke nacriopTa 6e30MacHOCTY MOXHO 3aMpocuTh y Baluero nocTasluyka.

OYNCTKA N AE3NHOEKLINA:

MHOTOPA30BbIE CUCTEMbI /17 U3BJTIEYEHNA MATEPUAJIOB: Bo
u3bexaHne nepekpecTHoN nepesayn MUKPOGNopbl OT NauyeHTa K
NaLneHTy MHCTPYMEHTbI NOA0BHBIX cucTem TpebyloT NpoBeeHIs
ne3nHOEKLMM NPOMeXyTOYHOro ypoBHs. Cpasy nocne
NpYMeHeH1A NPOBEpPLTE UHCTPYMEHT 1 3aBOAICKNE METKM Ha
npeameT noBpexaeHuit. B cnyuae obHapyxeHus noBpexaeHui
Heme/NeHHO npekpaTtuTe

ncnonb3oBaHue MHcTpymeHTa. HE MOTPYXATb B XKUAKOCTb.
TuwjaTenbHO ounLaiTe UHCTPYMEHT BO U3bexaHne 0bpasoBaHua
CKOMMNEHWi 3arpA3HAILLMX YaCTILL 1 UX NOCNeAyIoLero
npucbIXaHUA K NOBEPXHOCTI MHCTPYMeHTa. MpounssoauTe
ne3nHdEKLMI0, NCNOoNb3yA 0f06PeHHbIe OpraHamin
3/paBOOXpaHEHNA CPeCTBA UHOEKLINOHHOTO KOHTPONS,
PeKoMeH/J0BaHHble 1A NPOBeeHNA Ae3nHdeKL M
NPOMEXYTOUHOTO YPOBHS; B NpoLiecce NpoBeAeHa AesnHdeKLnm
cobniofjaiiTe COOTBETCTBYIOLME HOPMATUBbI PETUOHANIbHOTO/
HaLMOHaNbHOro NPaBOBOTO PeryNpPoBaHMA.

MocnepHan pepakyma : 01/2018

GRADIA® DIRECT
SVETLOM TUHNUCI VYPLNOVY KOMPOZIT

Na pouzitie len v stomatologickej praxi v doporucenych
indikdciach.

DOPORUCENE INDIKACIE
A. GRADIA DIRECT ANTERIOR
1. Priame vyplne pre kavity lIl., IV., V. triedy.
2. Priame vyplne pre klinovité defekty a kavity povrchu
korena.
3. Priame vyplne pre keramické fazety a uzatvorenie
diastémy.
B. GRADIA DIRECT POSTERIOR (radioopékny)
1. Priame vyplne pre kavity . a Il. triedy.



KONTRAINDIKACIE

1. Priame prekrytie pulpy.

2. Nepouzivajte tento produkt u pacientov so znamou alergiou
na metakryldtovy monomer alebo metakrylatovy polymer.

NAVOD NA POUZITIE
1. Vyber odtiena
Zub vycistite pemzou a vodou. Odtien treba vybrat este pred
izolaciou
Prislusné odtiene GRADIA DIRECT vyberte podla vzornika
GRADIA DIRECT.
2. Preparacia kavity
Kavitu preparujte beznym spdsobom.
Poznémka:
Na prekrytie pulpy pouZite hydroxid vapenaty.
3. Bonding
Na naviazanie GRADIA DIRECT na
sklovinu a/ alebo dentin pouzite
svetlom tuhndici bondingovy systém,
ako napr. G-znial® Bond, G-Premio
BOND alebo G-BOND (obr. 1).
Dodrziavajte pokyny vyrobcu
4. Aplikacia GRADIA DIRECT
1) Nanésanie pomocou aplikacnej
formy Unitip
GRADIA DIRECT Unitip vlozte do \Q
aplikatora (Unitip APPLIER) alebo
jeho ekvivalentu.
Odstrarite uzaver a materidl vytlacte
priamo na preparovanu kavitu. obr.2
Vyvijajte rovnomerny tlak (obr. 2).
Pri vyberani aplikdtora Unitip APPLIER a Unitipu z Ust stéle
tlatte na drzadlo aplikdtora. Zabranite tak uvolneniu Unitipu
z aplikdtora
Nandsanie pomocou striekacky
Zo striekacky odstrante kryt a materidl oddelte na miesaciu
podlozku.
Vhodnym néstrojom material vlozte do kavity. Po nanesenf
otocte piest aplikdtora do po\kruhu proti smeru hodinovych
ruciciek, aby ste vypustili zvy3sny tlak vo vnutri striekacky. Po
pouziti ihned znovu uzatvorte.
Poznémka:
1. Naestetické vyplne s pouzitim Standardnych odtierov staci
v podstate jedna vrstva. Pre podrobnosti pozri Klinické tdaje.
2. Ak materidl vyberate z chladnicky, nie je mozné ho pouzit
ihned, kedZe by sa tazko extrudoval. Pred pouzitim ho preto
nechajte par minut stat pri izbovej teplote
3. Po nadévkovani nenechavajte prilis dlho vystavené
okolitému svetlu.
Okolité svetlo moze skrétit manipulacny cas.

~

Klinické udaje
1. Kavity frontalneho tseku
a. Malé kavity
Restaurujte pomocou techniky vrstvenia jedného odtiena.
Vo véacsine pripadov staci pouiif len jeden itandardny
odtie. V pripade potreby vyssej translucencie mozno
pouzit jeden z vonkajsich Specialnych odtiefov. Pozri tiez
Priklady klinickych apllkacu
b. Velké kavity
Esteticky najlepsi vysledok dosiahneme vécsinou technikou
vrstvenia viacerych odtienov. Na zabranenie presvitania
z Ustnej dutiny, prip. zamaskovanie odfarbenej skloviny si
vyberte prislusny vnutorny $pecialny odtier a pokracujte
v dostavbe so standardnym odtiefiom.
Aby vyplii bola prirodzenejsia, .. aby kopirovala zmeny
vzhladu stvisiace s vekom, na findlnu vrstvu treba pouzit
niektory z vonkajsich pecialnych odtierov. Pozri tiez Priklady
klinickych aplikacif a / alebo Tabulku kombinécii odtiefiov.
2. Kavity distdlneho tseku
a. Malé kavity
Restaurujte pomocou techniky vrstvenia jedného odtiena.
Vo vacsine pripadov staci pouzit len jeden zo $tandardnych
odtiefiov. V pripade potreby vysiej translucencie mozno
pouzit jeden z vonkajsich Specialnych odtiefov. Pozri tiez
Priklady klinickych aplikacii.
b. Hlboké kavity
Na dno kavity naneste kompozit s nizkou viskozitou, napr.
GRADIA® DIRECT Flo alebo GRADIA® DIRECT LoFlo*. Potom
naneste standardny odtieAl. Na dosiahnutie optimaineho
estetického vzhladu ako findlnu vrstvu kompozitu pouzite
niektory z vonkajsich Specidlnych odtiefov.
Pozritiez Priklady klinickych aplikacii.
*Ako podlozkovy (base alebo liner) material mozno pouzit aj Fuji LINING®
PASTE PAK, Fuji LINING® LC alebo Fuji® IX GP. DodrZiavajte navod na
pouzitie vyrobcu.

Priklady klinickych aplikacii (Klinické udaje ¢. 1,2)

9 Sandway 00) ) @0 Vol Epeciany
Standarcny

Standardny

Standardn

Technjka
jecineho

Techni:
jednéh:

erjch odtiefiov

Tabulka kombinacii odtieriov pre viacero vrstiev vo velkych
kavitach zubov frontalneho tseku (1-b)

Al | A2 | A3 |[A35| A4 [ BT | B2 | B3 [ C3

Vnutorny
Specidlny

Standardny | A1 | A2 | A3 [A35| A4 | BI B2 | B3| G3

BW | AO2 | AO3 [ AO3 [ AO4 | BW | AO2 [ AO3 | AO4

Vonkajsi
Specialny
Podrobnosti o odtiefioch, vid nasledujuci odsek ODTIENE.

WT | DT | DT | DT | DT [ WT [ WT | DT | DT

5. Konturovanie pred vytvrdzovanim
svetlom
Kontdrujte beznym spésobom.

6. Vytvrdzovanie svetiom
GRADIA DIRECT vytvrdzujte pomocou
pristroja na vytvrdzovanie svetiom
(obr.3)
Cas osvietenia a i¢inné hibka
vytvrdzovania st uvedené v nasledovnej tabulke.

obr.1

Cas osvietenia a G¢inna hibka vytvrdzovania pre : GRADIA
DIRECT ANTERIOR

Casosvietenia Halogén/LED (700mW/cm?) 20sek. | 40sek.
Viysoko vykonna LED lampa (viacako | 10 sek. | 20 sek.

QOdtief 1200mW/cm? napr. GC D-Light Pro)

CT,NT, WT, GT, CVT 30mm | 35mm
Al, A2, B1, B2, XBW, BW, DT 2.5mm | 3.0mm
A3,B3 20mm | 30 mm
A3.5, A4,C3, AO2, AO3, AO4, CV, CVD 1.5mm [ 25mm

GRADIA DIRECT POSTERIOR :
Cas osvietenia a (i¢inna hibka vytvrdzovania

Casosvietenia Halogén/LED (700mW/cm?) 20sek. | 40 sek.
Viysoko vykonnd LED lampa (viacako | 10 sek. | 20 sek.

Odtiert 1200mW/cm’ napr. GC D-Light Pro)

P-A1, P-A2, P-WT, P-NT 25mm | 30mm

P-A3,P-A35 20mm | 3.0mm
Poznémka:

1. Materil treba pokladat a vytvrdzovat svetlom po vrstvach.
Maxwma\na h\bka vrstiev je uvedena v tabulkach.
stuhnutie, prip. odfarbenie materialu.
7. Konetné opracovanie a lestenie
Na konecné opracovanie a lestenie pouZite diamantovd frézu,
lestiace hroty a kottice. Na dosiahnutie vysokého lesku mozno
pouZit lestiace pasty.

Clstenle a sterilizacia Unitip APLIKATORA
Aplikator ¢istite gadzou namocenou v alkohole.
2, Aplikdtor mozno autoklavovat pri 121-135°C (250-275°F) 10 az 30
mintt alebo dezinfikovat alkoholom.
Poznémka:
Pocas fazy susenia pri autoklavovani sa nepokusajte
sterilizovat v pristroji pri teplote vyssej ako 135°C (275°F).
V opacnom pripade méze dojst k poskodeniu aplikatora.
Pouzitie roznych chemickych / steriliza¢nych prostriedkov
moZe aplikdtor poskodit, preto sa neodporuca.
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Cistenie vzornika odtiefiov

Vzornik mozno cistit vodou a jemnym mydlom. Nesmie sa
sterilizovat. Pouzitie réznych chemickych / sterilizacnych
prostriedkov moZe vzornik odtiefiov poskodit.

ODTIEN E
22 odtienov pre frontalny tsek
Standardny odtien: XBW (extra vybieleny), BW (vybieleny), A1, A2,
A3,A35, A4,B1,B2, B3, C3,CV (cervikalny), CVD (tmavy cervikalny)
Vnutorny $pecialny odtien: AO2, AO3, AO4
Vonkajsi Specidlny odtien: WT (biely priesvitny), DT (tmavy
priesvitny), CT (¢iry priesvitny), NT (prirodzeny priesvitny),
GT(sivy priesvitny), CVT (cervikalny priesvitny)

2. 6 odtienov pre distalny Usek
Standardny odtien: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, Vonkajsi Specidlny
odtien: P-WT (biely priesvitny), P-NT (prirodzeny priesvitny)
Poznémka:
Odtiene A, B, C, AO podla vzornika Vita®*.
*Vita® je registrovana obchodné znacka Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen,
Nemecko.

USKLADNENIE

Pre zachovanie optimalnych vlastnosti, skladujte na suchom a
tmavom mieste (4 - 25°C/ 39,2 - 77,0°F), chrante pred vysokymi
teplotami alebo priamym slne¢nym Ziarenim.

(Trvanlivost:

GRADIA DIRECT ANTERIOR - 3 roky od datumu vyroby

GRADIA DIRECT POSTERIOR - 3 roky od détumu vyroby)

BALENIE
I Aplikacné formy Unitip
1. UVODNA SUPRAVA
(35 Unitipov v 7 odtienoch)
- 35koncoviek (5 unitipov, kazdy v 7 odtiefioch) (0,16 mL
kazdy unitip)
(6 odtiefiov pre frontlny tsek: A2, A3, A3.5, A03, CV, CT)
(1 odtien pre distalny tsek: P-A2)
- Vzomik odtiefiov
2. NAHRADNE BALENIE
a. Balenie 20 unitipov (kazdy v 14 odtiefioch) (0,16 mL
kazdy unitip)
(8 odtieiov pre frontalny dsek: A1, A2, A3, A3.5, A03, CV,
,0T)
(6 odtiefiov pre distalny Usek: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5,
P-WT, P-NT)
b. Balenie 10 unitipov (kazdy v 14 odtienoch) (0,16 mL
kazdy unitip)
(14 odtienov pre frontalny Usek: XBW, BW, A4, B1, B2, B3,
(C3,A02, AO4, CVD, CT, WT, GT, CVT)
Poznamka :
Hmotnost jednotlivych Unitipov: 0,24 g unitip pre
frontalny Usek; 0,28 g unitip pre distalny Usek
3. Volitelné prislusenstvo
a. Aplikator Unitip APPLIER
b. Vzornik odtieriov
c. Miesacia podlozka (¢.14B)
Il. Striekacky
1. UVODNA SUPRAVA
- 7striekaciek (kazdé 1v 7 odtiefioch) (2,7 mL kazda striekacka)
(6 odtiefiov pre frontélny tsek: A2, A3, A3.5, A03, CV, CT)
(1 odtien pre distalny tsek: P-A2)
- Vzomik odtiefiov
2. NAHRADNE BALENIE
- 1striekacka (v 28 odtienoch) (2,7 mL kazda striekacka)
Poznamka:
Hmotnost jednotlivych striekaciek: 4,0 g striekacka na
frontalny Usek; 4,7 g striekacka na distalny dsek
3. Volitelné prislusenstvo
a. Vzonik odtierov
b. Mieacia podlozka (¢.14B)

UPOZORNENIE
V pripade zasiahnutia Ustnej sliznice alebo pokozky, ihned
odstrante vatou alebo Spongiou namocenou v alkohole.
Oplachnite vodou.

2. Vpripade zasiahnutia oci, ihned vyplachnite vodou a vyhladajte
lekdra.

3. Vystrihajte sa pozitia materidlu.

4. Pred zacatim procesu aplikacie, vytlacte ¢iastocne materidl
mimo Ust a prec od pacienta, aby ste zabezpecili sprévny
tok materialu.

5. Pripraci s materidlom pouzivajte plastové alebo gumové
rukavice, aby ste sa vyhli priamemu kontaktu so vzduchom
inhibovanymi vrstvami Zivice a zabranili pripadnej
precitlivenosti

6. Z dezinfekénych dévodov st Unitipy ur¢ené len na jedno

pouzitie.

Pri vytvrdzovani svetlom pouzivajte ochranné okuliare.

Pri lesteni spolymerizovaného materidlu pouzivajte odsavanie a

protiprachovi masku, aby ste sa vyhli vdychnutiu brisneho

prachu

9. Nemiesajte s inymi podobnymi vyrobkami.

10. Dajte pozor, aby material nezaspinil odev.

11. V pripade zasiahnutia neziaduceho zuba alebo néhrady, ihned
odstrante pomocou nastroja, spongie alebo vatového tampona
este pred vytvrdzovanim svetlom.

GRADIA DIRECT nepouzivajte v kombindcii s materidlmi
obsahujtcimi eugenol, kedze eugenol moze narusit tuhnutie
GRADIA DIRECT.

Vzdy pouzivajte ochranné pomaocky ako rukavice, riska a
ochranny kryt oci.

. V ojedinelych pripadoch moze vyrobok sposobit citlivost u
niektorych osob. Ak sa vyskytne takato reakcia, preruste
pouzivanie vyrobku a vyhladajte lekéra.
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Niektoré produkty, spominané v tomto ndvode na pouzitie, mozu
byt podla GHS klasifikované ako nebezpecné. Vzdy sa zoznamte s
bezpecnostnymi listami, ktoré su k dispozicii na:
http://www.gceurope.com

Mozné je ich tiez ziskat u Vasho doddvatela.

CISTENIE A DEZINFEKCIA:

VIACUCELOVY DAVKOVACI SYSTEM: aby sa zabranilo krizovej
kontaminacii medzi pacientmi potrebuje tento vyrobok dezinfekciu
na strednej Urovni. Ihned po pouzitim skontrolujte vyrobok a
oznacte zhorsenie. Zlikvidujte vyrobok v pripade poskodenia.
NEPONARAJTE. Dokladne vycistite vyrobok, aby sa zabranilo
vysychaniu a hromadeniu necistot. Dezinfikovat s registrovanymi
zdravotnickymi dezinfekénymi prostriedkami na strednej Grovni
podla regionélnych / ndrodnych smernic.

Naposledy upravené : 01/2018

GRADIA® DIRECT

SVETLOBNO STRIUJOC KOMPOZITNI POLNILNI MATERIAL

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporocene
indikacije.

PRIPOROCENE INDIKACIJE
A. GRADIA DIRECT ANTERIOR

1. Direktne restavracije razreda lll, IV, V.

2. Direktne restavracije koreninskih povrsin.

3. Direktne restavracije za fasete in zapiranje diasteme.
B. GRADIA DIRECT POSTERIOR

(radioopacen)

1. Direktne restavracije razreda lin Il.

KONTRAINDIKACIJE

1. Zaicita pulpe.

2. lzogibajte se uporabi tega proizvoda pri pacientih z znano
alergijo na metakrilatne monomere, ali metakrilatne polimere.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Izbira barve
Zob odistiti s plovcem in vodo. Barvo je potrebno izbrati pred
izolacijo zoba.
S pomocjo GRADIA DIRECT barvnega kljuca izbrati
odgovarjajoco barvo GRADIA DIRECT.

2. Preparacija kavitete
Kaviteto preparirati po standardnem postopku.
Pomembno:
Za prekrivanje pulpe uporabiti kalcijev hidroksid.

3. Vezava
Za vezavo GRADIA DIRECT na sklenino in/ali na dentin uporabite
svetlobnopolimerizirajoci sistem za vezavo, kot npr. G-aenial®
Bond, G-Premio BOND ali G-BOND (slika 1). Vedno sledite
navodilom za uporabo.

4. Aplikacija GRADIA DIRECT
1) Doziranje iz Unitipsa

GRADIA DIRECT Unitips vstavite v

Unitip APLIKATOR ali podobni.

Odstranite pokrovcek in material

iztisnite direktno v preparirano

kaviteto. Uporabite zmeren pritisk | slika 1

(slika 2). Zadrzati pritisk na

aplikatorju med odstranjevanjem

aplikatorja iz ust. To prepreCuje N\

izpad unitipsa iz aplikatorja. O

Doziranje iz brizge

Odstraniti pokrovcek brizge in

materiala iztisnite na mesalno

podlogo.

Material nanesti v kaviteto z ustreznim instrumentom. Po

iztisku obrnite bat na brizgi za pol obrata v nasprotni smeri

urinega kazalca, zato da preprecite nadaljni izstisk materiala.

Zaprite takoj po uporabi.

Pomembno:

1. Estetske zahtevne polnitve se lahko naceloma izdelajo v
enoslojni tehniki standardnih barv. Za detajle poglejte
navodila za klini¢no uporabo.

2. Pohranjenju na hladnem lahko pride do oteZzenega
iztisa materiala.

Zaradi tega ga pustite pred uporabo nekaj minut na
sobni temperaturi.

3. Po nanosu material ne puscajte predolgo na svetlobi, ker
lahko pride do skrajsanja delovnega ¢asa.

o

slika 2

Klini¢na navodila
1. Anteriorne kavitete
a. Male kavitete
Polnitev narediti z enobarvno tehniko slojevanja. V vecini
slucajev bo dovolj ena standardna barva. Ce je potrebna
vedja translucenca, se lahko izberejo zunanje specialne
barve. Prav tako pogledajte "Klinicni primeri".
b. Velika kavitete
V vecini primerov nudi vec slojna tehnika zelo estetske
rezultate. Za prekritje prosevanja ali prekritje zabarvanega
dentina uporabite notranje specialne barve in nadaljujte z
dograditvijo. Da bo restavracije izgledala naravno, uporabite
za zaklju¢ni sloj zunanje specialne barve.
Pravtako poglejte "Klini¢ni primeri" in/ali se posluZite
"Barvne kombinacijske karte".
2. Posteriorne kavitete
a. Malekavitete
Restavracijo naredite z uporabo eno slojne tehnike. V vecini
primerov je uporaba standardnih barv dovolj, v primeru da
pa potrebujete vec translucence pa uporabite katero od
zunanjih specialnih barv. Prav tako pogledajte "Klini¢ni
primeri".
b. Velike kavitete
Na dno kavitete nanesti tekoci kompozit kot npr. GRADIA®
DIRECT Flo ali GRADIA® DIRECT LoFlo* nato standardno
barvo. Za optimalno estetiko uporabite zunanje specialne
barve, kot kon¢ni sloj kompozita. Prav tako pogledajte
"Klini¢ni primeri",
*Fuji LINING® PASTE PAK, Fuji LINING® LC ali Fuji® IX GP se lahko prav tako
uporabijo kot materiali za podloge. Pri tem se je treba drZati
proizvajalcevih navodil za uporabo.

Klini¢ni primeri (Klini¢na navodila $t. 1,2)

(3 Swndargnebare (6] ) (@b Zunanje spedane
Standardne barve
pandgne Sundardne Notranje Standardnd
specalne barve
Zunanje special oty
Enobarvna e ekoi kompa
Fang ™ ME vt bannatehnikananoss Enobarva e Vet

Barvna tabela za vec slojno tehniko v velikih kavitetah na

odabrati odgovarajucu unutrasnju specijalnu boju i nastaviti
nanosenje slojeva standardnom bojom. Za prirodnije
oblikovanje ispuna, npr. za oponasanje promena u izgledu
zubne povrsine usled starosti, zavrsni sloj treba izraditi
spoljasnjom specijalnom bojom.
Takode pogledati primere klinickih primena i/ili tablicu
kombinacije boja.
2. Kaviteti na zadnjim zubima

a. Malikaviteti
Ispun izraditi jednobojnom tehnikom slojeva. U vecini
slu¢ajeva bice dovoljna jedna standardna boja. Ako je
potrebna veca translucencija moze se odabrati jedna
spoljasnja specijalna boja. Takode pogledati primere
klinickih primena.

b. Veliki kaviteti
Na dno kaviteta postaviti te¢ni kompozit kao $to je GRADIA®
DIRECT Flo ili GRADIA® DIRECT LoFlo*. Zatim postaviti
standardnu boju. Za optimalnu estetiku koristiti spoljadnju
specijalnu boju kao zavrini sloj kompozita.

2. [1OpOXHIHN Y XyBanbHIix 3ybax

a. Mani nopoxHWHK
PecTaBpyiiTe, BUKOPVCTOBYIOUN OAMH BIATIHOK. Y 6inbluocTi
BINa/KIB BUKOPMCTaHHA 0fHOro CTaHAapTHOTO BIATIHKY Oyae
AOCTATHIM. Konm HeoOXiAHO AOCATTY BILLOT CTyneHi
NPO30POCTi, MOXHa BUKOPUCTATV OAVH i3 30BHILIHIX BIATIHKIB.
[IMBITbCA TAaKOX NPVKNAAM KNIHIYHOTO BUKOPUCTAHHA.

6. [MMOOKI NOPOXHMHM
BHeCiTb Ha AHO NOPOXHIHY TEKYYMIA KOMNO3NT, TaKNi AK
GRADIA® DIRECT Flo abo GRADIA® DIRECT LoFlo*. MoTim
BHeCiTb CTaHAapTHWI BIATIHOK.
[InA OTPUMaHHA ONTMaNbHOTO eCTETUYHOTO Pe3yNbTaTy,
BUKOPWCTOBYIATE 30BHILLHIl CewianbHui BIATIHOK y AKOCTI
0OCTaHHbLOrO LWapy. AMBITECA TakKoX NPVKNaAN KNiHIYHOro
BUKOPUCTaHHA.
*Fuji LINING® PASTE PAK, Fuji LINING® LC abo Fuji® IX GP Takox MoxHa
BIKOPUCTOBYBATI AK NPOKNazKy abo 6asy pectaspauii. oTpumyiitecs
BIANOBIAHNX IHCTPYKLiV BUPOGHIKa

derecede translisensinin gerekli oldugu vakalarda Outside
special renklerinden (seffaf renkler) biri segilebilir. Klinik
Uygulama érneklerine bakin.

b. Genis Kaviteler
Kavite tabanina GRADIA® DIRECT Flo benzeri akiskan
kompozit uygulayin. Sonra Standart rengi yerlestirin.
Optimal estetik sonuglar igin son tabakaya
Outside special renklerini (seffaf renkler) uygulayin. Klinik
Uygulama érneklerine bakin.
*Fuji LINING® PASTE PAK, Fuji LINING® LC veya Fuji® IX GP liner veya kaide
materyali olarak kullanilabilir. Uretici firmalarinin talimatlarini takip edin

Klinik Uygulamalarin Ornek Tablosu (Klinik Oneriler No.1, 2)

2l Standart () 2a) 2b) Diserk
Standart
Standart Standart I¢ Ozl Standart
" DRenk
Dis ozel Ton
#kskan Kompozit
Tek Rerk Tabakalama Teknigi ok RenkTabakalamaTeknigi _Tek RenkTabakalama Teknigi ok Renk Tabakalama ek

. (AL n a, iHiuHOrO Acne al Lo . . i .
Takode pogledati primere klinickih primena. ngr';')' A KnIHISHOT raHKA (AcnexTw pucratiua Anterior Dislerdeki Derin Kaviteler igin Renk Kombinasyon
*Fuji LINING® PASTE PAK, Fuji LINING® LC ili Fuji® IX GP takode se mogu ! Tablosu
koristiti kao materijal za podlogu ili bazu. Pri tome slediti uputstvo (-2)  Croumgprn ) @3 _— @bl ot
proizvodaca s A Al | A2 | A3 |A35| A4 | B1 | B2 | B3| C3
Primeri klinickih primena (Klini¢ke uputstvo ta¢ka 1,2) s e Qe 1 e Inside
cneuansnin — N BW | AO2 | AO3 | AO3 | AO4 | BW [ AO2 | AO3 | AO4
Sendarana (1) ) 201 Spojainaspeciaina . ane Texy oo special
. Tewia onoro wiarinmy__Texsia pesimwox siarivis g s
. [ . N Standart Al A2 | A3 |A35| A4 | Bl B2 | B3 [ C3
sndacna Standarine Stndargna Tabnuua KombiHaLii BiATIHKIB ANA TeXHIKM AeKiNbKoX
ik s S alitd P pentix3y6is (1-b) ?p“;;‘gle wr|or|or|or|or|wr|wr|or]|or
o v obojna tehnika sojeva Viebojs ek sjeca SRR . .
Tablica kombinacije boja za visestruke slojeve kod velikih 5 - Fenklere gl eyt bigiicin SHADES bolimine bakin
kaviteta prednjih zuba (1-b) cﬁiﬁﬂ% BW | A2 | AO3 | AO3 | AO4 | BW | AO2 | AO3 | AO4 5. Isik Uygulamadan Once Konturlama
Standart teknikleri kullanin.
Al | A2 | A3 |A35) A4 BT | B2 B3| Q3 Cramgaptinin | AT | A2 | A3 [A35| A4 [ B1 | B2 B3| @3 6. Isikla Sertlestirme
Unutraénja GRADIA DIRECT Igik kit uygulama
specijalna BW | AO2 | AO3 | AO3 | AD4 | BW | AO2 | AO3 | AO4 SOuetCs‘\S‘e WT | DT | OT | OT | DT | WT | WT | DT | DT icin Sek:3'deki stk cihazini kullaniniz.
P Isinlama Stireleri ve Etkili

Standard Al | A2 | A3 |A35| A4 | BI B2 | B3 [ C3

Spoljasnja

. WT | DT | OT | OT | DT | WT | WT | DT | DT
specijalna

Za detalje vezane uz boje pogledajte pod BOJE.

5. Oblikovanje pre svetlosne
polimerizacije
Oblikovati standardnim tehnikama.
6. Svetlosna polimerizacija
GRADIA DIRECT polimerizovati
uredajem za svetlosnu polimerizaciju
(slika 3).
Pogledajte tablicu ispod za vreme
osvetljavanja i dubinu stvrdnjavanja.

GRADIA DIRECT ANTERIOR: Vreme osvetljavanja i dubina
stvrdnjavanja

slika 1

IHhpopMaLlito Woao AeTanbHOro ONuCy BIATIHKIB, AUBITLCA Aani y po3aini BIATIHKM

5. KoHTypysaHHA nepe CsiTnosoio
nosiMepusalliel
KoHTypyiiTe, BUKOPUCTOBYOUN
CTaHAAPTHY METOAMKY.

Polimerizasyon Derinligi icin tabloya
bakin. (Sekil 3)

Sekil 3

GRADIA DIRECT ANTERIOR: Isinlama Siireleri ve Etkili
Polimerizasyon

6. Csitnosa nonimepu3avis | 2
. M sinlama  Halojen/LED (700mW/cm?) 20sn. | 40sn,
Monimepu3yiite GRADIA DIRECT, Siresi Yuksek gucli LED 1200mW/cm?, | 10sn. | 20sn
BUKOPVCTOBYIOUM TepanesTUyHIA slika 1 Renkler ‘dan fazla, 6rn. GC D-Light Pro)
nonimepu3satop (Puc. 3).
[InA BM3HaueHHA yacy Ta rnbrHn noniMepu3allii 3septaiiteca CT,NT, WT,GT, CVT 30mm | 35mm
110 TabnULL HIKYe:
Al, A2, B1, B2, XBW, BW, DT 25mm | 3.0mm
GRADIA DIRECT ANTERIOR: Yac Ta ranbuna nonimepusauii 3,83 20mm | 3.0 mm
Yac nonivepusalyii - Hassa lanorexosuit / caitnopiopnit | 20 cex. | 40 cek. A3.5,A4,C3, AO2, AO3, AO4, CV, CVD 15mm | 2.5 mm

nonimepusatop (700 MBr/cm?) | 10 ce. | 20 cex.
MotyxHwiA caitnogio (GinbLue, Hix

BigriHok 1200 Bricw’, ranpuknan GC D-Light Pro)
\reme  Halogen/LED (700mW/cm?) 20sek. | 40sek
osvetlavanja  LED (jaci od 1200mW/crm?, 10sek. | 20 sek. CT.NT, WT, GT, VT 30mm | 35mm
Boja npr. GC D-Light Pro) A1, A2,B1,B2, XBW, BW, DT 25mm | 30mm
CT,NT,WT, GT, CVT 30mm | 35mm 23,83 20mm | 3.0mm
A1, A2, B1,B2, XBW, BW, DT 25mm | 30mm A35,A4,C3, A2, AO3, AO4, CV, CVD 15mm | 25mm
A3.83 20mm | 30mm GRADIA DIRECT POSTERIOR : Yac Ta ru6uHa nonimepusauii
A3.5, Ad, C3, A0, A3, AO4, CV, CVD 15mm | 25mm

GRADIA DIRECT POSTERIOR : Vreme osvetljavanja i dubina
stvrdnjavanja

Yac nonivepu3auii - Hassa [anoreHosuit / caitnogiontuit | 20 cek. | 40 cek.
nonimepusatop (700 mBt/cm?) | 10 ce. | 20 cex.
MoTyxHuii caitnogiog, (GinbLue, Hix

anteriornih zobeh. (1-b) BinriHok 1200 Br/cw’, anpuknan GC D-Light Pro)
Vreme  Halogen/LED (700mW/cm?) 20sek. | 40 sek.

Al msfass| e [ ]| osvetlvanja - LED (jaci od 1200mW/cm?, 10sek. | 20sek. P-Al, P-A2, P-WT, P-NT 25mm | 30mm
ym— Boja npr. GC D-Light Pro) P-A3,P-A35 20mm | 30mm

BW | AO2 | AO3 [ AO3 | AO4 | BW | AO2 | AO3 | AD4 VIO y—
specialne P-A1, P-A2, P-WT, P-NT 2.5mm | 3.0mm Mpumita:
Standard Al | A2 [ A3 |A35| A4 | Bl | B2 B3| @3 P-A3,P-A35 20mm | 30mm 1. Marepian HeobxifgHO BHOCKTY Ta noniMepr3yBaTn

NOWapoBo. [1NA B13HaYEHHA MaKCUManbHO A0MyCTMOT

Zunanje wrlorlorlor|orlwrlwlor|or Paznja: ) » ) TOBILVH WaPY 3BEPHITHCA AO Tabnuui.
specialne 1. Materijal treba postaviti i polimerizovati svetlom u slojevima. 2. MeHuWwa iHTEHCMBHICTb CBITAIOBOTO NOTOKY MOXE NPU3BeCTM

Za tocnost barv uporabite barvni klju¢.

5. Oblikovanje pred svetlobno
polimerizacijo.
Oblikovati po standardni tehniki.

6. Svetlobna polimerizacija
GRADIA DIRECT polimerizirajte z lucko
za svetlobno pohmemzacw 0 (slika 3).
V spodnji tabeli so ¢asi in debeline slika 1
strjevanja.

GRADIA DIRECT ANTERIOR: Casi in debeline strjevanja

Caspolimerizacie  Halogen/LED (700mW/cm?) 20sek. | 40 sek,
LED visoke intenzitete (vec kot | 10sek. | 20sek.

Barva 1200mW/cm? e.g. GC D-Light Pro)

CT,NT, WT, GT, CVT 30mm | 35mm
Al, A2, B1, B2, XBW, BW, DT 25mm | 30mm
A3,B3 20mm [ 3.0mm
A3.5, A4,C3, A02, AO3, AO4, CV, CVD 1.5mm [ 2.5 mm

GRADIA DIRECT POSTERIOR: Casi in debeline strjevanja

Cas polimerizace  Halogen/LED (700mW/cm?) 20sek. | 40 sek,
LED visoke intenzitete (vec kot | 10sek. | 20 sek.

Barva 1200mW/cm’, e.g. GC D-Light Pro)

P-A1, P-A2, P-WT, P-NT 25mm | 3.0mm

P-A3,P-A35 20mm | 30mm
Pomembno:

1. Material je potrebno nanasati v slojih. Maksimalno debelino
razberete iz tabele.

2. Nezadostna mo¢ polimerizacije je lahko vzrok slabi
polimerizaciji in zabarvanju materiala.

Koncna obdelava in pohranje

Kon¢no obdelavo in poliranje naredite z diamantnimi svedriin in

diski za poliranje. Za vedji sijaj se lahko uporabijo polire paste.

Clscenje in stenllzacua Unitip APLIKATORJA

Aplikator ocistite z gazo namoceno v a\koho\

Aplikator se lahko sterilizira v avtoklavu pri 12

30 minut ali dezinficira z alkoholom.

Pomembno:

1) Aplikator ne sterilizirati pri temperaturi vigji od 135°C (npr.
med procesom susenja v avtoklavu), ker se lahko poskoduje.

2) Uporaba razli¢nih kemijskih sredstev za dezinfekcijo in
sterilizacijo lahko poskoduje aplikator, pa se zaradi tega ne
priporoca.

Cis¢enje barvnega kljuca

Barvni kljuc se lahko Cisti z vodo in blago milnico. Ne sme se sterilizirati

Uporaba razli¢nih kemijskih sredstev ga lahko poskoduje.

BARVE
22 barv za anteriorne zobe
Standardne barve: XBW (Extra Bleaching White), BW (Bleaching
white), A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV (Cervikal), CVD
(Cervikal Dark)
Notranje specialne barve: AO2, AO3, AO4
Zunanje specialne barve: WT (White translucent), DT (Dark
translucent), CT (Clear translucent), NT (Natural translucent),
GT (Gray translucent), CVT (Cervikal translucent)

2. 6barvza posteriorne zobe
Standarde barve: P-Al1, P-A2, P-A3, P-A3,5
Zunanje specialne barve: P-WT (White translucent), P-NT
(Natural translucent)
Pomembno:
A, B,C, D, AO barve so temeljne Vita®* barve.
*Vita® je zadcitni znak tovarne Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Nemcija

SHRANJEVANJE

Priporocilo za optimalne lastnosti, hraniti na hladnem in temnem
mestu. (4-25°C)

dalec od visokih temperatur in direktne son¢ne svetlobe.

(Rok uporabe:

GRADIA DIRECT ANTERIOR - 3 leta od datuma proizvodnje
GRADIA DIRECT POSTERIOR - 3 leta od datuma proizvodnje)

PAKIRANJE
I Unitipsi
1. INTROKIT (35 Unitipsov v 7 barvah)
- 35 Unitipsov (po 5 vsakih v 7 barvah) (0,16mL po
Unitipsu)
(6 anteriornih barv: A2, A3, A3,5, AO3, CV, CT)
(1 posteriorna barva: P-A2)
- Barvniklju¢
2. NAKNADNO POLNJENJE
a. pakiranje po 20 Unitipsov (v vseh 14 barvah) (0,16mL po
Unitipsu)
(8 anteriornih barv: A1, A2, A3, A3,5, AO3, CV, NT, DT)
(6 posteriornih barv: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-WT, P-NT)
b. pakiranje po 10 unitipsov (v vseh 14 barvah) (0,16mL po
Unitipsu)
(14 anteriornih barv: XBW, BW, A4, B1, B2, B3, C3, AO2,
AO4, CVD, CT, WT, GT, CVT)
Pomembno:
Teza po Unitipsu: 0,249 za anteriorne in 0,289 za posteriorne
3.Dodatno
a. Unitip APLIKATOR
b. Barvniklju¢
¢. Podloga za mesanje (3t. 14B)
Il Brizge
1. INTROKIT
- 7brizg (po 1 vsake barve) (2,7mL po brizgi)
(6 anteriorni barv: A2, A3, A3,5, AO3, CV, CT)
(1 posteriorna barva: P-A2)
- Barvniklju¢
2. NAKNADNO POLNJENJE
- 1brizga (v 28 barvah) (2,7mL po brizgi)
Pomembno:
Teza brizge: 4,0 g za anteriorne in 4,7g za posteriorne
3. Dodatno
a. Barvniklju¢
b. Podloga za mesanje (t. 14B)

OPOZORILO
Vslucaju stika z oralnim tkivom ali kozo, takoj odstranite z vato
ali gob\co namoceno v alkohol. Sprati z vodo

2. Vslucaju stika z ocmi, takoj spratri z vodo in poiskati pomo¢

zdravnika.

Izogibati se poziranju materiala.

4. Pred zacetkom polnjenja kavitete, iztisnite delCek paste
zunaj pacientovih ust in stran od pacienta da si zagotovite
enakomeren iztisk in tok paste.

5. Uporabiti plasti¢ne ali gumijaste rokavice med uporabo, da se
izognemo direktnemu kontaktu z zra¢no inhibiranim slojem
kompozita in tako prepre¢imo moznost preobcutljivosti.

6. Izrazloga zascite pred infekcijo so Unitipsi samo za enkratno
uporabo.

7. Med svetlobno polimerizacijo nosite zas¢itna ocala.

8. Med poliranjem materiala uporabiti sesalec in uporaba zascitne
maske je priporocljiva da ne bi prislo do vdihavanja prahu.

9. Ne mesati z drugimi materiali.

10. Pozite da material ne pride na oblacila.

11. Vslu¢aju stika materiala z neplaniranimi podrocji zoba ali
proteti¢nega nadomestka ga odstranite z instrumentom ali
vatko pred svetlobno polmi erizacijo.

12. GRADIA DIRECT ne uporabljajte skupaj z drugimi materiali kateri
vsebujejo evgenol, ker evgenol preprecuje strditev le teh.

13. Osebna varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in
zadcitna ocala se mora vedno uporabljati

14. V redkih primerih lahko izdelek pri nekaterih ljudeh povzroci
preobcutljivost.

Vtakem primeru prekinite z uporabo izdelka in napotite
pacienta k zdravniku.

~

[

-135°C 10do

w

Nekateri proizvodi omenjeni v teh navodilih za delo so lahko
klasificirani kot nevarni po GHS. Vedno se zaradi svoje sigurnosti
obrnite na varnostne liste, ki so na voljo na:
http://www.gceurope.com

Lahko pa jih dobite tudi pri vasem zastopniku.

CISCENJE IN STERILIZACLA:

SISTEM ZA VECKRATNO UPORABO: da se izognete navzkrizni
kontaminaciji med pacienti, ta sistem zahteva srednji nivo
dezinfekcije. Takoj po uporabi preglejte sistem in oznacite
morebitne poskodbe. Poskodovan sistem zavrzite.

NE UPORABLJAJTE GA PONOVNO. Ocistite sistem in onemogocite
susenje. Dezinficirajte ga s srednjim nivojem medicinsko registrirane
dezinfekcije glede na lokalna pravila

Zadnja izdaja: 01/2018

gitati uputst

GRADIA® DIRECT

SVETLOSNOPOLIMERIZUJUCI KOMPOZIT ZA ISPUNE

Samo za stru¢nu stomatolosku upotrebu u preporucenim
indikacijama.

PREPORUCENE INDIKACUJE
A. GRADIA DIRECT ANTERIOR

1. Direktniispuni za kavitete klase IIl, IVi V.

2. Direktniispuniza klinasta oStecenja i kavitete povriine

korena.

3. Direktni ispuni za estetske fasete i zatvaranje dijasteme.
B. GRADIA DIRECT POSTERIOR (rendgenski vidljiv)

1. Direktniispuni za kavitete klase I il

KONTRAINDIKACIJE

1. Prekrivanje pulpe.

2. Izbedi koris¢enje ovog proizvoda kod pacijenata s poznatim
alergijama na metakrilatni monomer, ili metakrilatni polimer.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Izborboje
Zub o¢istiti plovu¢cem i vodom. Boju treba odabrati pre
izolovanja zuba.

Odabrati odgovarajuc¢u GRADIA DIRECT boju u skladu sa
GRADIA DIRECT vodi¢em za boje.

2. Preparacija kaviteta
Kavitet preparirati standardnim tehnikama.

Paznja
Za prekrivanje pulpe koristiti kalcijum hidroksid.

3. Spajanje
Za spajanje GRADIA DIRECT materijala
za gled i/ili dentin koristiti
svetlosnopolimerizujuci sistem za
spajanje kao npr. G-aenial® Bond,
G-Premio BOND ili G-BOND (slika 1).
Slediti uputstvo proizvodaca. dikal

4. Postavljanje materijala GRADIA
DIRECT
1) Doziranje iz Unitip ulozaka N\
GRADIA DIRECT Unitip ulozak Q

postaviti u odgovarajuci Unitip

APLIKATOR. Odstraniti poklopac i

materijal istisnuti direktno u

preparirani kavitet. Koristiti stalan | slika2

pritisak (slika 2). Zadrzati pritisak

na rucici aplikatora prilikom odstranjivanja APLIKATORA i

uloZaka iz usta. To sprecava odvajanje uloZaka od aplikatora.

Doziranje iz $prica

Odstraniti poklopac $prica i materijal istisnuti na podlogu za

mesanje.

Materijal postaviti u kavitet odgovarajucim instrumentom.

Posle doziranja okrenuti klip $prica u obrnutom smeru od

kazaljke na satu pola do celog obrtaja kako bi se oslobodio

preostali pritisak u Spricu i sprecio dalji izlaz materijala iz

Sprica. Vratiti poklopac odmah posle upotrebe.

Paznja

1. Estetski zahtevni ispuni mogu se nacelno izraditi jednim
slojem materijala standardnih boja. Za detalje pogledati
klinicka uputstva.

2. Posle ¢uvanja na hladnom mestu moze biti tesko istisnuti
materijal. Zato ga pre upotrebe treba ostaviti nekoliko
minuta na sobnoj temperaturi.

3. Posle doziranja materijal ne ostavljati izlozen okolnom
svetlu, jer se time moze skratiti radno vreme.
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Klini¢ko uputstvo
1. Kaviteti na prednjim zubima
a. Malikaviteti
Ispun izraditi jednobojnom tehnikom slojeva. U vecini
slucajeva bice dovoljna jedna standardna boja. Ako je
potrebna veca translucencija moze se odabrati jedna
spoljasnja specijalna boja. Takode pogledati primere klinicke
primene.
b. Veliki kaviteti
U vecini slucajeva visebojna tehnika slojeva pruzice najbolje
estetske rezultate. Za sprecavanje prosijavanja iz usne
supljine ili za maskiranje diskolorisanog dentina treba

Maksimalnu debljinu sloja pogledati u tablici.
2. Manjiintenzitet svetla moze izazvati nedovoljno
stvrdnjavanje ili diskoloraciju materijala.
7. Zavrinaobrada i poliranje
Za zavrsnu obradu i poliranje koristiti dijamantne borere te
borere i diskove za poliranje. Za postizanje visokog sjaja mogu
se koristiti paste za poliranje.

Clscenje i sterlllzacua Unitip APLIKATORA
Aplikator ocistiti vatom namocenom u alkohol.
2. Aplikator se moze sterilizovati u autoklavu pri 12
minuta ili dezinfikovati alkoholom.
Paznja:
1) Aplikator ne sterilizovati pri temperaturi visoj od 135°C (npr. tokom
procesa susenja u autoklavu), jer se u tom slucaju moze ostetiti.
2) Upotreba razlicitih hemijskih sredstava za dezinfekciju i
sterilizaciju moze ostetiti aplikator, pa se zato ne preporucuje.

21-135°C10-30

Cidcenje vodica za boje

Vodic za boje se moze Cistiti vodom i blagim sapunom. Ne treba ga
sterilizovati.

Upotreba razlicitih sterilizacijskih ili dezinfekcijskih hemikalija moze
ostetiti vodic za boje.

BOJE
22 boje za prednje ispune
Standardne boje: XBW (Extra Bleaching White - extra izbledela
bela), BW (Bleaching White - izbledela bela), A1, A2, A3, A3.5, A4,
B1,B2, B3, C3, CV (Cervical - cervikalna), CVD (Cervical Dark -
cervikalna tamna)
Unutrasnje specij ijalne boje: AO2, AO3, AO4
Spoljasnje specijalne boje: WT (White Translucent - bela
translucenma) DT(DarkTransIucent tamna translucentna),
CT (Clear Translucent - prozirna translucentna), NT (Natural
Translucent - prirodna translucentna), GT (Gray Translucent - siva
translucentna), CVT (Cervical Translucent - cervikalna
translucentna)

2. 6bojazazadnjeispune
Standardne boje: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5
Spoljasnje specijalne boje: P-WT (White Translucent - bela
translucentna), P-NT (Natural Translucent - prirodna translucentna)
PazZnja:
A, B,C, AO boje se baziraju na Vita® * bojama.
*Vita® je zasticen znak fabrike Vita Zahnfabrik, Bad Sdckingen, Nemacka.

CUVANJE .

Za optimalno koris¢enje preporucuje se Cuvati na hladnom i
tamnom mestu (4-25°C) daleko od visokih temperatura i direktne
sunceve svetlosti.

(Rok upotrebe:

GRADIA DIRECT ANTERIOR - 3 godine od datuma proizvodnje
GRADIA DIRECT POSTERIOR - 3 godine od datuma proizvodnje)

PAKOVANJE
I Unitip uloci
1. POCETNI KOMPLET
(35 uloZaka u 7 boja)
- 35uloZaka (po 5 ulozaka u 7 boja) (0,16 mL po ulosku)
(6 boja za prednje ispune: A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT)
(1 boja za zadnje ispune: P-A2)
- vodi¢ zaboje
2. PUNJENJE
a. Pakovanje od 20 uloZaka (dostupnih u 14 boja) (0,16 mL
po ulosku)
(8 bojaza prednje ispune - A1, A2, A3, A3.5, A03, CV,NT, DT)
(6 boja za zadnje ispune - P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT,
P-NT)

b. Pakovanje od 10 uloZaka (dostupnih u 14 boja) (0,16 mL
po ulosku)
(14 boja za prednje ispune - XBW, BW, A4, B1, B2, B3, C3,
AO2, AO4, CVD, CT, WT, GT, CVT)
Paznja:
Tezina po ulosku: 0,24 g za prednje ispune,
0,28 g za zadnje ispune.
3. Dodatna opcija
a. Unitip APLIKATOR
b. Vodi¢ zaboje
. Podlogaza mesanje (br. 14B)
Il Spricevi
1. POCETNIKOMPLET
- 73priceva (po 1 3pric u 7 boja) (2,7 mL po $pricu)
(6 boja za prednje ispune: A2, A3, A3.5, A03,CV,CT)
(1 boja za zadnje ispune: P-A2)
- vodi¢ zaboje
2. PUNJENJE
- 13pric (udostupna u 28 boja) (2,7 mL po Spricu)
Paznja:
Tezina po $pricu: 4,0 g za prednje ispune,
4,7 g za zadnja ispune.
3. Dodatna opcija
a. Vodi¢ za boje
b. Podloga za mesanje (br. 14B)

UPOZORENJE
U slucaju dodira sa oralnim tkivom ili kozom odmah odstraniti
sunderom ili vatom namocenom u alkohol. Isprati vodom.

2. Uslucaju dodira sa o¢ima odmah isprati vodom i potraZiti

pomoc lekara.

Izbegavati gutanje materijala.

4. Pre pocetka procesa punjenja, delomi¢no istisnuti pastu
izvan pacijentovih usta i dalje od pacijenta kako bi se
osiguralo da pasta pravilno tece,

5. Nositi plasti¢ne ili gumene rukavice tokom upotrebe kako bi se
izbegao direktan kontakt sa materijalom, jer u protivnom moze
dodi do senzibilizacije.

6. lzrazloga zastite od infekcija Unitip ulo3ci su samo za

jednokratnu upotrebu.

. Tokom svetlosne polimerizacije nositi zastitne naocare,

. Tokom poliranja koristiti uredaj za usisavanje prasine i nositi

masku za zastitu od prasine kako bi se izbeglo udisanje prasine.

9. Ne mesati sa drugim materijalima.

10. Izbegavati prljanje odece materijalom

11. Usslucaju dodira materijala sa neplaniranim mestima na zubu ili

protetskim nadoknadama, treba ga odstraniti instrumentom,
sunderom ili komadicem vate pre polimerizacije svetlom

. Ne koristiti GRADIA DIRECT zajedno sa materijalima koji sadrze

eugenol, budu¢i da eugenol moze onemoguciti polimerizaciju
materijala GRADIA DIRECT.

. Li¢na zastitna sredstva, kao $to su rukavice, maske za lice i

sigurnosna zastita za lice, treba uvek nositi

U retkim slu¢ajevima ovaj proizvod moze izazvati preosetljivost

kod nekih osoba. U slu¢aju takvih reakcija treba prekinuti

upotrebu proizvoda i potraziti lekara.
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Neki proizvodi navedeni u ovim uputstvima za upotrebu mogu se
klasifikovati kao opasni u skladu Globalno harmonizovanom sistemu
klasifikacije i oznacavanja hemikalija (GHS). Uvek se treba upoznati
sa sigurnosno- tehnickim listovima materijala dostupnima na:
http://www.gceurope.com

Mogu se nabaviti i od dobavljaca.

CISCENJE | DEZINFEKCIJA:

VISEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKOVANJA: kako bi se izbegla
kontaminaciju izmedu pacijenata ova viekratno upotrebljiva
pakovanja zahtevaju dezinfekciju srednjeg nivoae. Odmah posle
upotrebe pregledati visekratno upotrebljivo pakovanje i oznaciti
ostecenja ako ih ima. O3te¢enu napravu odbaciti.

NE URANJATI U TECNO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljno
odistiti visekratno upotrebljivo pakovanje kako bi se sprecilo susenje
i nakupljanje kontaminacije. Dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju
srednjeg nivoa prema registrovanoj zdravstveno-infektivnoj kontroli
u skladu regionalno/nacionalnim smernicama.

Poslednja revizija: 01/2018

GRADIA® DIRECT

KOMMO3WTHWI PECTABPALIVIHIV MATEPIAN CBITNIOBOI
NONIMEPV3ALIII

[1nA BIKOPUCTaHHA N1LE NiKaPAMI-CTOMATONOraMM Y B NaaKaX, Wo
OnnCaHi B
AaHIN IHCTPYKUIT.

MOKA3AHHA
A. GRADIA DIRECT ANTERIOR
1. MNpami pectaspauii nopoxHuH Il IV 1a V knacis.
2. Tpami pecTaspalyii KNMHOBMAHMX AeeKTis Ta Kapiecy
NOBEPXHI KOPEeH.
3. [NpAme BUrOTOBNEHHA BIHIPIB Ta 3aKpUTTA AiacTem.
B. GRADIA DIRECT POSTERIOR (peHTreHOKOHTpacTHa)
1. Mpami pectaspauii nopoxHuH | Ta Il knacis.

MPOTUMOKA3AHHA

1. MpAme nepexkpuUTTA Nynbv.

2. He B1KopwCTOBYIATE Lielt MaTepian AnA NauieHTis 3 aneprieto Ha
MOHOMED MeTakpuaTa, abo nonimep MeTakpunata.

BKA3IBKW/ 1O BAKOPUCTAHHA

1. Min6ip BIgTiHKY
OuncTiTe 3y6 nemsolo Ta Bogolo. MMiabip siaTiHky Tpeba
NPOBOANTY Nepef i30nALji€i0 poboUoro Nona. 3a 4onomorow
po3konipkit GRADIA DIRECT BuGepiTb NiaxoaaLmii BiTiHOK
GRADIA DIRECT.

2. [penapoBka NOPOXHWHM
Bianpenapy/ite NOPOXHIHY, 33CTOCOBYHOUM TPaANLLINHY METOAVIKY.
MpumiTka:
[InA nepekpuTTA NyNbNY BYKOPVCTOBYIATE MaTepianii Ha OCHOBI
rigpoKc1ay Kanbujiio.

3. boHAwWHr maTepiany
[ina bonauHry GRADIA DIRECT go
emariTa/ abo aeHTUHY
BVKOPVCTOBYIITE aAresviBHi cucTemu
CBITNOBOT NONIMepM3aLii, Taki AK
G-anial® Bond, G-Premio BOND a6o
G-BOND (Pwic. 1). floTpumyiitecs
IHCTPYKLIi BADOOHMKa. Puc.1

4. Brecenna GRADIA DIRECT
1) BupasnioBaHHs 3 KaHoONi

BcTaHogiTh KaHionio GRADIA \D

DIRECT y nicToneT ans KaHionb

Unitip APPLIER abo nogibHuii.

3HiMiTb KOBNAYOK Ta BUAABITH

matepian 6e3nocepenHbo y

BiANPenapoBaHy MOPOXHUHY.

Bunasnioiite pisHoMipHO (Puc. 2). MpoosxyiiTe HaTUCKaTK Ha

pyuKy nicToneTa nig Yac BUBEAEHHA 10ro Ta KaHioni 3 poToBof

NOpOXHIHY. Lie He 103B0NUTb KaHioni BNacTy 3 nicToneTa.

2) BupaenioBaHHA 3i wWNpuya

3HiMITb KOBNAYOK LINPKLIA Ta BUAABITL MaTepian Ha 610K Ans

3aMillyBaHHA.

BHeCiTb MaTepian B NOPOXHUHY, BUKOPVCTOBYI0UM

BiANOBIHWI IHCTPYMEHT.

Micna BuAaBNIOBaHHA NPOBEPHITL NNYHXEpP WNpKLa Ha

niBobepTa NPoTV rOANHHUKOBOI CTPINKM, o6 No3dyTncA

HaANMLIKOBOTO TUCKY BCePeauHi Wnpya. 3akpuitTe wnpuL

ofpa3y NicnA BUKOPUCTaHHA.

MpumiTka:

1. B 6inbwocTi BUNazKis MaTepian MOXHa BHOCUTU OfHWM
LIaPOM ANA OTPUMaHHA eCTeTUYHOT pecTaspaLlii,
BUKOPVICTOBYIOUM CTaHAAPTHI BIATIHKN. [leTanbHilwa
iHOpMaLifA MICTUTBCA B IHCTPYKLUIT 3 KNIHIYHMX acnekTiB
BUKOPWCTaHHA.

2. Marepian Mose BaxKo BIABNIOBATUCA OfPasy MicnA
BUIMAHHA 3 XONOANNbHVIKA. [epes BUKOPUCTaHHAM
3anMLLTe MO0 Ha AeKiNbKa XBUAVH NPU KIMKaTHIl
Temneparypi.

3. [licnA BUAABMIOBaHHA MaTepiany yHuKaiTe Horo
3HaXOZKEHHA Ha CBITNI NPOTArOM J0BrOrO Yacy.
HaBKONLIHE CBITNO MOXeE CKOPOTUTY POBOUNI YaC

puc.2

KniHiuHi acnekTn BUKOpUCTaHHA
1. TopOoXHUHYM y NepenHix 3ybax
a. Mani nopoXHuHK
PecTaBpyiiTe, BMKOPMCTOBYIOUM OANH BIATIHOK. Y GinbLOCTI
BINafiKIB BMKOPVCTaHHA 0HOro CTaHAapTHOTO BIATIHKY
6yae focTaTHiM. Konu HeobXiaHO AOCAT T BULOT CTyNneHi
NPO30POCTi, MOXHA BUKOPUCTATV OAVH i3 30BHILUHIX
BIATIHKIB. [IMBITbCA TaKOX NPUKNAAM KNiHIYHOMO
BIKOPVICTaHH.
6. Benuki nopoxHMHM

Y 6inblUOCTI BUNAZKIB TEXHIKa BUKOPUCTaHHA AEKINbKOX
BIATIHKIB AaCTb HalKpaLLi ecTeTuyHi pesynbtatu. [Ina
610KyBaHH#A NPOCBiUyBaHHSA 3 UOUHN POTOBOT MOPOXKHIHN
a60 MackyBaHHA 3a0apBNEHOTO [EeHTVIHY BUKOPUCTOBYITE
BIANOBIAHNMI BHYTPILLHIA cevlianbHuMi BIATIHOK Ta
NPOAOBIKyITe pecTaspaLliio, BUKOPUCTOBYI0UN CTaHAapTHUIA
BIATIHOK.
[Ins Toro, o6 3pobuTy pectaspaiio Hinbl NoaidbHo A0
HaTypanbHUX TKAHUH, HANPUKNaZ NepeaaTy BiKoBi 3MiHu,
OCTaHHIM LIapOM NOTPIGHO HaHOCUTV 30BHiILLIHIN
cnewlianbHuit BIRTIHOK. [IMBITbCA TakoX NPUKNaAN KNIHIYHOTO
BIKOPVICTaHHA.

710 HenoBHoi NoniMepu3aLlii abo 3MiHI KoNbopy MaTepiany.
7. OiniwHa 06pobka Ta noniposka
3piicHioiTe diHiWwHy 06PObKY Ta NonipyiTe 3a AONOMOroK0
anmasHunx bopis, nonipyBanbHUX roniBok Ta AUCKi8. nA
NIOCArHEHHA BinblLIOro 6ACKY MOXHa BUKOPUCTOBYBATH
nonipysanbHi NacTu.

YucTka Ta cTepunisalis nicroneta Ans KaHonb
1. YucTith NiCTONET ANA KaHIOMb BaTHUM TaMMOHOM, SMOHGHMM y cnwpri.

2. TlicToneT MoxHa aBToKNasysaTi npu Temnepatypi 121-135°C
(250-275°F) nportsrom 10-30 xsunuH abo qezmq)mysam CIMPTOM.
MpnmiTka:

1) He HamaraiTecs cTepunisyBati NpucTpiil Npy Temneparypi,
wo nepesuiye 135°C (275°F) npoTArom cyxoro etany
aBTOKNaBYBaHHA. Lle Moxe NowwkKoanTy nicToneTt.
3aCTOCYBaHHA PI3HOMAHITHVX XIMIYHVX Ae3iHPiKyOUMX abo
CTepPUNI3yi04MX 3aCO6iB MOXE TaKOX CMIPUUMHITY
NOWKOAXEHHA ﬂiCTOﬂeTa, TOMY BOHO He PEKOMeH/0BaHe.

2

Yunctka poskonipku

Po3KonipKy MOXHa MUTH BOLOIO 3 MUIOM. He cTepunisysati
BuKopUCTaHHA XiMidHWX fe3iHdiKkyiounx abo cTepunisyiounx 3acobis
MOXe CMPUUMHUTM MOLWKOMKEHHA PO3KOMIPKN.

BI,ElTIHKI/I
22 BiATIHKW ANA NepeaHix 3y6is
CraHgapTHi BiaTiHKu: XBW (EkcTpa BigbineHuit), BW (BinbineHni),
Al, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV (Mpuwwnitkosuir), CVD
(Mpuwmitkosui TemHniA)
BHyTpilwHi cnevianbhi BigTiHKK : AO2, AO3, AO4
3oBHiWHI cneuianbHi siaTiHkK : WT (Binwit Mposopwii), DT
(TemHnin NMposopuir), CT (Ynctuit Mpozopuit), NT (HatypanbHuit
Mpo3opuir), GT(Cipwit Mposopui), CVT (Mpuwmitkosuii [pozopwii)
2. 6 BIATIHKIB ANA XyBaNbHX 3y6i8
CrangaptHi BinTiHKW: P-AT, P-A2, P-A3, P-A3.5, 30BHilUHi cnevjianbHi
BiaTiHKY : P-WT (Binuit Mpo3opuii), P-NT (HatypanbHhuit Mposopui)
MprmiTka:
BigriHki A, B, C, AO 6a3yioTbca Ha wkani Vita®™,
*Vita® - Le 3apeecTpoBaHa Toprosa Mapka komnarii Zahnfabrik, Bad
Sackingen, Germany.

3BEPITAHHA

PeKkomeH0BaHO Ans ONTUMaNbHIX POBOUNX XapaKTePUCTUK,
36epiraTit y NPOXONOAHOMY Ta TEMHOMY MiCLii NPy TemnepaTypi
4-25°C (39,2-770°F).

(TepmiH npupaTHoCT:

GRADIA DIRECT ANTERIOR - 3 pok# 8ia AaT BUPOOHWLITBA.
GRADIA DIRECT POSTERIOR - 3 pokw Bia aTvi BUPOOHWLTBA)

YMNAKOBKA
|. Kanioni
1. CTAPTOBWI HABIP
(35 KaHtonb 7 BIATIHKIB)
- 35KaHiob (5 KaHIoNb KOXHOTO 3 7 BiATiHKig) (0,16Mn y
KaHtoni)
(6 siaTiHKiB AnA nepepHix 3y6is : A2, A3, A3.5,A03, CV, CT)
(1 BIATIHOK ANA XyBanbHNX 3y6is : P-A2)
- Poskonipka
2. NOAATKOBI BIATIHKM
a. YnakoBka 20 KaHionb (KoxHoro 3 14 sigTiHkie) (0.16Mn y
KaHioni)
(8 BiaTiHKIB ANA NepeaHix 3y6is -Al, A2, A3, A3.5, A03, CV,
,0T)
(6 BiATIHKIB ANA XyBanbHUX 3y6is-P-Al, P-A2, P-A3,
P-A3.5, P-WT, P-NT)
6. YnakoBka 10 KaHionb (KOXHOTO 3 14 BiaTiHKiB) (0,16Mn y
KaHioni)
(14 BinTiHkiB AnA nepepHix 3y6is - XBW, BW, A4, B1, B2, B3,
C3,A02, AO4, CVD, CT, WT,GTCVT)
MpumiTka:
Bara matepiany 8 kaHioni: 0,24r y kaHioni Ana nepepHix
3y6i8, 0,281 y KaHIoNi ANA KyBansHUX 3y6is
3. [lonatkoBo
a. [lictonet ans kaxionb
6. Po3konipka
8. Dok ana 3amiwysanHa (N2.14B)
Il Wnpuum
1. CTAPTOBWI HABIP
- 7 wnpuyis (T KOXHOrO 3 7 BIATIHKIB) (2,7M Y WNpuLi)
(6 siaTiHKiB AnA nepepHix 3y6is : A2, A3, A3.5,A03, CV, CT)
(1 BIATIHOK ANA XyBanbHNX 3y6is : P-A2)
- Poskonipka
2. NOAATKOBI BIATIHKM
- T wnpuy (y 28 BiaTiHKax) (2,7mMn y wnpuui)
MpumiTka:
Bara matepiany B wnpuui: 4,0r y wnpuui Anterior, 4,71
y wnpuui Posterior
3. [lonatkoBo
a. Poskonipka
6. bnok Ana 3amilwysaHs (Ne.148)

VBAI'A
¥ BANAAIKY KOHTAKTY MaTepiany 3 MAKIMY TKaH/HaMM POTOBOT
NOPOXHUHY 300 WKIPOIO HeraitHo BUAaniTs Matepian BaTHUM
TaMMoHOM abo ry6Kok, 3MoueHMMY y cinpTi. lpomuiiTe BooK.

2. [pu noTpannAHHi y 04l HeralHO NPOMUIATE BOAOIO Ta 3BEPHITLCA

110 nikapa,

CninkyiTe, WO NaLjieHT He NPOKOBTHYB MaTepia.

4. Tlepeq TM AK PO3NOYATV BHECEHHS, BUAABITH YaCTUHY MaTepiany

Ha nanety, 1ob NepekoHaTCA, L0 MaTepian BUTIKae NpaBubHO

5. BukopucToByiiTe y poboTi ryMOBI pyKaBiUKM OO YHIKHYTH

NPAMOTO KOHTAKTY 3 Hri6OBAHMM LapOM KOMNO3NTY AnA
3an06iraHHA MOX/MBIN Yy TABOCTI.

6. 3 MeTolo 3anobiraHHa NOTPANNAHHIO IHGeKLT KaHioNi €

OfIHOPa30BMMU.
7. BUKOpWCTOBYIATE 3aXMCHI OKYNAPY Nif Yac nonimepu3adlii CBITIom.
8. [Npv nonipysaHHi nonimepy3oBaHoro matepiany
BVKOPWCTOBYIITE NUNO30IPHNK Ta MACKY ANA 3anobiraHHa
BAXAHHIO APIOHIX YAaCTUHOK MaTepiany.

9. He 3wmilyiite 3 iHWUMM NOZIGHUMM MaTepianamu.

10. He gonyckaiite noTpannaHHa matepiany Ha oaAr.

11. Y BMNagKy NOTPannAHHA Ha He Npr3HayeHy ANA Liboro
noBepxHio 3yba abo npoTe3a, NpubepiTe mMatepian
IHCTPYMeHTOM, ry6Kot0 abo BaTHOIO KyNbKOIO Nepes
NoniMepu13aLlielo CBITNOM.

. He ukopuctosyiite GRADIA DIRECT y KombiHaLlii 3
marepianamu, Wo MiCTATb €BreHoN, OCKINbKN BiH MOXe 3aBagnTi
nonimepu3aulii GRADIA DIRECT.

. 3aBX/V BUKOPUCTOBY/ATe 3aC00M IHANBIAYaNbHOTO 3aXMCTy, Taki
AK 3aXVCHI PYKaBUYKIA, MACKV Ta 3aXVCHi 3aC061 Ans ouet.

. B mooavHOKvX BUNazKax MaTEpIan MOXE BUKNKATY Yy TMBICTD
Y BeAKUX NaLieHTIB. Y pasi BUHIKHEHHA TaKiX peakLiii NpUnuHiTL
BIKOPVICTaHHA MaTepiany Ta 38epHITbCA 40 Nikaps BiANoBiAHO!
cnelianisauii.

w

o

w

=

[leAki MaTepianu, Aki 3a3HauyeHi B AaHii IHCTPYKLIT, MOXYTb
Knacudikysatnca ak Hebesneyi BiANOBIAHO A0 Y3romxeHoi
Cuctemn Knacudikauii xiMiyHx peyoBmH. 3aBx/an o3Haomnonteca
3[lacnoptamu XimiyHoT be3neku, AKi BI MOXeTe 3aBaHTaXNTH 3a
HaCTYNHUM NOCUNAHHAM:

http://www.gceurope.com

IX TakoX MOXHa OTPUMATL Y BaLIOrO NOCTaYanbHyKa

OYUNLWEHHA TA AE3UHOEKLIA:

CNCTEMM OCTABKI BATATOPA3OBOTO BUKOPUCTAHHH: 3 meToto
3anobiraHHA nepexpecHoMy iHiKyBaHHIO NaLieHTiB Li cuctemn
BUMaraioTb AesiHdekLii cepeHboro pisHA. Oapasy nicna
BUKOPUCTaHHA NepesipaiTe ix cTaH. He BmKopMCTOByWe y pasi
NOWKOAXEHHA. Buknpalite cuctemy y pasi i NOWKOLKEHHS.

HE 3AHYPIOWTE Y PO3YMHM ANA AE3NHOEKLIIT. PeTenbHo oumcTits
cucTeMy, Wob NonepeanTY 3aCkxaHHA Ta HaKoMUYEeHHS 330y AHEHD.
MpogesiHdikyitTe ii 3acobom Ans cepefHbOro PiBHA Ae3iHdeKLyii,
AKWIA 33PeECTPOBAHUIA B YCTaHOBaX OXOPOHU 30POB'A BIAANOBIAHO
710 perioHanbHNX/HaLioHanbHUX BMOT.

OcTaHHi 3MiHK BHeceHo : 01/2018

UA.TR.067

YNOBHOBaXeHW NpeCcTaBHUK B YKpaiHi:

ToBapucTeo 3 obmexeHoto BignosiganbHicTio «KPICTAP-LIEHTP»
BYN. Mexwuripcbka, 6ya. 50, k.2, M. Kuis, 04071, Ykpaina
Ten/dakc: +380445020091,

e-mail: info@kristar.ua

kristar.ua

GRADIA® DIRECT

ISIKLA POLIMERIZE OLAN KOMPOZIT

Sadece Dishekimleri ve dis teknisyenleri tarafindan onerilen
endikasyonlarda kullanilir.

TAVSIYE EDILEN ENDIKASYONLAR:
A. GRADIA DIRECT ANTERIOR
1. MIl., IV. ve V. sinif kavitelerin direkt restorasyonunda
2. Kamaile sekillendirilmis defektler ve kok ytizeyi kavitelerde
3. Veneerler ve diastema kapama vakalarinin direkt
restorasyonlarinda
B. GRADIA DIRECT POSTERIOR
1. Lvell.sinif kavitelerin direkt restorasyonunda

KONTRENDIKASYONLARI :

1. Direkt kuafaj.

2. Bilinen metakrilat monomer veja metakrilat polimer alerjisi
olan hastalarda bu rinin kullanimindan kaginilmalidir.

KULLANMA TALIMATI
1. Renk Segimi
Disi hava ve su ile yikayin. Renk segiminin yapilacagr ytzey
nemden arindirimis olmali. Uygun olan GRADIA DIRECT rengini
GRADIA DIRECT renk skalasindan segin.
2. Kavitenin Hazirlanmasi
Kaviteyi standart yontemlerle hazirlayin.
Not:
Pulpanin agiimasi durumunda kalsiyum hidroksit uygulayin.
3. Bonding Uygulamasi
A

Mine ve / veya dentine G-znial®
Bond, G-Premio BOND veya G-BOND
qibiisikla sertlesen bonding sistemleri
kullanin. (Sekil 1) Uretici firmanin
talimatlarini takip edin.

4. GRADIA DIRECT'in Yerlestirilmesi Sekil 1

Unitip'in Hazirlanmasi

GRADIA DIRECT Unitip'i Unitip

Applier'a veya benzerine \

yerlestirin. Kapadi ¢ikarin ve Q!

materyali hazirlanmis kaviteye

uygulayin. Sabit basing uygulayin.

(Sekil 2) Applier'in sapindaki

basinci Unitip APPLIER ve Unitip'i Sekil2

agizdan ¢ikarana kadar strdardn.

Bu tedbir Unitip'in applier'dan ayriimasini engellemek igindir.

Siringanin Hazirlanmasi

Sinnganin kapadini ¢ikarin ve materyali kanistirma pedinin

Uzerinde hazirlayin. Uygun aleti kullanarak materyali kaviteye

yerlestirin. Kompoziti siktiktan sonra, vidali pistonu yarim tur

saat yonlnn tersine gevirerek malzeme tizerindeki baskiy
kaldirin. Kullandiktan sonra derhal sinnganin kapagini kapatin.

Not:

1. Temel olarak, standart renklerin kullanildigi bagarili
estetik restorasyonlarda materyal tek tabaka halinde
kullanilabilir. Ayrintilar icin Klinik Uygulamalara bakin.

2. Soguk depodan gikarildiktan hemen sonra materyalin
karistinlmasi zor olabilir. Kullanmadan énce birkag dakika
oda sicakliginda tutun.

3. Kullanimdan sonra uzun sire ortam isigina maruz kalmaktan
koruyun. Ortamdaki isik kullanma stresini kisaltabilir.

KLINIK ONERILER
1. Anterior Kaviteler
a. Kiglk Kaviteler
Tek tabakalama teknigi kullanilir. Cogu vakalarda tek bir
Standart rengin kullaniimas yeterli olacaktir. Yiksek
derecede translusensinin gerekli oldugu vakalarda Outside
special renklerinden (seffaf renkler) biri secilebilir. Klinik
Uygulama 6rneklerine bakin.
b. Genis Kaviteler
Cogu vakalarda birden ¢ok rengin kullanildigi tabakalama
tekniginin kullanilmasi en iyi estetik sonucu verecektir. Oral
kavitelerden gelen renklesmelerin yansimasini kapatmak
veya dentindeki renklesmeleri maskelemek icin uygun olan
Inside special renklerinden (opak renkler) birini segin ve
tabakalamaya Standart renk ile devam edin. Restorasyonun
daha uzun 6murli olmasl igin son tabakada Outside special
renkleri (seffaf renkler) kullaniimalidir Klinik Uygulama
orneklerine ve / veya Renk Kombinasyon Tablosuna bakin.
2. Posterior Kaviteler
a. Kiglk Kaviteler
Tek tabakalama teknigi kullanilir. Cogu vakalarda tek bir
Standart rengin kullaniimas yeterli olacaktir. Yiksek

L)

GRADIA DIRECT POSTERIOR : Isinlama Siireleri ve Etkili
Polimerizasyon

Isinlama  Halojen/LED (700mW/cm?) 20sn. | 40sn.
Stresi Yiksek guili LED 1200mW/cm? [ 10sn 20sn.
Renkler ‘dan fazla, 6rn. GC D-Light Pro)
P-A1, P-A2, P-WT, P-NT 2.5mm [ 3.0mm
P-A3,P-A35 20mm | 3.0mm

Not:

1. Tabakalar yerlestirilmeli ve isikla sertlestirilmelidir.
Maksimum tabaka kalinligi icin tabloya bakin.

2. Disuk Isik Guct yeterli polimerizasyon olmamasina veya
materyalde renklesmeye neden olabilir.

7. Bitirme ve Cilalama

Sekillendirme ve cilalama icin elmas frez parlatma diskleri ve

pointleri kullaniniz. Daha iyi parlaklik elde etmek icin parlatma

pastasi kullaniniz.

Unitip APPLIER'In Temizlenmesi ve Sterilizasyonu

1. Applier'i alkol ile islatilmis gazlibez ile temizleyin.

2. Applier, steam otoklavda 121-135 °C'de (250-275°F) 10-30
dakikada veya alkol kullanilarak dezenfekte edilebilir.

Not:

1) Otoklavda 135°C (275 °F) ‘yi asmayin. Aksi taktirde applier
zarar gorebilir,

2) Degisik kimyasal dezenfektanlar/sterilantlarin kullaniimas
applier'da zarara neden olabilir.

Renk Skalasinin Temizlenmesi

1. Renk skalasi su ve sabun ile temizlenmistir. Sterilize edilmemelidir.

2. Farkli dezenfektan materyalleri ve sterilizayon materyalleri renk
skalasinin zarar gérmesine neden olabilir.

RENKLER
22 Anterior Renk
Standart Renkler: XBW (Ekstra Bleaching White), BW (Bleaching
White), A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV (Cervikal), CVD
(Cervikal Dark)
Inside Special (Opak) Renkler: AO2, AO3, AO4 Outside Special
(Seffaf)
Renkler: WT (Beyaz Translusent), DT (Koyu Translusent), CT (Agik
Translusent), NT (Dogal Translusent), GT (Gri TransluSent), CVT
(Servikal Translusent)

2. 6 Posterior Renk
Standart Renkler: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5
Outside Special (Opak) Renkler: P-WT (Beyaz Translusent), P-NT
(Dogal Translusent)

Not:
A, B, C, AO Vita® Renkleridir.
Vita®, Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germany tescilli markasidir.

SAKLAMA

En iyi performans igin ; Yuksek sicaklik ve direkt gtines 1sigina maruz
kalmayacak serin ve karanlik bir yerde muhafaza edin. (4 - 25°C/
392-770°F)

(Raf omrli : GRADIA DIRECT ANTERIOR - Imal tarihinden itibaren 3 yildir.
GRADIA DIRECT POSTERIOR - Imal tarihinden itibaren 3 yildir)

AMBALAJ SEKLI
I Unitip )
1. BASLANGIC SETI
(35 Unitip, 7 renk)
- 35tane ug (5 ugx 7 renk) (her ug 0,16 mL)
(6 anterior renk: A2, A3, A3.5, AO3,CV,CT)
(1 posterior renk : P-A2)
- RenkSkalasi
2. REFIL
a. 20'li paket (14 renk) (her ug 0,16 mL)
(8 anterior renk: A1, A2, A3, A3.5,A03, CV, NT, DT)
(6 posterior renk : P-Al, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT)
b. 10'lu paket (12 renk) (her ug 0,16 mL)
(12 anterior renk : BW, A4, B2, B3, C3, AO2, AO4, CVD, CT,
WT, GT, CVT)
Not:
Her Unitipin agirligi : Anteriyor 0,24 gr., Posteriyor 0,28 gr.
3. OPSIYONEL
a. Unitip Applier
b. Renk Skalasi
¢. Kanstirma Pedi (No.14B
Il Syringes
1. INTRODUCTORY KIT
- 7syringes (1 each in 7 shades) (2.7mL per syringe)
(6 anterior shades: A2, A3, A3.5,A03,CV,CT)
(1 posterior shade : P-A2)
- Shade guide
2. REFILL
- 1syringe (in 28 shades) (2.7mL per syringe)
Note :
Weight per syringe : 4.0g for anterior syringe, 4.7g for
posterior syringe
3. Option
a. Shade guide
b. Mixing pad (No.14B)

DIKKAT
Agiz veya deriye temasi halinde derhal alkolle islatilmis pamuk
veya siinger ile temizleyin. Basingli su ile temizleyin.

2. Goze temar halinde derhal basingli su ile temizleyin ve tibbi
bakim uygulayin.

3. Yutmamaya dikkat edin.

4. Dolum islemine baslamadan 6nce, diizgtn aktigindan emin
olmak icin pastanin bir kismi hasta agzinin disinda ve uzakta
ekstrude edilmelidir.

5. Operasyon siiresince olabilecek hassasiyetleri engellemek igin

plastik veya kaucuk eldiven kullanin.

Enfeksiyonlari engellemek icin, Unitipler tek kullanimbiktir.

Istk uyguladiginiz stire boyunca koruyucu g6z maskesi kullanin.

Polimerizasyon materyalini cilalarken, havali veya cerrahi aspirator

ve tozlari solumanizi engellemek icin toz maskesi kullanin.

9. Diger benzer Uriinlerle karistirmayin.

10 Malzemeyi giysilere degdirmekten sakininin.

11. Diste, protetik aparelerde istenmeyen bélgelere temas ederse

1sikla polymerize etmeden uzaklastirin

. GRADIA DIRECT, Ojenol iceren materyallerle birlikte

kullanmayiniz, Griinin polimerizasyonunu engelleyebil.

. Daima eldiven, y(iz maskesi ve gtivenlik gozligu gibi kisisel

koruyucu ekipmanlar (KKE) takiimalidir.

Nadiren bazi hastalarda hassasiyete sebep olabilir. Bdyle bir

durumla karsilagilmasi halinde, Grindn kullaniminin

durdurulmasi ve hekime basvurulmasi gerekmektedir.

® N

N

Onceki kullanma kilavuzunda refere edilen bazi trtinler GHS'e gore
zararli siniflandinlabilir. Daima kendinizi agagidaki linkte mevcut olan
guvenlik bilgi pusulularini referans aliniz.
http://www.gceurope.com

Ayni zamanda tedarikcinizden de saglayabilirsiniz.

TEMIZLEME VE DEZENFEKSIYON:

COK KULLANIMLI DAGITIM SITEMLERI: hastalar arasinda
kontaminasyonu engellemek icin bu cihazlar orta seviye
deenfeksiyon gerektirirler. Kullanimdan hemen sonra cihazi
inceleyiniz ve kot olarak etiketleyiniz. Eger cihaz hasarliysa
kullanimdan ¢ikariniz.

SUYA DALDIRMAYINIZ.cihazi hemen kurumasini ve kontamiasyon
akimlasyonunu énlemek icin iyice temizleyiniz. Ulusal/ bolgesel
Saglik bakim - seviye enfeksiyon control Urtinlerin rehberinde orta
seviye olarak kaydedilmis Granler ile dezenfekte ediniz.

Son Revizyon:01/2018

ietosanas instrukciju

GRADIA® DIRECT

GAISMA CIETEJOSS KOMPOZITMATERIALS RESTAURACIJAM

Paredzéts tikai zobarstniecibas specialistam izmantosanai
rekomendétas indikacijas.

REKOMENDETAS INDIKACIJAS
A. GRADIA DIRECT ANTERIOR
1. Tiedas restauracijas Ill, IV un V klases kavitatés.
2. Tiesas kilveida defektu un saknu virsmu kavitasu restauracijas.
3. Tiesas veniru restauracijas un diastému slégsana.
B.  GRADIA DIRECT POSTERIOR (rentgenkontrastaina)
1. Tiedas restauracijas | un Il klases kavitatés.

KONTRINDIKACIJAS

1. Pulpas parklasana.

2. lzvairieties lietot produktu pacientiem ar alergiju uz metakrilata
monomériem vai metakrilata polimériem.

LIETOSANAS NORADIJUMI

1. Krasas izvele
Notirit zobu ar pumeku un Gdeni. Krasas noteik3anu javeic pirms
zoba izolacijas. Izvélieties piemérotu GRADIA DIRECT krasu
izmantojot GRADIA DIRECT krasu skalu.

2. Kavitdtes sagatavosana
Preparét kavitati pielietojot standarta tehnikas.

Piezime:
Pulpas parklasanai izmantojiet kalcija hidroksidu.

3. Saitésanas tehnika
GRADIA DIRECT saitésanai pie emaljas
un/vai dentina izmantojiet gaisma
cietéjosas saites, pieméram G-znial®
Bond, G-Premio BOND vai G-BOND
(1.att). levérojiet raZotaja instrukciju.

4. GRADIA DIRECT aplikacija Latt
1) Aplikacija no kapsulas levietojiet

GRADIA DIRECT kapsulu Unitip

APPLIER (kapsulu pistolé) vai N\

[idziga aplikatora. ©

Nonemiet vacinu un izspieZat

materialu tiesi kavitate.

Izmantojiet stingru spiedienu

(2.att). Saglabajiet spiedienu uz 2att

aplikatora rokturi kamér izvadat

aplikatoru no mutes. Tas nodrosinas, ka kapsula nepaliks

aplikatora valiga.

Aplikacija no 8lirces

Nonemiet 3firces vacinu un izspiezat materialu uz maisama

bloknota. Ar piemérotu instrumentu aplicéjiet materialu kavitaté.

Péc aplikacijas, lai samazinatu atlieku spiedienu 3lirces iek$pusé,

Slirces virzuli pagriezat pretéji pulkstenraditaja virzienam lidz

pusei. Péc lieto3anas 3lircei nekavéjoties uzlikt vacinu

Piezime:

1. Laiiegtu estétisku restauraciju izmantojot standarta
krasas batiba materialu var aplicét viena slant. Papildus
informacijai - skatit kliniskos padomus.

2. Jamaterials tika uzglabats ledusskapi to var bat grati
izspiest. Pirms lietosanas atstajiet to uz dazam minGtém
istabas temperatara.

3. Péc aplikacijas izvairieties uz materialu parak ilgstosi laut
iedarboties gaismai. Gaisma var saisinat manipulacijas laiku.

LS

Kliniskie padomi
1. Priekszobu kavitates
a. Maza izméra kavitates
Restauréjiet izmantojiet vienas krasas slanosanas tehniku.
Vairuma gadijumu pietiekami izmantot tikai standarta
krasas. Gadijumos, kad nepieciesams lielaks caurspidigums
var izvéléties kadu no aréjam specialam krasam. Skatit art
Klinisko aplikaciju piemérus.
b. Lielaizméra kavitates
Vairuma gadijumu multikrasu slanosanas tehnikas
izmantosana sniegs labaku estétisko rezultatu. Lai blokétu
tumso gaismu no mutes dobuma vai maskétu parkrasotu
dentinu izvélieties piemérotu ieké&jo specialo krasu un
turpiniet atjauno$anu ar standarta krasu. Lai restauracija
izskatitos dzivaka, piem. atveidotu vecuma raditas izskata
izmainas, pédéjam slanim jabut aréjai specialai krasai. Skatit ari
Klinisko aplikaciju piemérus un/vai Krasu kombinaciju karti.
2. Sanuzobu kavitates
a. Maza izméra kavitates
Restauréjiet izmantojiet vienas krasas slanosanas tehniku.
Vairuma gadijumu pietiekami izmantot tikai standarta
krasas. Gadijumos, kad nepieciesams lielaks caurspidigums
var izvéléties kadu no aréjam specialam krasam. Skatit art
Klinisko aplikaciju piemérus.
b. Lielaizméra dzilas kavitates
Kavitates pamata aplicéjiet plistoso kompozitu GRADIA®
DIRECT Flo vai GRADIA® DIRECT LoFlo*. Pec tam aplicéjiet
standarta krasu. Optimalam estétiskam rezultatam ka
pédéjo kompozita slani aplicéjiet aréjo specialo krasu. Skatit
ari Klinisko aplikaciju piemérus.
*Fuji LINING® PASTE PAK, Fuji LINING® LC vai Fuji® IX GP arf var izmantot
ka laineri vai oderes materialu. levérojiet attiecigas razotaja lietosanas
instrukcijas.

Klinisko aplikéciju pieméri (kliniskie padomiNr. 1,2)

(1-a) Standarta 2:4) (2-6) Arja special

standarta
Standarta standarta ekieja Standiarta
B e
s specidls otis
s e 5
352 ieman

Vienas kia Wi
slonosans: eainies Vienas kasas sanosans tehnka

Krasu kombinaciju karte lielas kavitatés prieks
izmantojot vairakas krasas (1-b)

Al | A2 | A3 |A35] A4 | Bl B2 | B3 | G3

BW | AO2 [ AO3 [ AO3 [ AO4 | BW | AO2 | AO3 | AO4
speciala

Standarta Al | A2 | A3 |A35| A4 | BT [ B2 | B3| C3

Agia — Lwr|or [ or|or|or|wr|wr|or|or
speciala

GRADIA DIRECT ANTERIOR: Iradiacijas laiks un efektivais
polimerizacijas dzilums

Iradiacijas laiks ~ Cietinasanas ierice Nosaukums | 20sek. | 40 sek.
Halogéns/LED (700 mW/cm?) 10sek. | 20sek
Lielas jaudas LED (vairak ka

Krasa 1200mW/cm? piem. GC D-Light Pro)

CT,NT, WT, GT, CVT 30mm | 35mm
A1, A2, B1,B2, XBW, BW, DT 25mm | 30mm
A3,B3 20mm | 3.0 mm
A3.5,A4,C3,A02, AO3, AO4, CV, CVD 1.5mm | 25mm

GRADIA DIRECT POSTERIOR : Iradiacijas laiks un efektivais
polimerizacijas dzilums

Iradiacijas laiks ~ Cietinasanas ierice Nosaukums | 20 sek. | 40 sek.
Halogéns/LED (700 mW/cm?) 10sek. [ 20sek
Lielas jaudas LED (vairak ka

Krasa 1200mW/cm?, piem. GC D-Light Pro)

P-Al, P-A2, P-WT, P-NT 25mm | 3.0mm

P-A3,P-A3.5 20mm | 3.0mm
Piezime:

1. Materalu jaaplicé un japolimerizé pa slaniem. Maksimalo
slana biezumu skatit tabula.

2. Mazaka gaismas intensitate var bat par iemeslu nepilnigai
polimerizacijai vai izraisit materidla parkraso$anos.

7. Apstrade un pulésana

Apstradi un puléSanu veikt ar dimanta urbuliem, puléjamam

gumijam un diskiem. Lai sasniegtu izcilu spidumu var izmantot

puléjamas pastas.

Kapsulu pistoles tirisana un sterilizacija
1. Notiriet pistoli ar spirta samércétu marli.
2. Pistolivar autoklavéet 121-135°C (250-275°F) 10 lidz 30 minates vai
sterilizét ar spirtu.
Piezime:
1) Neméginiet sterilizét autoklava, kura Zavésanas cikla laika
temperatQra parsniedz 135°C (275°F).
2) Dazadu kimisko dezinfekcijas/sterilizacijas lidzek|u lietosana
var sabojat kapsulu pistoli, tadé| nav ieteicama.

Krasu skalas tirisana

Krasu skalu var notirit ar adeni un maigam ziepém. To nevajag
sterilizet.

Dazadu kimisko dezinfekcijas/sterilizacijas lidzek|u lietosana var
sabojat krasu skalu, tadé| nav ieteicama.

KRASAS
22 krasas priekszobiem
Standarta krasas : XBW (Extra balinats balts) , BW (balinats balts),
Al,A2, A3, A3.5, A4, B1,B2,B3,C3,CV (cervikala), CVD (cervikala
tumsa)
leksejas specialas krasas : AO2, AO3, AO4
Aréjas specialas krasas: WT (balts caurspidigs), DT (tumss
caurspidigs), CT (dzidri caurspidigs), NT (dabiski caurspidigs),
GT(peléks caurspidigs), CVT (cervikalais caurspidigs)

2. 6 krasas sanu zobiem R
Standarta krasas: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, Aréjas specialas krasas:
P-WT (balts caurspidigs), P-NT (dabiski caurspidigs)
Piezime :
A, B, C, AO atbilst Vita® * krasu skalai.
*Vita® ir Vita Zahnfabrik, Bad Séckingen, Vacija registréta tirdzniecibas marka.

UZGLABASANA

Optimalai izmanto$anas kvalitatei Uzglabat vésa un tumsa vieta
(4-25°C) (39,2 - 770°F) prom no tiesiem saules stariem
(Deriguma termins:

GRADIA DIRECT ANTERIOR -3 gadi no razo$anas datuma
GRADIA DIRECT POSTERIOR -3 gadi no razosanas datuma)

IEPAKOJUMS
I Kapsulas
1. IEPAZISANAS KOMPLEKTS
(35 kapsulas,7 krasas)
- 35kapsulas (5 kapsulas no 7 krasam) (0,16mL kapsula)
(6 anterior krasas : A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT)
(1 posterior krasa : P-A2)
- krasu skala
2. PAPILDIEPAKOJUMI
a. 20 kapsulas (14 krasas) (0,16mL kapsula)
(8 anterior krasas -A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV,NT, DT)
(6 posterior krasas-P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT)
b. 10kapsulas (14 krasas) (0,16mL kapsula)
(14 anterior krasas - XBW, BW, A4, B1, B2, B3, C3, A02, AO4,
CVD, CT, WT,GT,CVT)
Piezime :
Kapsulas svars : 0,24g anterior kapsula, 0,28g posterior
kapsula
3. Papildus
a. Unitip APPLIER kapsulu pistole
b. Krasu skala
¢ Maisamie bloknoti (Nr.14B)
Il Slirces
1. IEPAZISANAS KOMPLEKTS
-7 8lirces (pa vienai no 7 krasam) (2,7mL 3lircé)
(6 anterior krasas : A2, A3, A3.5,A03, CV,CT)
(1 posterior krasa : P-A2)
- krasu skala
2. PAPILDIEPAKOJUMS
-1 8lirce (28 krasas) (2,7mL 8lircé)
Piezime :
Slirces svars : 4,0g anterior $lircé, 4,7g posterior §lircé
3. Papildus
a. Krasuskala
b. Maisamie bloknoti (Nr.14B)

BRIDINAJUMS
Kontakta gadijuma ar mutes dobuma audiem vai adu
nekavéjoties nonemt ar spirta samercétu svammiti vai vati.
Noskalot ar ideni.

2. Kontakta gadijuma ar acim nekavéjoties noskalot ar Gdeni un
vérsties péc mediciniskas palidzibas.

3. lzvairieties norit materialu.

4. Pirms uzsakt plombésanu, lai parliecinatos, ka pasta izspiezas
vienmérigi, nepieciesams daléji izspiest pastu arpus pacienta
mutes un prom no pacienta.

5. Darba laika, lai izvairitos no tiesa kontakta ar skabekli piesatinato
sveku slani un novérstu iespéjamo jutigumu, valkajiet plastikata
vai gumijas cimdus.

6. Infekcijas kontrolei kapsulas paredzétas tikai vienreizéjai
izmantosanai.

7. Polimerizacijas laika valkjiet aizsargbrilles

8. Pulgjot polimerizéto materidlu izmantojiet putek|u atsac&ju un
valkajiet sejas masku, lai neieelpotu puteklus.

9. Nemaisiet kopa ar citiem lidzigiem materialiem.

0. lzvairieties no materiala nok|asanas uz drébém.

1. Kontakta gadijuma ar nevélamam zoba virsmam vai protézém

nonemiet materialu ar instrumentu, vates loditi vai Svammiti

pirms polimerizacijas.

Nelietojiet GRADIA DIRECT kopa ar eigenolu saturosiem

materialiem ta ka eigenols var kavet GRADIA DIRECT cietésanu.

Vienmér javelk personigais aizsargaprikojums, pieméram, cimdi,

sejas maskas un acu drogibas aizsargi.

14. Retos gadijumos produkts var izsaukt jutigumu. Ja ir novérota sada
reakcija, partrauciet produkta izmantosanu un vérsieties pie arsta.

[FN]

Dazi no izstradajumiem, kas minéti jaunakaja Lietosanas instrukcija,
atbilstosi GHS standartam var but klasificéti ka bistami. Vienmér
iepazistieties ar Drosibas datu lapam, kas pieejamas Seit:
http://www.gceurope.com

Tas var sanemt ar no izstradajuma piegadataja.

TIRISANA UN DEZINFICESANA

VAIRAKAS REIZES LIETOJAMAM PIEGADES SISTEMAM:

lai novérstu krustenisko kontaminésanu starp pacientiem, $ai ierice
nepieciesama vidéja limena dezinficésana. Uzreiz péc lieto3anas
apskatlet vai ierice un marke ums nav bojati. Ja tie ir bojati, utilizéjiet

NEDRIKST IEGREMDET. Lai novérstu kontamingjoso materialu
nozisanu un uzkrasanos, ripigi notiriet ierici. Dezinficéjiet ar vidéja
[imena registrétu veselibas aprapes pakapes infekciju kontro\es
izstradajumu atbilstosi regionalajam/valsts vadlinijam.

Pédéjo reizi parskatits : 01/2018

GRADIA® DIRECT

SVIESA KIETINAMAS KOMPOZITAS RESTAURACIIOMS

Skirtas tik gydytojy-odontology naudojimui, pagal
rekomenduojamas indikacijas.

REKOMENDUOJAMOS INDIKACIJOS
A. GRADIA DIRECT ANTERIOR
1. Il IV, V-0s klasés ertmiy tiesioginéms restauracijoms.
2. Pleistiniy defekty ir Sakninio éduonies ertmiy tiesioginéms
restauracijoms.
3. Tiesioginéms laminaty ir diastemos korekcijos
restauracijoms.
B.  GRADIA DIRECT POSTERIOR (rentgenokontrastiska)
1. Tiesioginéms lir Il-os klasés ertmiy restauracijoms

KONTRAINDIKACIJOS

1. Tiesioginiam pulpos padengimui.

2. Venkite $io produkto naudojimo pacientams alergiskiems
metakrilato monomerams ar metakrilato polimerams.

NAUDOJIMO BUDAS

1. Spalvos parinkimas
Nuvalykite dantj su profilaktine poliravimo pasta ir vandeniu.
Spalvos parinkimas atliekamas pries izoliacija. Parinkite tinkamas
GRADIA DIRECT spalvas, naudodami GRADIA DIRECT spalvy
rakta.

2. Ertmés preparavimas
Standartiniais metodais paruoskite danties ertme.

Pastaba :
Pulpos padengimui naudokite kalcio hidroksida.

3. Surisimo sistemos panaudojimas
GRADIA DIRECT surisimui su emaliu ir/
ar dentinu naudokite 3viesa
kietinamas surisimo sistemas, tokias
kaip G-aenial® Bond, G-Premio BOND
ar G-BOND (Pav.1). Vadovaukités
gamintojo nurodymais.

4. GRADIA DIRECT jdéjimas
1) I3spaudimas i$ kapsulés

|dékite GRADIA DIRECT kapsule | N

kapsuliy o

APLIKATORIY ar jo analoga.

Nuimkite kamstelj ir iSspauskite

medZiaga tiesiai | paruosta ertme.

Naudokite tolygy spaudima (Pav. Pav.2

2). Spauskite aplikatoriaus rankeng

isimdami jj i$ paciento burnos. Tai padeés isvengti kapsulés

issilaisvinimo i3 aplikatoriaus.

1$spaudimas is 3virksto

Nuimkite kamstelj ir iSspauskite medZiaga ant maisymo

popierélio. |dékite ja | ertme naudodami tinkama

instrumenta. Po medzwagos isspaudimo pasukite Svirksto
stumoklj 180 laipsniy pries laikrodzio rodykle, kad
sumazintumete 3virksto viduje susidariusj spaudima.

UZsukite kamstelj iskart po naudojimo.

Pastaba:

1. Paprastai, standartinés medziagos spalvos gali bati
jdedamos vienu sluoksniu estetiskai restauracijai sukurti.
Detalesné informacija pateikiama Klinikiniy patarimy
skiltyje.

2. Medziaga gali buti sunku i$spausti jei ji buvo laikoma
3altai. Pries naudojima palaikykite medziaga kambario
temperataroje.

3. I3spaude medziagos venkite ilgo jos laikymo aplinkos
fviesoje‘ Aplinkos Sviesa gali sutrumpinti manipuliavimo
aika.

Pav.1

LS

1. Priekiniy damq ertmes

a.  Nedideliy ertmiy atvejais
Naudokite vienos spalvos sluoksniavimo technika. Daugeliu
atvejy pakaks ir vienos standartinés spalvos. Tais atvejais, kai
reikia didesnio skaidrumo, %ah bati pasirinkta viena i
specialiyjy isoriniy spalvy. Zidrékite j klinikiniy atvejy
pavyzdzius.

b. Dideliy ertmiy atvejais
Daugeliu atvejy,, keliy spalvy sluoksniavimo technika duos
geresnius estetinius rezultatus. Norédami panaikinti tamsy
burnos fona ar pakitusig dentino spalva parinkite tinkama
specialiajg vidine spalva ir teskite darba standartine spalva.
Jei norite padaryti naturalesne, pavyzdziui su amziniais
pakitimais restauracijg, galutiniam sluoksniui turéty buti
naudojamos isorinés specialiosios spalvos. Pavyzdziy
Ziarekite Klinikiniy patarimy skiltyje, ir/ ar spalvy deriniy
lenteléje.

2. Krdminiy danty ertmés

a.  Nedideliy ertmiy atvejais
Naudokite vienos spalvos sluoksniavimo technika. Daugeliu
atvejy pakaks ir vienos standartinés spalvos. Tais atveJa\s, kai
reikia didesnio skaidrumo, gali bati pasirinkta viena is
specialiyjy isoriniy spalvy . Ziarekite | klinikiniy atvejy
pavyzdzius.

b. Giliy ertmiy atvejais
Ertmés dugne naudokite takyjj kompozita, kaip GRADIA®
DIRECT Flo ar GRADIA® DIRECT LoFlo*. Tuomet naudokite
standartine spalva. Norédami uztikrinti gerg estetika -
galutiniam kompozito sluoksniui naudokite viena i$
specialiyjy isoriniy spalvy. Zidrékite | klinikiniy atvejy
pavyzdzius.
*Fuji LINING® PASTE PAK, Fuji LINING® LC ar Fuji® IX GP taip pat gali bati
naudojami, kaip laineris ar pamusalas. Vadovaukités atitinkamomis
gamintojy instrukcijomis.

s danaiacliok

ne

Spalvy, skirty dideliy ertmiy
technika priekiniuose dantyse, derinimo lentelé (1-b)

Al | A2 | A3 [A35| A4 | BT | B2 | B3 [ C3

Pastaba :

1. MedZiaga jdedama j ertme ir kietinama sluoksniais.
Maksimalius sluoksniy storius Zidrékite lentelése.

2. Mazesnis $viesos intensyvumas gali sukelti medziagos
spalvos pakitimus ar nepakankamai ja sukietinti.

7. Apdirbimas ir poliravimas

Poliruokite naudodami deimantinius graztelius, poliravimo

qgalvutes ir diskus.

Galutiniam blizgesiui isgauti gali buti naudojamos jvairios

poliravimo pastos.

Kapsuliy aplikatoriaus valymas ir sterilizavimas

1. Nuvalykite aplikatoriy kempine, sumirkyta alkoholiu. Aplikatorius
qgali buti autoklavuojamas 121-135°C (250-275°F) temperataroje
nuo 10 ki 30 minu¢iy ar dezinfekuojamas alkoholiu.

Pastaba :

1) Nebandykite sterilizuoti autoklavu, kuriame dziovinimo
metu virsijama 135°C (275°F) temperatdra. PrieSingu atveju
aplikatorius gali buti pazeistas.

) |vairis cheminiai dezinfektantai, naudojami sterilizacijai, gali
pazeisti aplikatoriy, todél jy naudojimas
nerekomenduojamas

Spalvy rakto valymas

Spalvy raktas gali bati valomas vandeniu ir minkstu muilu. Jis
neturéty buti sterilizuojamas. Jvairds cheminiai dezinfektantai,
naudojami sterilizacijai, gali pazeisti spalvy rakta.

SPALVOS
22 spalvos priekiniams dantims
Standartines spalvos : XBW (Ekstra balta balintiems dantims), BW
(Balta balintiems dantims), A1, A2, A3, A3.5, A4, B1,B2,B3,C3,CV
(Cervikaling), CVD (Cervikaliné tamsi)
Vidinés specialiosios spalvos : AO2, AO3, AO4
ISorinés specialiosios : WT (Skaidri balta), DT (Skaidri tamsi), CT
(Skaidri permatoma), NT (Natarali skaidri), GT(Pilka skaidri), CVT
(Cervikaliné skaidri)

2. 6spalvos kraminiams dantims
Standartinés spalvos : P-Al, P-A2, P-A3, P-A3.5,
ISorinés specialiosios : P-WT (Skaidri balta), P-NT (Natdrali skaidri)
Pastaba :
A, B, C, AO spalvos atitinka Vita® * Spalvas.
*Vita® yra registruotas prekinis Zenklas Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen,
Vokietija

LAIKYMAS

Optimaliam darbui uztikrinti laikykite vésioje ir tamsioje vietoje (4 -
25°C/ 39,2 - 77,0°F) temperatiroje atokiai nuo tiesoginés saulés
3viesos ir aukstos temperatQros.

(Galiojimo laikas:

GRADIA DIRECT ANTERIOR - 3 metai nuo pagaminimo datos
GRADIA DIRECT POSTERIOR - 3 metai nuo pagaminimo datos).

PAKUOTES
. Kapsulés
1. [VADINIS RINKINYS
(7 spalvy 35 kapsulés)
- 35kapslulés (po 5 kapsules kiekvienos i 7 spalvy)
(0,16mL kapsuléje)
(6 priekiniy danty spalvos : A2, A3, A3.5,A03, CV, CT)
(1 kraminiy danty spalva : P-A2)
- Spalvy raktas
2. PAPILDYMAI
a. 20 kapsuliy pakuoté (bet kurios spalvos i$ 14 pateikty)
(0,16mL kapsuléje)
(8 priekiniy danty spalvos -A1, A2, A3, A3.5, A03, CV,NT, DT)
(6 kraminiy danty spalvos-P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT,
-NT)

b. 10 kapsuliy pakuoté (bet kurios spalvos i§ 14 pateikty)
(0,16mL kapsuléje)
(14 priekiniy danty spalvy - XBW, BW, A4, B1, B2, B3, C3,
AQO2, AO4, CVD, CT, WT,GT,CVT)
Pastaba:
Svoris kapsuléje : 0,249 kapsuléje priekiniams dantims,
0,289 kapsuléje kraminiams dantims
3. Pasirinktinai
a. Kapsuliy aplikatorius
b. Spalvy raktas
c. Popieréliai maisymui (Nr.14B)
Il Svirkstai
1. [VADINIS RINKINYS
- 7 8virkstai (7 skirtingy spalvy) (2,7mL $virkste)
(6 priekiniy danty spalvos : A2, A3, A3.5, A03, CV, CT)
(1 kraminiy danty spalva : P-A2)
- Spalvy raktas
2. PAPILDYMAI
- 13virkstas (28 spalvos) (2,7mL virkste)
Pastaba :
Svoris Svirkste : 4,0g Svirkste priekiniams dantims, 4,79
Svirkste kraminiams dantims
3. Pasirinktinai
a. Spalvy raktas
b. Popieréliai maisymui (Nr.14B)

ATSARGIAI
Jei Sios medziagos pateko ant odos ar kity burnos ertmés
audiniy, nedelsiant pasalinkite kempinéle ar vatos tamponéliu,
sumirkytais alkoholyje. Plaukite vandeniu.

2. Jeisios medziagos pateko j akis, tuoj pat iSplaukite vandeniu ir

kreipkités j gydytoja.

. Saugokites, kad medziaga nebuty praryta.

4. Pries pradédami ertmés uzpildymo procesa, dalinai isspauskite
kazkiek medziagos i$ unidozés, kad jsitikintuméte, jog medziaga
gerai iSteka. T3 padarykite ne burnos ertméje, bet toliau nuo
paciento.

5. Darbo metu mavékite plastikines ar gumines pirstines, kad
iSvengtuméte tiesioginio kontakto su inhibuotais oru dervos
sluoksniais ir galimos sensibilizacijos.

6. Infekcijos kontrolés sumetimais kapsulés skirtos tik vienkartiniam

naudojimui.

Kietinimo $viesa metu naudokite apsauginius akinius.

Poliruodami sukietinta medziaga naudokite siurbliuka ir

dévekite apsaugine kauke, kad iSvengtumete, apdirbimo metu

susidaranciy dulkiy jkvépimo.

9. Nemaisykite su panasiais produktais.

10. Stenkités, kad medziaga nepatekty ant drabuziy

11. Tais atvejais, kada medziaga atsitiktinai patenka ant protezy ar
ant ty danties viety, kur neturéjo patekti, pries kietinant $viesa,
pasalinkite instrumentu, kempinéle ar vatos tamponéliu.

12. Nenaudokite GRADIA DIRECT kartu su produktais, kuriy sudétyje
yra eugenolio, kadangi jis gali sutrikdyti GRADIA DIRECT
kietéjima.

13. Asmeninés apsaugos priemones - pirstinés, kaukés ir

apsauginiai akiniai turéty bati naudojamos visada

Retais atvejais Sis produktas gali sukelti jautruma. Jei taip atsitiko,

nutraukite Sio produkto vartojima bei kreipkités | gydytoja.

w
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Kai kurie naudojimo instrukcijose nurodyti produktai GHS gali bati
klasifikuojami kaip pavojingos medziagos. Visada susipazinkite su
medziagy charakteristiky duomenimis. Juos galite rasti:
http://www.gceurope.com

Informacijg taip pat galite gauti pas tiekéjus.

VALYMAS IR DEZINFEKCIJA

DAUGKARTINIO NAUDOJIMO DOZAVIMO SISTEMOS: siekdami
isvengti pacienty uzkrétimo - Sioms priemonéms taikykite vidutinio
lygio dezinfekcija. ISkart po naudojimo apziarékite priemones ir jy
etiketes, jvertinkite nusidévéjima. Jei sistema nebetinkama

naudoti- iSmeskite.

NEMIRKYKITE. Kad nesikaupty ir nepridziaty nesvarumai -
priemones kruopsciai valykite. Naudokite vidutinio lygio sveikatos
prieziaros jstaigy higienos normas atitinkancias dezinfekcines
priemones, vadovaukités vietiniais/ valstybiniais jstatais.

patikslinta : 01/2018

GRADIA® DIRECT

VALGUSKOVASTUY KOMPOSIITTAIDISMATERJAL

Professionaalseks kasutamiseks hambaravis.

NAIDUSTUSED
A. GRADIA DIRECT ESIHAMMASTELE
1. 11,1V, V klassi taidised.
2. Kiiludefektid ja hambakaela restauratsioonid.
3. Laminaadid ja hammaste Siinimine.
B. GRADIA DIRECT TAGAHAMMASTELE (réntgenkontrastne)
1. ljallklassi taidised.

VASTUNAIDUSTUSED

1. Pulbikatmine.

2. Valtige selle toote kasutamist patsientidel kellel on teadaolevalt
allergia metakrilaatmonomeerile voi metakriilaatpoltimeerile.

KASUTUSJUHEND

1. Varvivalimine
Puhasta hammas pimsspasta ja veega. Enne hammaste
isoleerimist vali voimalikult sobiv tdidismaterjali toon, kasuta
selleks GRADIA DIRECT vérvivotit.

2. Kaviteedi preparatsioon
Prepareeri hammas kasutades standard tehnikat.

Markus:

Pulbi katmiseks kasuta kaltsiumhiidroksiidi.

3. Sidusaine kasutamine
GRADIA DIRECT emaili ja / voi dentiini
sidustamiseks, kasuta
valguskdvastuvaid adhesiivststeeme
nagu G-anial® Bond, G-Premio BOND
voi G-BOND (Joon. 1). Jargi
tootjapoolseid juhiseid Joon.1

4. GRADIA DIRECT paigaldamine.

1) Kapslimaterjali paigaldamine.
Aseta GRADIA DIRECTi kapsel N\
kapsliaplikaatorisse. Eemalda kork
javaljuta materjal otse
prepareeritud kaviteeti. Kasuta
kerget survet (Joon. 2).
Sustlamaterjali paigaldamine.
Eemalda kork ja véljuta materjal segamisalusele. Kasuta
sobivat instrumenti ja paigalda materjal kaviteeti. Parast
seda, keera sUstlakolbi vastupdeva pool pooret, et véltida
materjali valjavalgumist ststlast
Pérast kasutamist sulge koheselt ststlatuub korgiga.
Markus:

1. Paigaldades taidismaterjali Gihe tooni tehnikaga, voib
saavutada esteetilisi restauratsioone, kasutades
pohiliselt standardseid vérvitoone. Tapsemalt vaata
kliinilistest napunéidetest.

2. Otse killmkapist voetud materjal voib olla véljutades
kovem. Enne kasutamist hoia materjali méned minutid
toatemperatuuril.

3. Valjutatud materjali tuleb kaitsta valguse eest.
Umbritsev valgus lthendab materjali kasitlusaega.

Joon. 2

~

KI||n|I|sed néapundited
Esihammaste taidised
a. Vaikesed kaviteedid
Ulesehitamiseks kasuta tihe tooni tehnikat. Enamikel
juhtudel piisab kasutada Uhte standardset varvitooni. Juhul,
kui hammaste emaili kiht on I&bipaistev on vaja valida
spetsiaalsete varvitoonide vahel. Vaata ka kliiniliste
ndpunéidete juurest.
b. Suured kaviteedid
Enamikel juhtudel mitme tooni tehnika annab parema
esteetilise tulemuse.
Et katta tumeda dentiini labikumamist voi maskeerida
ebathtlane dentiin, vali selleks spetsiaalne dentiini toon ja
seejérel jatka Ulesehitust standardse vérvitooniga.
Selleks, et restauratsioon paistaks voimalikult naturaalne
(loomulik) vordle restauratsiooni naiteks korvalolevate
hammastega ning viimane kiht paigalda vastavalt
hammaste vélisiimega, kasuta spetsiaalseid emaili
varvitoone. Vaata ka kliiniliste napundidete juurest ja / voi
kasuta varvikaarti.
2. Tagahammaste téidised
a. Vaikesed kaviteedid
Ulesehitamiseks kasuta tihe tooni tehnikat. Enamikel
juhtudel piisab kasutada Uhte standardset varvitooni. Juhul,
kui hammaste emaili kiht on I&bipaistev on vaja valida
spetsiaalsete varvitoonide vahel. Vaata ka kliiniliste
ndpunéidete juurest.
b. Stgavad kaviteedid
Hambapaohi kata voolava komposiidiga GRADIA® DIRECT Flo
vOi GRADIA® DIRECT LoFlo*ga, seejarel kasuta standardset
varvitooni. Parema esteetilisuse saavutamiseks kasuta
viimase kihina spetsiaalseid emaili varvitoone. Vaata ka
kliinilistest ndpundidetest.
*Fuji LINING® PASTE PAK, Fuji LINING® LC voi Fuji® IX GP voib kasutada ka
linerina voi baasmaterjalina. Jargi tootjapoolseid juhiseid.

o

Kliinilise paigaldamise naited (kliinilised ndpundited 1 ja 2)

9 Sundargnetcon 0D @2 2 Speutaane
T emaaputoon
Spetsiane
— Sanvioon Stancard
foon Spetsiaalne
emaianvtoon S
Mime oonitehika
Vérvide kombinatsiooni kaart k des mitme tooni tehnikat

suurte taidiste puhul esihammastes (1-b)

Al | A2 | A3 |A35| A4 [ BT | B2 | B3 | C3

Spetseaine BW [ AO2 | AO3 | AO3 | 204 | BW [ AO2 | A3 | AO4
dentiini vérvitoon

standardne | 4| ay | a3 [a3s| e | B | B2 | B3|
toon

Spetsiaalne

P WT [ DT | DT | DT | DT | WT | WT | DT | DT
emaili vérvitoon

Varvitoonide tapne tahendus lahtris VARVITOONID.

5. Kontuuride tegemine enne
valguskovastamist
Kontuuride tegemiseks kasuta
standard tehnikat.

6. Valguskdvastamine
GRADIA DIRECT kdvastamiseks kasuta
valguslampi (Joon.3). Jargi tabelist Joon.3
materjali kihipaksuse ja kovastamisaja
juhiseid.

GRADIA DIRECT kihipak ja kovastami: it
puhul:

Vidiné spec. | BW | AO2 | AO3 | AO3 [ AO4 | BW | AO2 | AO3 | AO4
Standartiné | A1 | A2 [ A3 [A35| A4 | Bl B2 | B3 [ G3

ISoriné spec.| WT | DT [ DT | DT | DT | WT | WT [ DT | DT
Detaliau apie spalvas skaitykite skyriuje SPALVOS,

Kovast.aeg Halogeen/LED (700mW/cm?) 20sek. | 40sek.
Kérge voimsusega LED (enamkui | 10sek. | 20 sek.

5. Modeliavimas pries kietinima $viesa
Modeliuokite standartiniais badais

6. Kietinimas Sviesa
Kietinkite GRADIA DIRECT naudodami
$viesos polimerizacine lempg (Pav. 3).
Naudokités pateikta efektyvaus

Varvitoonid 1200mW/cm? nt. GC D-Light Pro)

CT,NT,WT,GT,CVT 3.0mm | 3.5mm
A1,A2,B1,B2, XBW, BW, DT 25mm | 3.0mm
A3,B3 20mm | 3.0mm
A35,A4,C3,A02, AO3, AO4, CV, CVD 15mm [ 25mm
GRADIA DIRECT kihipaksus ja kovastami: t

puhul:

kietinimo gylio ir Svitinimo laiky Paw3 -
lentele. Kovast.aeg Halogeen/LED (700mW/cm?) 20sek. | 40 sek.
Kérge voimsusega LED (enam kui | 10sek. | 20 sek
GRADIA DIRECT ANTERIOR: vitinimo laikai ir efektyvaus Varvitoonid 1200mW/c’, nt. GC D-Light Pro)
kietinimo gyliai P-AT, P-A2, P-WT, P-NT 25mm | 30mm
Svitinimo laikas  Halogeniné/LED (700mW/cm?) | 20sek. | 40 sek. P-A3,P-A35 20mm | 3.0mm
Didelio galingumo LED (daugiau nei | 10 sek. | 20 sek.
Spalva 1200mW/cm?, pvz. GC D-Light Pro) Mérkus:
1. Téidismaterjal paigaldada ja valgustada kihtidena.
CT,NT, WT, GT, CVT 30mm | 35mm Maksimum kihipaksust vaata tabelist.
A1 A2 B1.B2, XBW BW. DT 25mm | 3.0mm 2. Madal valgusintensiivsus voib pohjustada mittekdllaldast
S kdvastumist voi materjali vérvitooni muutust.
A3,B3 20mm | 30mm 7. Viimistlemine ja poleerimine
A3.5 A, C3, A0, A3, AOA, Y, CVD T5mm | 25 mm Viimistlemiseks ja poleerimiseks kasuta teemantpuure,

GRADIA DIRECT POSTERIOR : $vitinimo laikai ir efektyvaus
kietinimo gyliai

Papildus informacijai par krasam skatit sadaju KRASAS.

5. Konturésana pirms polimerizacijas
Konturésanu veikt izmantojot
standarta panémienus.

6. Polimerizacija
Polimerizéjiet GRADIA DIRECT ar
polimerizacijas lampu (3.att.). Skatit
sekojosa tabula iradiacijas laiku un 3ot
efektivo polimerizacijas dzilumu.

Svitinimo laikas  Halogening/LED (700mW/cm?) | 20 sek. | 40 sek.
Didelio galingumo LED (daugiau nei | 10 sek. | 20 sek.

Spalva 1200mW/cm®, pvz. GC D-Light Pro)
P-A1, P-A2, P-WT, P-NT 25mm [ 3.0mm
P-A3,P-A35 20mm | 3.0mm

poleerkettaid ja -kumme. Korglaike saavutamiseks kasuta
poleerpastasid.

VARVITOONID
1. 22 esihammaste tooni
Standard vérvid: XBW (Extra valge toon valgendatud
hammastele), BW (Valge toon valgendatud hammastele), A1, A2,
A3, A35, A4,B1, B2, B3, C3, CV (Hambakaela piirkond), CVD
(Tume toon hambakaela piirkonda)
Spetsiaalsed opaaksed toonid: AO2, AO3, AO4
Spetsiaalsed emaili toonid: WT (Valge), DT (Tume), CT
(Labipaistev), NT (Naturaalne), GT (Hall), CVT (Hambakaela toon),
2. 6tagahammaste tooni
Standard toonid: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5,
Spetsiaalsed emallltoomd P-WT (Valge), P-NT (Naturaalne)

Markus:
A, B, C, AO on Vita® -pohised toonid.

Vita® on registreeritud kaubamérk Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Saksamaa

SAILITAMINE

Séilitada jahedas ja pimedas temperatuuril (4-25°C/ 39,2-77,0°F).
Hoida otsese paikesevalguse eest kaitstult.

(Séilivusaeg:

GRADIA DIRECT ESIHAMMASTELE - 3 aastat alates

tootmisest

GRADIA DIRECT TAGAHAMMASTELE - 3 aastat alates tootmisest)

PAKENDID
I Kapslid
1. ALUSTUSKOMPLEKT
- 35kapslit (7 varvitooni, igat tooni 5 kapslit. Kapsel
sisaldab 0,16mL materjali).
(6 tooni esihammastele: A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT)
(1 tagahammaste toon: P-A2)
- Varviveti
2. REFILL
a. 20 kapslit pakis (koik 14 tooni) (kapsel sisaldab 0,16mL
materjali)
(8 tooni esihammastele -A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV,NT, DT)
(6 tooni tagahammastele -P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5,
P-WT, P-NT)
b. 10 kapslit pakis (kdik 14 tooni) (kapsel sisaldab 0.16mL
materjali)
(14 tooni esihammastele - XBW, BW, A4, B1, B2, B3, C3,
A2, AO4, CVD, CT, WT,GT,CVT)
Markus:
Kapsli kaal: esihammaste materjalil 0,249,
tagahammaste materjalil 0,28g.
3. Valikus
a. Kapsliaplikaator
b. Vérvivoti
c. Segamisalus (Nr.14B)
Il Sustlad
1. ALUSTUSKOMPLEKT
- 7sUstalt (igat vérvi 1)
(stistal sisaldab 2,7mL materjali)
(6 tooni esihammastele: A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT)
(1 tagahammaste toon: P-A2)
- Varviveti
2. REFILL
- 1sistal (28 varvitooni) (ststal sisaldab 2,7mL materjali).
Markus:
Esihammaste siistla kaal on 4,0g Tagahammaste ststla
kaal on 4,79
3. Valikus
a. Varvivoti
b. Segamisalus (Nr.14B)

HOIATUS
Kokkupuutel suu limaskesta voi nahaga eemalda materjal
koheselt alkoholis immutatud késna voi vatiga, loputa veega.
2. Silma sattumisel loputa hoolikalt veega ja po6rdu vajadusel
arsti poole.
Hoidu materjali suu kaudu manustamisest.
Enne taidise paigaldamist lase vaike kogus materjali vélja
(véljaspool patsiendi suud ja patsiendist eemal),
veendumaks, et pasta valjutub korralikult.
5. Kanna kindaid selleks, et valtida materjaliga otsest
kokkupuudet, véib pdhjustada tundlikkust.
Valdi infektsiooni, kasutades kapslimaterjali ihekordselt.
Valgustamise ajal kanna kaitseprille.
Poleerides valguskdvastatud materjali kasuta tolmukoguijat ja
kanna tolmumaski, et véltida tolmu sissehingamist.
9. Arasega kokku teiste sarnaste toodetega.
10. Véldi materjali sattumist riietele.
11. Juhul, kui materjal satub mitte ettendhtud hamba véi proteesi
piirkonda tuleb see eemaldada instrumendi, kdsna véi
vatikuuliga enne materjali valguskovastamist.
Ara kasuta GRADIA DIRECT koos eugenoli sisaldavate
materjalidega, kuna eugenol voib takistada GRADIA DIRECT
kovenemist.
. Alati tuleb kanda kaitsevarustust nagu kindad, ndomask ja
kaitseprillid.
. Harvadel juhtudel véib toode pohjustada tundlikkust. Sellisel
juhul koheselt katkestada toote kasutamine, vajadusel poérduda
arsti poole.
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Madned tooted kdesolevas kasutusjuhendis voivad GHSijargi olla
klassifitseeritud kui tervistkahjustavad. Ohutusjuhend selle toote
kohta on kattesaadav siit

http://www.gceurope.com

Samuti saab seda varustaja kdest

PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE
MITMEKORDSELT KASUTATAVAD KANDESUSTEEMID:
patsientidevahelise ristkontaminatsiooni véltimiseks tuleb see
vahend desinfitseerida vaheetapile vastava infektsioonikontrolli
vahendiga. Kohe peale kasutamist hinda kahjustuste olemasolu
seadmel. Kahjustunud vahend kuulub dra viskamisele.

MITTE SISSE KASTA. Saasteainete kinni kuivamise ja kuhjumise
ennetamiseks puhasta seade pohjalikult. Desinfitseeri vaheetapile
vastava infektsioonikontrolli vahendiga jérgides kohalikke/
rahvusvahelisi juhendeid

Viimati parandatud : 01/2018



