
ust in čistilo s pomočjo enakomernega pritiska 
z gobico ali ščetko porazdelite. MD 550 pustite 
kratko učinkovati in korito nato sperite z vodo. 
MD 550 uporabljajte po potrebi, vsekakor 
obvezno pa zvečer pred dezinficiranjem sesal-
ne naprave.
Napotki: Vnetišče pri 23˚C. Previdnost pri rav-
nanju z materiali, občutljivimi na alkohol (npr. 
akrilno steklo). Za pljuvalnik ne uporabljajte 
dezinfekcijskih ali čistilnih sredstev, ki se peni-
jo ali vsebujejo grobe delce.

 glej natisk.

Pozor. Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Hraniti 
ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih 
površin. - Kajenje prepovedano. Nositi zaščitne 
rokavice. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte 
z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, 
če jih imate in če to lahko storite brez težav. 
Nadaljujte z izpiranjem. Hraniti na dobro  
prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. 
Odstraniti vsebino/posodo nevarnih ali poseb-
nih odpadkov.
Distribucija: DÜRR DENTAL AUSTRIA
Feldstraße 7a, 6020 Innsbruck, Austria 
 +43 512572834

hr MD 550 Sredstvo za čišćenje 
umivaonika za ispiranje usta

MD 550 specijalni je preparat antimikrobnog 
djelovanja spreman za upotrebu, a namijenjen 
je čišćenju i njezi umivaonika za ispiranje usta 
u stomatološkim ordinacijama. MD 550 uklanja 
ostatke kamenca, krvi, tableta za bojanje 
plaka, materijala za izradu otisaka itd.
Sastav: 100 g sredstva MD 550 sadrži: 40 g 
etanola, < 1 g tenzide, < 5 g organske kiseli-
ne, pomoćne tvari i benzilsalicilat u vodenoj 
otopini. Raspon djelovanja: baktericidno, levu-
rocidno. Testirano u skladu s direktivama 
EN 13727, EN 13624.
Primjena: MD 550 primjenjuje se nerazrijeđen. 
Da biste otvorili pakiranje, pritisnite sigurnos-
ni zatvarač o glatke površine i okrenite ga. 
Nekoliko puta poprskajte umivaonik za ispi-
ranje usta sredstvom MD 550 te spužvom ili 
četkom raspodijelite jednakim pritiskom. Pus-
tite da MD 550 kratko djeluje i isperite vodom. 
MD 550 primijenite prema potrebi, ali obavez-
no navečer prije dezinfekcije sisaljke. 
Upozorenja: prema normi DIN 51755 zapaljivo 
pri 23 °C. Oprez pri rukovanju materijalima 
osjetljivim na alkohol (npr. akrilno staklo). Ne 
koristite pjenušava ili abrazivna sredstva za 

odstraňuje zvyšky vodného kameňa, krvi, far-
biacich tabliet zubného povlaku, materiálov na 
odliatky aĘpod.
Zloženie: 100 g MD 500 obsahuje 40 g etano-
lu, < 1 g tenzidov, < 5 g organických kyselín, 
pomocné látky, benzylsalicylát, vodu.
Spektrum účinkov: baktericídny, levurocídny. 
Vyskúšaný poda EN 13727, EN 13624.
Použitie: MD 550 sa používa nezriedený. 
Pre otvorenie stlačte a otočte bezpečnostný 
uzáver na rovnej podložke. Niekokokrát stre-
knite MD 550 do misy aĘrovnomerným tla-
kom rozotrite špongiou alebo kefou. MD 550 
nechajte krátko pôsobi a opláchnite vodou. 
MD 550 používajte poda potreby, večer ale 
bezpodmienečne pred dezinfekciou odsávacie-
ho zariadenia.
Pokyny: Bod vzplanutia 23°C. Opatrne pri 
zaobchádzaní sĘmateriálmi, ktoré citlivo rea-
gujú sĘalkoholmi (napr. akrylové sklo). Pre 
puvátko nepoužívajte žiadne dezinfekčné alebo 
čistiace prostriedky, ktoré penia alebo môžu 
poškriaba povrch.

 viď potlač.

Pozor. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Uchová-
vajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného  
ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Noste 
ochranné rukavice. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Nie-
koľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak  
používate kontaktné šošovky a ak je to možné, 
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  
Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Ucho-
vávajte v chlade. Obsah/nádobu zavezte na  
miesto likvidácie problematického odpadu. 

Sl MD 550 Čistilo za korito za 
izpiranje ust

MD 550 je za uporabo pripravljeni specialni 
preparat za čiščenje in nego korit za izpiranje 
ust v zobozdravniških ordinacijah kot tudi umi-
valnikov, WC-jev, ploščic in podobnih predme-
tov. MD 550 odstranjuje ostanke apnenca, krvi, 
tablet za obarvanje zobnih oblog, materialov za 
odtiske itn.
Sestava: 100 g MD 550 vsebuje 40 g etanola, 
< 1 g tenzidov, < 5 g organskih kislin, pomo-
žne snovi, benzilsalicilat, vodo.
Spekter učinkovanja: Baktericid, levurocid. 
Preverjen v skladu s EN 13727, EN 13624.
Uporaba: MD 550 se uporablja nerazredčen. 
Odprite tako, da varnostni pokrov na gladkih 
površinah stisnete skupaj in ga zavrtite. Nekaj 
brizgljajev MD 550 dajte v korito za izpiranje 

dezinfekciju ili za čišćenje zdjelica za pljuvanje.
 vidi otisak.

Zapaljivo. Držati dalje od izvora zapaljenja. Ne 
pušiti. Izbjegavati kontakt proizvoda s očima i 
kožom. Ako dođe u dodir s očima, temeljito 
isperite vodom i obratite se liječniku. Tijekom 
rada nositi prikladne zaštitne rukavice.
Zastupnik u Hrvatskoj: 
DÜRR DENTAL AUSTRIA
Feldstraße 7 a, 6020 Innsbruck, Austria  
 +43 512572834

hu MD 550 Szájöblítő tálca 
tisztítószer

Az MD 550 használatra kész speciális készít-
mény fogorvosi rendelőkben használt szájöblí-
tő tálcák valamint mosdókagylók, WC-k, csem-
pék és hasonlók tisztítására és ápolására. Az 
MD 550 eltávolítja a vízkő, vér, plakkszínező 
tabletta, mintavevő anyag, stb. maradékokat.
Összetétel: 100 g MD 550 tartalma 40 g eta-
nol, < 1 g tenzidek, < 5 g szerves savak, 
segédanya gok, benzil-szalicilát, víz. Hatás-
spektrum: Baktericid, levurocid. EN 13727, 
EN 13624 szerint ellenőrizve.
Alkalmazás: Az MD 550-at hígítás nélkül alkal 
- mazzuk. Nyitáshoz nyomja össze a biztonsági
zárókupakot a sima felületeknél, és forgassa 
el. Fecskendezzen rá néhányszor az MD 550-
ből a szájöblítő tálcára, és szivaccsal vagy 
kefével egyenletes nyomás mellett oszlassa el. 
Hagyja rövid ideig hatni az MD 550-et, és 
utána vízzel öblítse le. Az MD 550-et szükség 
szerint, de este feltétlenül, az elszívó berende-
zés fertőtlenítése előtt alkalmazza.
Útmutatások: Lobbanáspont 23°C. Vigyázat 
alkoholra érzékeny anyagok, pl. plexi eseté-
ben. A köpötálcához ne használjon habzó vagy 
súroló hatású fertőtlenítő vagy tisztítószereket.

 lásd a rányomtatott dátumot.

Figyelem. Fokozottan tűzveszélyes folyadék és 
gőz. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/.../forró felüle-
tektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Védő-
kesztyű használata kötelező. SZEMBE KERÜ-
LÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés 
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolí-
tása, ha könnyen megoldható. Az öblítés foly-
tatása. Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös 
helyen tartandó. A tartalom/edény elhelyezése 
hulladékként: vagy veszélyeshulladék-gyűjtő 
helyre kell vinni. 

Magyarországi forgalmazó:
DÜRR DENTAL AUSTRIA
Feldstraße 7a, 6020 Innsbruck, Austria
 +43 512572834

ee MD 550 Suuloputuskausi 
puhastusvahend

MD 550 on kasutamisvalmis spetsiaalprepa-
raat hambaarstikabinettide suuloputuskaus-
side aga ka kraanikausside, WC, keraamiliste 
plaatide puhastamiseks. Lisaks sellele eemal-
dab MD 550 kalgi, vere, kattu värvivate tablet-
tide plekid jne.
Koostis: 100 g MD 550 sisaldab 40 g etanooli, 
< 1 g tensiidi, < 5 g orgaanilisi happeid, abiai-
neid, bensüülsalitsülaat, vett.
Mõjuspekter: Bakteritsiidne, levurotsiidne. 
Kontrollitud vastavalt EN 13727, EN 13624-le.
Kasutamine: MD 550 kasutatakse lahjenda-
mata kujul. Avamiseks turvasulgurit siledatel 
pindadel kokku suruda ning keerata. Pritsida 
pisut MD 550 suuloputuskaussi. Ning švammi 
või harjaga ühtlaselt vajutades jaotada. Lasta 
MD 550 veidi aega mõjuda ning seejärel veega 
loputada. Kasutada MD 550 vastavalt vajadu-
sele, kuid õhtuti kindlasti enne vaakumpumba 
desinfenktsiooni. 
Märkused: Leekpunkt 23 °C. Ettevaatust alko-
holitundlike materjalidega (nt. akrüülklaas). 
Mitte kasutada süljekausi puhastamisel vahus-
tavaid või hõõruvaid desinfektsiooni- või 
puhastusvahendeid.

 vt pealdist.

Hoiatus. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Hoida 
eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/
kuumadest pindadest. - Mitte suitsetada. 
Kanda kaitsekindaid. SILMA SATTUMISE KOR-
RAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatli-
kult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid  
kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. 
Loputada veel kord. Hoida hästi ventileeritavas  
kohas. Hoida jahedas. Sisu/mahuti kõrvaldada  
vastavalt kohalikele eeskirjadele (viia ohtlike 
jäätmete kogumispunkti).

lv MD 550 Mutes skalojamā 
trauka tīrītājs

MD 550 ir lietošanai gatavs īpašs preparāts 
mutes skalojamā trauka zobārstniecība kabi-
netā, kā arī izlietņu, tualetes podu, flīžu u.c. 
priekšmetu tīrīšanai un kopšanai. MD 550 lik-

vidē kaļķa, asiņu, aplikuma iekrāsošanas tab-
lešu, veidņu materiālu u.c. paliekas.
Sastāvs: 100 g MD 550 satur 40 g etanola, 
< 1 g tensīda, < 5 g organisko skābju, palīg-
vielas, benzilsalicilăts, ūdeni. 
Darbības spektrs: baktericīds, levurocīds. 
Pārbaudīts atbilstoši EN 13727, EN 13624.
Lietošana: MD 550 lieto neatšķaidītā veidā. 
Lai atvērtu drošības aizdari, pudeli novieto 
uz gludas virsmas, saspiež un pagriež. Dažas 
reizes iesmidzina MD 550 mutes skalojamā 
traukā un ar sūkli vai birsti ar vienmērīgu 
spiedienu izlīdzina. Ļauj MD 550 īsu brīdi 
iedarboties un noskalo ar ūdeni. MD 550 var 
lietot pēc vajadzības, bet vakarā noteikti pirms 
atsūkšanas aparāta dezinfekcijas.
Brīdinājumi: Uzliesmošanas punkts 23˚C. 
Uzmanīgi apstrādāt materiālus, kas ir jutīgi 
pret spirtu (piemēram, akrilstiklu). Traukiem 
nelietot putojušus vai abrazīvus dezinfekcijas 
vai tīrīšanas līdzekļus.

 skatīt uz iepakojuma.

Uzmanību. Viegli uzliesmojošs šķidrums un 
tvaiki. Nelietot vietās, kur ir sastopams kar-
stums/dzirksteles/atklāta uguns/.../karstas 
virsmas. Nesmēķēt. Izmantot aizsargcimdus. 
SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni 
vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir 
ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt ska-
lot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsu-
mā. Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo  
atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas 
vietā. 

lt MD 550 Burnos spjaudyklės 
valiklis

MD 550 – vartoti paruoštas specialus prepara-
tas burnos spjaudyklėms (skalauti skirtiems 
indeliams stomatologijos įrenginiuose) valyti ir 
prižiūrėti. Šis preparatas kaip valiklis tinka ir 
kriauklėms, unitazams, keramikinėms plyte-
lėms ir pan valyti. MD 550 šalina nuo kalkių, 
kraujo, atspaudinių masių, dantų apnašoms 
dažyti skirtų tablečių likusias apnašas.
Sudėtis: 100 g MD 550 yra 40 g etanolio, 
< 1 g tenzidų, < 5 g organinių rūgščių, pagal-
binių medžiagų, benzilo salicilatas, vandens.
Poveikio spektras: baktericidas, levuroucidas. 
Patikrintas pagal EN 13727, EN 13624 stan-
dartus.
Naudojimo būdas: MD 550 naudojamas 
neskiestas. Norint atidaryti, reikia prie lygaus 
paviršiaus prispausti apsauginį uždarymą ir 

jį pasukti. Į spjaudyklę vieną kartą išspausti 
MD 550 ir, tolygiai spaudžiant, jį kempinėle ar 
šepečiu išskirstyti po visą spjaudyklę. Truputį 
palaukti, kol preparatas suveiks, ir nuskalauti 
vandeniu. MD 550 naudoti pagal poreikį, vaka-
rais, tačiau būtinai prieš dezinfekuojant siurbi-
mo įrenginį.
Nurodymai: Užsidegimo taškas 23 °C. Atsar-
giai naudoti, kai medžiaga jautri alkoholiui 
(pvz., valant akrilo stiklą). Spjaudyklei valyti 
nenaudoti putojančių ar trinamojo (abrazyvinio) 
poveikio dezinfekcinių medžiagų ar valiklių.

 žr. užrašą.

Atsargiai. Labai degūs skystis ir garai. Laikyti 
atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros  
liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti. Mūvėti 
apsaugines pirštines. PATEKUS Į AKIS: Kelias 
minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kon-
taktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai 
galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti 
gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vieto-
je. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų  
atliekų surinkimo vietas. 

ru
MD 550 Средство 
для чистки ванночек для 
полоскания рта

MD 550  -  готовый  к  применению  
специальньıй  препарат  для  чистки 
ванночек для полоскания рта в стома-
тологических  поликлиниках,  а  также 
раковин,  туалетов,  кафеля  и  др.  и 
ухода за ними. MD 550 удаляет остат-
ки  извести,  крови,  индикаторных 
таблеток  для  обнаружения  зубньıх 
бляшек, слепочньıх материалов и т.д.
Состав:  в  100 г  MD 550  содержится 
40 г  этанола,  <  1 г  поверхностно- 
активньıх веществ, < 5 г органических 
кислот,  вспомогательные  вещества, 
бензилсалцилат, вода.
Спектр действия:  бактерицид,  леву-
роцидно. Проверено в соответствии с 
EN 13727, EN 13624.
Применение:  MD 550  применяется 
без  разбавления  в  воде.  Чтобы 
открыть  предохранительную  крышку, 
сожмите  гладкие  поверхности  и 
поверните.  Немного  разбрызгайте 
MD 550 по поверхности ванночки для 
полоскания рта и равномерно распре-
делите  губкой  или  щеткой.  Дайте 

средству MD 550 подействовать неко-
торое  время,  а  потом  смойте  водой. 
Применяйте MD 550 в зависимости от 
необходимости,  однако  по  вечерам, 
перед  дезинфекцией  всасывающей 
системы, – в обязательном порядке.
Указания:  Температура  воспламене-
ния  23 °C.  Соблюдайте  осторожность 
при обработке материалов, восприим-
чивых к  спирту, например акрилового 
стекла.  Для  обработкм  плевательниц 
не используйте пенящиеся и абразив-
ные  дезинфицирующие  или  чистящие 
средства.

 см. печать.

Внимание.  Жидкость  и  пар  способны 
воспламеняться.  Держать  вдали  от 
источников  тепла/искр/открытого  
пламени/горячих  поверхностей.  -  Не 
курить.  Носить  защитные  перчатки.  
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение 
нескольких минут осторожно промыть 
глаза водой. При наличии контактных 
линз,  по  возможности,  снять  их.  Про-
должить  промывать  глаза.  Хранить  в 
холодном месте с хорошей вентиляци-
ей.  Подавать  содержимое/емкость  в 
качестве специального вида отходов.

Bg MD 550 Препарат за 
почистване на плювалници

MD 550 – е готов за употреба специа-
лен  препарат  с  антимикробно  дейст-
вие  за  почистване  и  поддръжка  на 
плювалници  в  зъболекарски  кабине-
ти.  MD 550  отстранява  остатъци  от 
варовик, кръв, таблетки за оцветява-
не на плака, материали за отпечатъци 
др.
Състав:  100 g  MD 550  съдържат  40 g 
етанол, < 1 g тензиди, < 5 g органични 
киселини,  помощни  вещества  и  бен-
зилсалицилат във воден разтвор.
Спектър на действие: Бактерицидно, 
левуроцидно.  Изпитан  съгласно 
EN 13727, EN 13624.
Употреба:  MD 550  се  използва  без 
разреждане.  За  отваряне  стиснете 
гладките  повърхности  на  защитната 
запушалка  и  я  завъртете.  Пръснете 
няколко пъти от MD 550 в плювалнка 
и  с  гъба  или  четка  разнесете  като 
натискате  равномерно.  Оставете 

MD 550 да подейства известно време 
и  след  това  изплакнете  с  вода. 
Използвайте  MD 550  при  нужда, 
вечер,  но  непременно  преди  дезин-
фекцията на аспиратора.
Указания:  Пламна  точка  съгласно 
DIN 51 755: 23 oC. Внимание при рабр-
та  с  чувствителни  към  алкохол  мате-
риали (напр. акрилно стъкло). За плю-
валника  не  използвайте  пенещи  се 
или  абразивни  препарати  за  дезин-
фекция или почистване.

 виж маркировката.

Внимание. Силно запалими течност и 
пари.  Да  се  пази  от  топлина/искри/
открит  пламък/нагорещени  повърхно-
сти.  -  Тютюнопушенето  забранено.  
Използвайте  предпазни  ръкавици. 
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте  
внимателно с вода в продължение на 
няколко минути. Свалете контактните  
лещи,  ако  има  такива  и  доколкото 
това  е  възможно.  Продължавайте  да 
промивате. Да се съхранява на добре  
проветриво място. Да се съхранява на 
хладно.  Съдържанието/съдът  да  се  
изхвърли  на  място  за  събиране  на 
опасни или специални отпадъци.

rO
MD 550 Produs pentru 
curăţarea chiuvetei pentru 
clătirea gurii

MD 550 este un preparat special, gata de a 
fi utilizat, cu acţiune antimicrobiană, pentru 
curăţarea și întreţinerea chiuvetei pentru clă-
tirea gurii din uniturile stomatologice de trata-
ment. MD 550 îndepărtează reziduurile de cal-
car, sânge tabletelor pentru evidenţierea plăcii 
dentare, materiale de modelaj, etc.
Compoziţie: 100 g MD 550 conţin: 40 g eta-
nol, < 1 g surfactanţi, < 5 g acizi organici, adi-
tivi și salicilat de benzil în soluţie apoasă.
Spectru de acţiune: Bactericid, levuricid. Veri-
ficat conform EN 13727, EN 13624.
Utilizare: MD 550 se utilizează nediluat. Pen-
tru deschiderea capacului de siguranţă se 
apasă pe suprafeţele netede și se rotește. Se 
aruncă câteva jeturi de MD 550 să acţioneze 
un timp scurt, și se clătește cu apă. MD 550 
se utilizează în funcţie de necesitate, însă obli-
gatoriu seara înaintea dezinfecţiei instalaţiei de 
aspiraţie.

Indicaţii: Temperatura de inflamabilitate 23 °C
conform DIN 51755. Prudenţă în cazul mani-
pulării materialelor sensibile la acţiunea alcoo-
lilor (de ex. sticla acrilică). Pentru bazin nu 
folosiţi produse pentru dezinfecţie sau curăţare 
care spumează sau prafuri de curăţat.

 vezi inscripţia.

Atenţie. Lichid și vapori foarte inflamabili. A se 
păstra departe de surse de căldură/scântei/flă-
cări deschise/suprafeţe încinse. - Fumatul 
interzis. Purtaţi mănuși de protecţie. ÎN CAZ DE 
CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă 
timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de 
contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se 
poate face cu ușurinţă. Continuaţi să clătiţi. A 
se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se 
păstra la rece. Aruncaţi conţinutul/recipientul 
la un centru de colectare a deșeurilor pericu-
loase sau speciale. 

tr MD 550 Kreşuvar 
temizleyici Ajan

MD 550 diș hekimliği tedavi ünitlerinde kre-
șuvarların temizlenmesi ve bakımı amacıyla 
kullanılan, antimikrobiyel etkili, kullanıma hazır, 
özel bir preparattır. MD 550 kireç, kan, plak 
boyama tableti, ölçü malzemesi vs. artıklarını 
uzaklaștırır.
Bileşimi: 100 g MD 550: su esaslı çözelti içeri-
sinde 40 g etanol, < 1 g yüzey etken maddeler, 
< 5 g organik asitler, yardımcı maddeler ve 
benzil salisilat içerir.
Etki spektrumu: Bakterisit, levürosit. 
EN 13727, EN 13624 normuna göre test edil-
miștir.
Uygulama: MD 550 seyreltilmeden uygulanır. 
Açmak için güvenlikli kapağın düz yüzeylerine 
bastırın ve çevirin. Kreșuara bir iki kez MD 550 
sıkın ve bir sünger veya fırça aracılığıyla eșit 
șekilde bastırarak yayın. Kısa bir süre 
MD 550’nin etki etmesini bekleyin ve suyla 
durulayın. MD 550’yi ihtiyaca göre, ancak mut-
laka akșamları aspirasyon sistemi dezenfekte 
edilmeden önce uygulanmalıdır.
Notlar: DIN 51755’e göre alevlenme noktası 
23 °C’dir. Alkole karșı hassas materyallerde 
(örn. akrilik cam) dikkatli olun. Tükürme kasesi 
için köpürücü veya ovucu özelliğe sahip 
dezenfektan veya temizleyici madde kullanma-
yın.

 tarih baskısına bakın.

Dikkat. Sıvı ve buhar kolay tutșabilir. Isı/kıvıl-
cım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - 
Sigara içmeyin.  Koruyucu eldiven kullanın. 
GÖZLER İLE TEMASTA: Bir kaç dakika su ile 
nazikçe yıkayın. Mümkün olduğunca lensleri 
uzaklaștırın. Yıkamaya devam edin. İyi havala-
nan bir yerde serin olarak muhafaza edin. İçe-
riği sorunlu atık imhasına iletin. 
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 veja a estampa.

Atenção. Líquido e vapor facilmente inflamá-
veis. Manter afastado do calor/faísca/chama  
aberta/superfícies quentes. - Não fumar. Usar 
luvas de protecção. SE ENTRAR EM CONTACTO 
COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente 
com água durante vários minutos. Se usar  
lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for pos-
sível. Continuar a enxaguar. Armazenar em 
local bem ventilado. Conservar em ambiente 
fresco. Eliminar o conteúdo/recipiente, envian-
do-o(s) para local autorizado para a recolha de 
resíduos perigosos ou especiais. 
Distribuído em Portugal por: 
DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A.
Serra de la Salut, 11 N-6, 
Poligono Industrial Santiga,
08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain 
 + 34 937183335

Nl MD 550 reinigingsmiddel 
voor de spittoonschaal

MD 550 is een gebruiksklaar speciaal prepa-
raat voor de reiniging en het onderhoud van de 
spittoonschaal van de behandelstoel van de 
tandarts. MD 550 verwijdert aanslag van kalk, 
bloed, plaquekleurtabletten, afdruckmaterialien 
enzovoort.
Samenstelling: 100 g MD 550 bevat 40 g 
ethanol, < 1 g tensiden, < 5 g organische 
zuren, hulpstoffen, benzylsalicylaat, water.
Werkingsspectrum: Bactericide, levurocide. 
Getest volgens EN 13727, EN 13624.
Toepassing: MD 550 wordt onverdund toe-
gepast. Om de verpakking te openen de vei-
ligheidssluiting op de platte vlakken samen-
drukken en draaien. Enkele scheutjes MD 550 
in de spittoonschaal doen en met een spons 
gelijkmatig verdelen. MD 550 even in laten 
werken en met water wegspoelen. MD 550 
naar avonds behoefte’s maar absoluut voor de 
desinfecti van de afzuiginstallatie toepassen.
N.B.: Ontvlammingspunt 23 °C. Weesvoorzich-
tig bij de omgang met voor alcohol gevoelige 
materialen (bijvoorbeeld acrylglas). Voor de 
spittoonschal geen schuimende of schurende 
desinfektieof reinigungsmiddelen gebruiken.

 zie opdruk.

Waarschuwing. Licht ontvlambare vloeistof en 
damp. Verwijderd houden van warmte/vonken/
open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. 
Beschermende handschoenen dragen. BIJ 

 véase lo grabado.

Atención. Líquido y vapores muy inflamables. 
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas,  
llama abierta o superficies calientes. - No 
fumar. Llevar guantes de protección. EN CASO 
DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuida-
dosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 
fácil. Seguir aclarando. Almacenar en un lugar 
bien ventilado. Mantener en lugar fresco.  
Eliminar el contenido/el recipiente en un punto 
de recogida pública de residuos especiales o 
peligrosos.
DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A.
Serra de la Salut, 11 N-6,
Poligono Industrial Santiga,
08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain
 +34 937183335

Pt MD 550 limpador para 
bacia de lavagem bucal

MD 550 é um preparado especial pronto para 
o uso, com efeito contra micróbios, apropriado 
para a limpeza e conservação de bacias de 
lavagem bucais em unidades odontológicas de 
tratamento. É também apropriado para a lim-
peza de pias, sanitários, azulejos, entre outros 
objectos. MD 550 remove resíduos de calcário, 
sangue, bandejas para a pigmentação de pla-
cas, moldes, etc.
Composição: 100 g de MD 550 contêm 40 g 
de etanol, < 1 g de tensioactivos, < 5 g de áci-
dos orgânicos, substâncias auxiliares, salicila-
to de benzilo, água.
Espectro de acção: Bactericida, leveduricida. 
Testado segundo EN 13727, EN 13624.
Forma de aplicação: MD 550 é aplicado sem 
ser dissolvido. Para abrir o feche de seguran-
ça, premer na área lisa e girar. Aplicar alguns 
jactos do MD 550 sobre a bacia de lavagem 
bucal, espalhando e friccionando uniforme-
mente com uma esponja ou uma escova. 
Deixar o MD 550 agir por um curto tempo e 
enxaguar com água. Utilizar MD 550 de acordo 
com a necessidade, porém, aplicá-lo sempre 
à noite, antes da desinfecção do sistema de 
sucção.
Nota: Ponto de inflamação de 23 °C. Cuidado 
ao limpar material sensível ao álcool (por 
exemplo, vidro acrílico). Para a bacia de sali-
vas, não se deve utilizar produtos de limpeza 
ou desinfecção espumantes ou de esfregar

toon bowls of dental units. MD 550 removes 
limescale deposits, blood, residues of plaque 
staining tablets, impression materials, etc.
Composition: 100 g MD 550 contains 40 g 
Ethanol, < 1 g surfactans, < 5 g organic acids, 
auxiliary agents, water, benzyl salicylate.
Effective spectrum: Bacteriocidal, yeasticidal. 
Tested in accordance with EN 13727, 
EN 13624.
Directions for use: MD 550 is a ready-to-use 
solution. To open the safety cap, press the 
smooth surfaces together and turn. Squirt a lit-
tle MD 550 into spittoon bowl and spread over 
the surface with a sponge applying even pres-
sure. Allow a few minutes for preparaion to 
take effect, then rinse with water. Apply 
MD 550 as required, however, in the evening it 
must be done before disinfecting the suction 
system.
Caution: Flash point 23 °C. Take care with 
alcohol-sensitive materials (e.g. acrylic glass).

 see imprint.

Warning. Highly flammable liquid and vapour. 
Keep away from heat/sparks/open flames/hot 
surfaces. - No smoking. Wear protective  
gloves. IF IN EYES: Rinse cautiously with water 
for several minutes. Remove contact lenses, if 
present and easy to do. Continue rinsing. Store 
in a well-ventilated place. Keep cool. Dispose 
of contents/container to hazardous or special 
waste collection point.
DÜRR DENTAL (Products) UK Ltd.
14 Linnwell Way – Telford Way Industrial Estate
Kettering, Northants NN16 8PS,  
United Kingdom   +44 1536526740

Fr MD 550 Nettoyant pour 
crachoirs

Le MD 550 est une préparation spéciale anti-
microbienne prête à l‘emploi, pour le net-
toyage et l‘entretien des crachoirs dans les 
cabinets dentaires. Le MD 550 élimine les 
résidus de calcaire, de sang, de comprimés de 
coloration de plaque, de matériaux de mou-
lage, etc. 
Composition: 100 g de MD 550 contiennent 
40 g d‘éthanol, < 1 g des agents tensioactifs, 
< 5 g des acides organiques, des agents auxi-
liaires, de l‘eau, du salicylate de benzyle.
Spectre d‘activité: Bactéricide, levuricide. 
Contrôlé selon les prescriptions des normes 
EN 13727, EN 13624.
Mode d‘emploi: Le MD 550 s‘utilise non dilué. 

De MD 550 Mundspülbecken-
reiniger

MD 550 ist ein gebrauchsfertiges Spezialprä-
parat mit antimikrobieller Wirkung für die Rei-
nigung und Pflege von Mundspülbecken in 
zahnärztlichen Behandlungseinheiten. MD 550 
entfernt Rückstände von Kalk, Blut, Plaquefär-
betabletten, Abformmaterialien etc.
Zusammensetzung: 100 g MD 550 enthalten 
40 g Ethanol, < 1 g Tenside, < 5 g organische 
Säuren, Hilfsstoffe, Wasser, Benzylsalicylat.
Wirkungsspektrum: Bakterizid, levurozid. 
Geprüft gemäß EN 13727, EN 13624.
Anwendung: MD 550 wird unverdünnt ange-
wendet. Zum Öffnen Sicherheitsverschluss an 
den glatten Flächen zusammendrücken und 
drehen. Einige Spritzer MD 550 in das Mund-
spülbecken geben und mit einem Schwamm 
oder einer Bürste unter gleichmäßigem Druck 
verteilen. MD 550 kurz einwirken lassen und 
mit Wasser nachspülen. MD 550 nach Bedarf, 
abends jedoch vor der Desinfektion der Saug-
anlage, anwenden.
Hinweise: Flammpunkt nach DIN 51755 
23 °C. Vorsicht beim Umgang mit alkohol-
empfindlichen Materialien (z.B. Acrylglas). Für 
die Speischale keine schäumenden oder 
scheuernden Desinfektions- oder Reinigungs-
mittel verwenden.

 siehe Aufdruck.

Achtung. Flüssigkeit und Dampf entzünd-
bar. Von Hitze/Funken/offener Flamme/ 
heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. 
Schutzhandschuhe tragen. BEI KONTAKT MIT 
DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam 
mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. 
Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung 
zuführen. 
Vertrieb in Österreich: DÜRR DENTAL AUSTRIA  
Feldstraße 7a, 6020 Innsbruck, Austria 
 +43 512572834
Vertrieb in Schweiz: DÜRR DENTAL AG 
Seestraße 108, 9326 Horn, Switzerland 
 +41 718441030

eN MD 550 Spittoon bowl 
cleaner

MD 550 is a special, ready-to-use, antibacteri-
al preparation that cleans and cares for spit-

CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen  
met water gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk;  
blijven spoelen. Op een goed geventileerde 
plaats bewaren. Koel bewaren. Inhoud/verpak-
king afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk 
of bijzonder afval rengen.

Sv MD 550 
Salivskålrengöringsmedel

MD 550 är ett specialpreparat med antimikro-
biell verkan för rengöring och skötsel av saliv-
skålar i tandläkarpraktiker, även för rengöring 
av tvättställ, WC, kakel och liknande. MD 550 
är färdigt för användning och tar bort rester av 
kalk, blod, plackfärgningstabletter, avtrycks-
material osv.
Sammansättning: 100 g MD 550 innehåller 
40 g etanol, < 1 g tensider, < 5 g organiska 
syror, hjälpmedel, bensylsalicylat, vatten.
Effektivitetsspektrum: Baktericid, levurocid. 
Kontrolleat enligt EN 13727, EN 13624. 
Användning: MD 550 används outspätt. 
Öppna flaskan genom att trycka ihop de släta 
ytorna på säkerhetslocket och vrida det. Stänk 
lite MD 550 i salivskålen och fördela med en 
svamp eller en borste med jämnt tryck. Låt 
MD 550 verka en kort stund och skölj efter 
med vatten. Använd MD 550 vid behov, på 
kvällen dock innan suganläggningen desinfi-
ceras.
Obs: Flampunkt 23 °C. Var försiktig vid 
användning på alkoholkänsliga material (t ex 
akrylglas). Använd inte några skummande eller 
repande desinfektions- eller rengöringsmedel 
för salivskålen.

 se stämpel.

Varning. Mycket brandfarlig vätska och ånga. 
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/
heta ytor. - Rökning förbjuden. Använd skydds-
handskar. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj  
försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur 
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fort-
sätt att skölja. Förvaras på väl ventilerad plats. 
Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till 
insamlingsställe för farligt avfall. 

FI MD 550 Sylkykupin 
puhdistusaine

MD 550 on erikoistuote hammashoitokoneen 
sylkykupin puhdistukseen. MD 550 poistaa 

Pour ouvrir, tourner en pressant sur les sur-
faces lisses de la fermeture de sécurité. Verser 
un peu de MD 550 dans le crachoir et répartir 
avec une éponge en exerçant une pression 
régulière. Laisser agir le MD 550 quelques ins-
tants et rincer à l‘eau. Utilisez le MD 550 selon 
vos besoins, mais impérativement le soir avant 
de désinfecter le système d‘aspiration.
Avertissement: Point d‘eclair 23 °C. Attention 
en cas de matériaux sensibles à l‘alcool (par 
exemple le verre acrylique).

 voir le marquage.

Attention. Liquide et vapeurs très inflam-
mables. Tenir à l’écart de la chaleur/des étin-
celles/des flammes nues/des surfaces  
chaudes. - Ne pas fumer. Porter des gants de 
protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peu-
vent être facilement enlevées. Continuer à rin-
cer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir 
au frais. Éliminer le contenu/récipient dans un  
centre de collecte des déchets dangereux ou 
spéciaux.
DÜRR DENTAL FRANCE
8, rue Paul Héroult, 92500 Rueil-Malmaison, 
France   +33 155691150
DÜRR DENTAL BELGIUM
Moldenheidebaan 97, 3191 Hever, Belgium  
 +32 15616271

It MD 550 Pulente per 
sputacchiere

MD 550 é un detergente speciale, pronto 
all‘uso, con efetto antimicrobico per la pulizia e 
la cura delle sputacchiere dei riuniti. MD 550 
elimina resti di calcaree, di sangue, delle 
pastiglie rivelatrici la placca batterica, del 
materiale per impronte e simili. 
Composizione: 100 gr di MD 550 contengono 
40 gr etanolo, < 1 g tensidi, < 5 g acidi organi-
ci, additivi, acqua, salicilato di benzile.
Spettro d‘azione: Battericida, lieviticida. 
Testato secondo le norme EN 13727, 
EN 13624.
Modalità d‘uso: MD 550 non va diluito. Per 
aprire il flacone bisogna premere il tapo di 
sicurezza e nello stesso tempo giralo. Spruzza-
re il det ergente nella sputacchiera e distribuir-
lo uniformemente grazie a una spugna. 
Lasciarlo agire e sciacquarlo poi via con l‘ac-
qua. Uttilizzare MD 550 secondo necessità e 

comunque tutte le sere prima della disinfezio-
ne dell‘impianto di aspirazione.
Avvertenze: Punto d‘inflammabilità 23 °C. 
Prestare attenzione nel pulire materiali non 
resistenti all‘alcool (p. es. il vetro acrilico).

 vedi stampo.

Attenzione. Liquido e vapori facilmente infiam-
mabili. Tenere lontano da fonti di calore/scintil-
le/fiamme libere/superfi ci riscaldate. - Non 
fumare. Indossare guanti protettivi. IN CASO DI  
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accura-
tamente per parecchi minuti. Togliere le even-
tuali lenti a contatto se è agevole farlo. Conti-
nuare a sciacquare. Conservare in luogo fresco 
e ben ventilato. Smaltire il prodotto/recipiente 
in un punto di raccolta rifiuti  pericolosi o spe-
ciali. 
DÜRR DENTAL ITALIA S.r.l.
Via Dell’Artigianato n. 8, 20053 Muggio (Mi), 
Italy   +39 0395970300

eS MD 550 limpiador de la 
escupidera

MD 550 es un preparado especial listo para 
utilizar con efecto antimicrobiológico para la 
limpieza y mantenimiento de las escupideras 
de los equipos dentales, igualmente aplicable 
a lavabos, WC, azulejos y similares. MD 550 
remueve los residuos de cal, sangre, pastillas 
colorantes de placa, restos de material de 
moldes, etc.
Composición: 100 g de MD 550 contienen 
40 g de etanol, < 1 g de tensidos, < 5 g de 
ácidos orgánicos, sustanicias auxiliares, salici-
lato de bencilo, agua.
Espectro de acción: Bactericida, levurocida. 
Probado según las normativas EN 13727, 
EN 13624.
Aplicación: El MD 550 se utiliza sin diluir. 
Se gira y pulsa el dosificador, se aplica una 
pequeña dosis de MD 550 en la escupidera 
y se distribuye de manera uniforme con una 
esponja o un cepillo. Dejar actuar brevemente 
el MD 550 y enjuague con agua. Aplique 
MD 550 según lo requiera, al final de la jorna-
da, pero siempre antes de proceder al desin-
fectado de la aspiración.
Precauciones: Punto de inflammación 23° C. 
Tenga precaución en el uso de los materiales 
sensibles al alcohol (p. ej. plexiglass). No utili-
ce desinfectantes con espuma ni productos 
abrasivos que puedan dañar y rallar la superfi-
cie de la escupidera.

sylkykupista kalkki-, veri-, plakkiväri-ym. jään-
teet. MD 550: llä on antimikrobinen vaikutus.
Koostumus: 100 g MD 550 sisältää 40 g 
etanolia, < 1 g tensidejä, < 5 g orgaanisia 
happoja, apuaineita, bentsyylisalisylaatti, vettä.
Vaikutusspektri: Tuhoaa bakteereita, hiivasie-
niä tuhoava. Testattu EN 13727, EN 13624.
Käyttö: MD 550 on valmis käyttölliuos. Tur-
vakorkki avataan sileitä pintoja painamalla ja 
sitten korkkia kiertämällä. MD 550 puhdistu-
sainetta ruiskutet kevyesti sylkikuppiin ja levi-
tetään tasaiseksi sienellä. MD 550 annetaan 
vaikuttaa hetken, jonka jälkeen se huuhdotaan 
pois. vedellä. MD 550 puhdistusainetta käyte-
tään tarpeen mukaan, kuitenkin aina työpäivän 
jälkeen. ennen imolaitteiston desinfiointia.
Huomio: Leimahduspiste 23° C. Varottava 
materiaalia, joita alkoholi voi vaurioitta (eskim. 
akryyliä). Älä käytä sylkikupin puhdistukseen ja 
desinfiointiin vaahtovia ja hankaavia aineita.

 katso leimaa.

Varoitus. Helposti syttyvä neste ja höyry.  
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta 
pinnoilta. - Tupakointi kielletty. Käytä suojakä-
sineitä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: 
Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin 
ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä  
helposti. Jatka huuhtomista. Varastoi paikassa,  
jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. 
Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava ongel-
majätteen vastaanottopaikkaan.

NO MD 550 rengjøringsmiddel 
for spytteservanter

MD 550 er et bruiksferdig spesialmiddel til å 
rengjøre og holde spytteservanten ren på kon-
torene til tannleger, samt vaskeservanter, WC, 
fliser og lignende. MD 550 fjerner rester av 
kalk, blod, beleggfargetabletter og avtrykkma-
terialer osv.
Sammensetning: 100 g MD 550 inneholder 
40 g etanol, < 1 g tensider, < 5 g organiske 
syrer, tilsetningsstoffer, benzylsalicylat, vann.
Virkningsspekter: Baktericid, levurocid. Kon-
trollert i henhold til EN 13727, EN 13624.
Bruk: MD 550 skal ikke fortynnes. Beholderen 
åpnes ved å trykke sammen sikkerhetsluk-
kingen på de glatte flatene og så dreies det. 
Sprut litt MD 550 med jevnt trykk i spytteser-
vanten og fordel med en svamp eller en børste. 
MD 550 skal virke inn i kort tid og deretter 
skylles med vann. MD 550 brukes etter behov, 
om kvelden må den benyttes før sugeanlegget 

desinfiseres.
Henvisninger: Flampunkt 23 °C. Vær forsiktig 
ved bruk på alkoholømfintlige materialer ( f. 
eks. akrylglass). Ikke bruk skummende eller 
grove desinfektjonseller rengjøringsmiddel i 
spytteskålen.

 se innpreging.

Advarsel. Meget brannfarlig væske og damp. 
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/
varme overflater. - Røyking forbudt. Bruk ver-
nehansker. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll 
forsiktig med vann i flere minutter. Fjern even-
tuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg 
gjøre. Fortsett skyllingen. Oppbevares på et 
godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Innhold/ 
beholder leveres til gedkjent avfallsbehand-
lingsanlegg. 

DA MD 550 rengøringsmiddel 
til spyttekumme

MD 550 er et brugsfærdigt specialpræparat 
med antimikrobiel virkning teil rengøring og 
vedligeholdelse af spyttekummer i tandlØge-
behandlingsenheder samt til vaskekummer, 
WC, fliser o. lign. MD 550 fjerner rester fra 
kalk, blod, plakfarvetabletter, aftryksmaterialer 
etc.
Sammensætning: 100 g MD 550 indeholder 
40 g ethanol, < 1 g tensider, < 5 g organiske 
syrer, hjælpeingredienser, benzylsalicylat, vand.
Virkespektrum: Baktericid, levurocid. Testet 
iht. EN 13727, EN 13624.
Anvendelse: MD 550 anvendes ufortyndet. 
Åbnes ved at presse sikkerhedslåsen på de 
glatte flader sammen og dreje. Sprøjt nogle 
dråber MD 550 i spyttekummen og fordel dem 
med en svamp eller en børste ved jævnt tryk. 
Lad MD 550 virke et kort øjeblik og skyl efter 
med vand. MD 550 anvendes efter behov, men 
dog, altid før sugeanlægget desinficeres om 
aftenen.
Henvisninger: Flammepunkt 23 °C. Vær for-
sigtig hvis præparatet anvendes til materialer, 
der ikke tåler alkohol (f. eks. acrylglas). Der må 
ikke anvendes skummende eller skurende 
desinfektions- eller rengøringsmidler til spytte-
skålen.

 se prægning.

Advarsel. Meget brandfarlig væske og damp. 
Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme 
overflader. Rygning forbudt. Bær beskyttelses-
handsker. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl  

forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern even-
tuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. 
Fortsæt skylning. Opbevares på et godt ventile-
ret sted. Opbevares køligt. Indholdet/beholde-
ren bortskaffes til et indsamlingssted for farligt 
affald og problemaffald.

el MD 550 Καθαριστικï για 
πτυελοδοχεία

Τ ΜD 550 είναι ένα ειδικ παρασκεύασ�α 
έτι� πρς ρήση �ε αντι�ικριακή 
δράση για τν καθαρισ�  και τη ρντίδα 
πτυελδείων σε �νάδες δντιατρικύ 
επλισ�ύ καθώς και νιπτήρων, τυαλέ-
τας, πλακιδίων κκ. Τ MD 550 απ�ακρύ-
νει υπλεί��ατα ασεστίυ, αί�ατς, 
δισκίων ρω�ατισ�ύ της πλάκας, υ λικών 
εκ�αγείων κτλ.
Σύνθεση: τα 100 g MD 550 περιέυν 40 g 
αίθανλη, < 1 g απρρυπαντικά, < 5 g 
ργανικά έα, αναλώσι�α υλικά, 
ενυλσαλικυλικ, νερ.
Φάσµα επίδρασης: Bακτηρικτν, 
zυμоμυκητоκτνо. Eλεγ�έν σύ�ωνα �ε 
τα πρτυπα EN 13727, EN 13624.
Xρήση: τ MD 550 ρησι�πιείται αδιά-
λυτ. Για να ανίετε πιέστε �εταύ τυς 
τις λείες επιάνειες τυ καλύ��ατς 
ασαλείας και περιστρέψτε. Ψεκάστε 
�ερικές ρές �ε τ MD 550 στ πτυ-
ελδεί και απλώστε τ �ε ένα συγ-
γάρι ή �ε �ία ύρτσα ασκώντας 
�ι�ρη πίεση. Aήστε για λίγ τ 
MD 550 να δράσει και κατπιν επλύνετε 
�ε νερ. Xρησι�πιείτε τ MD 550 πτε 
ρειάεται, απαραιτήτως ωτσ τ ράδυ 
πριν απ την απλύ�ανση της εγκατάστα-
σης αναρρησης.
Yπδεϊεις: Ση�εί ανάλεης σύ�ωνα 
�ε τ DIN 51 755 23°C. Πρσή κατά τη 
ρήση υλικών πυ παρυσιάυν ευαισθη-
σία στην αλκλη (π.. ακρυλικ γυαλί). 
Για τ πτυεδεί �η ρησι�πιείτε 
�έσα απλύ�ανσης ή καθαρισ�ύ, τα 
πία δη�ιυργύν αρή απαιτύν τριή.

 λέπε αναγραμενη ημερμηνία.

Προσοχή. Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. 
Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές  
φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. 
Να φοράτ ε προστατευτικά γάντια. ΣΕ ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν  
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 

εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.  
Διατηρείται δροσερό. Διάθεση του περιεχομέ-
νου/περιέκτη σε χώρο συλλογής επικινδύνων 
ή ειδικών αποβλήτων.

Pl MD 550 Oczyszczacz do 
spluwaczkek

Środek MD 550 jest gotowym do użycia, spe-
cjalis tycznym preparatem do czyszczenia i 
pielęgnacji spluwaczek stomatologicznych w 
unitach dentystycznych oraz umywalek, WC, 
płytek ceramicznych itp. Środek MD 550 
usuwa pozostałości wapnia, krwi, tabletek bar-
wiących, materiałów wyciskowych itp.
Skład: 100 g MD 550 zawiera 40 g etanolu, 
< 1 g związków powierzchniowo czynnych, 
< 5 g kwasów organicznych, substancje 
pomocnicze, salicynian benzylu, wodę.
Zakres działania: Działanie bakteriobójcze, 
drożdżakobójcze. Sprawdzony zgodnie z nor-
mami EN 13727, EN 13624.
Zastosowanie: MD 550 należy stosować w 
postaci nierozcieńczonej. W celu otwarcia 
bezpiecznego zamknięcia należy ścisnąć jego 
gładkie powierzchnie i przekręcić. Wlać nieco 
środka MD 550 do spluwaczki stomatologicz-
nej i rozprowadzić gąbką lub szczotką, równo-
miernie dociskając. Pozostawić na krótki czas, 
aby środek zaczął działać, a następnie spłukać 
wodą. Stosować środek MD 550 w zależności 
od potrzeb, wieczorem koniecznie przed 
dezynfekcją instalacji odsysającej.
Wskazówki: Temperatura zapłonu 23 °C. 
Należy zachować ostrożność w kontaktach z 
materiałami wrażliwymi na alkohol (np. ze 
szkłem akrylowym). Do mycia miski spluwacz-
ki nie stosować pieniących ani gruboziarni-
stych środków dezynfekcyjnych lub czyszczą-
cych.

 patrz nadruk.

Uwaga. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Prze-
chowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/
otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie 
wzbronione. Stosować rękawice ochronne. W  
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostroż-
nie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć  
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 
łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w 
dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać 
w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik  
dostarczyć na składowisko odpadów niebez-
piecznych. 

CS MD 550 Čistič umyvadel na 
vyplachování úst

MD 550 je speciální přípravek, který je určen 
pro čištění a péči o umyvadla na vyplachování 
úst, který se může použít přímo bez další úpra-
vy v zubolékařských zařízeních ale i pro čištění 
umyvadel, WC, obkladaček apod. Přípravek 
MD 550 odstraňuje zbytky vápna, krve, barvi-
cích tabletek, materiálů pro obtisky atd.
Složení: 100 g přípravku MD 550 obsahuje 
40 g ethanolu, < 1 g tensidu, < 5 g organic-
kých kyselin, pomocné látky, benzylsalicylát, 
voda.
Spektrum účinků: baktericidní přípravek, 
levurocidní. Testováno podle norem EN 13727, 
EN 13624. 
Použití: Přípravek MD 550 se používá neředě-
ný. Bezpečnostní uzávěr otevřete stiskem hlad-
kých ploch a jeho pootočením. Nalijte několik 
kapek přípravku MD 550 do umyvadla na 
vyplachování úst a rozetřete je rovnoměrným 
tlakem pomocí houby nebo kartáče. Přípravek 
MD 550 nechte krátce působit a podle potřeby 
spláchněte vodou. Přípravek MD 550 se však 
musí bezpodmínečně použít večer před prove-
dením desinfekce odsávacího zařízení.
Upozornění: Teplota vzplanutí 23 °C. Dávejte 
pozor při zacházení s materiály citlivými na 
působení alkoholu (např. akrylové sklo). Pro 
čištění misek na cement nepoužívejte žádné 
pěnivé dezinfikující látky nebo abrazivní čisticí 
prostředky.

 viz potisk.

Varování. Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným  
plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. 
Používejte ochranné rukavice štít. PŘI ZASAŽE-
NÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte 
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasa-
zeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračuj-
te ve vyplachování. Skladujte na dobře větra-
ném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte  
obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo 
nebezpečné odpady. 

SK MD 550 Čistič mís pre 
vyplachovanie úst

MD 550 je špeciálny prípravok pripravený na 
použitie pre čistenie a ošetrovanie mís pre 
vyplachovanie úst v zubárskych kreslách, 
ako aj umývadiel, WC, dlaždíc aĘpod. MD 550 
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